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BNDP  Bloc non dépolarisant 

ICC  Coefficient IntraClass 

T1  1ère réponse au Train-de-quatre 
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T3  3ème réponse au Train-de-quatre 

T4  4ème réponse au Train-de-quatre 

T4/T1  Rapport des amplitudes de la quatrième réponse sur la première 

TOF  Train of Four ou Train-de-quatre  

Tréf  Force de référence 
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Introduction 
 

En France, les curares – permettant le relâchement musculaire, sont couramment utilisés lors d’une 

anesthésie générale chez l’adulte pour faciliter l’intubation trachéale, la ventilation mécanique et le geste 

chirurgical. Ils permettent de diminuer les posologies des agents hypnotiques, en particulier pour des 

terrains hémodynamiquement fragiles ou obèses (1). A contrario, l’utilisation en anesthésie pédiatrique 

est faible, plus liée aux impératifs chirurgicaux qu’à l’intubation (2), et ce même en cas d’estomac plein. 

Constant indique que seules 8% des inductions étaient réalisées à l’aide d’un myorelaxant associé au 

sevoflurane en 2010 (3). La dernière conférence de consensus précisant les indications de curarisation 

remonte à 1999 (4).  Elle avait alors restreint les indications en pédiatrie aux patients estomac plein, 

l’agent recommandé étant la succinylcholine, et aux chirurgies nécessitant un relâchement musculaire. 

Lorsque la curarisation est nécessaire en peropératoire, elle précise que l’intubation peut être réalisée 

après administration d’un curare de durée intermédiaire après l’âge de 1 an ; l’atracurium est proposé 

avant l’âge de 1 an pour des actes de plus de 30 minutes. Pour les actes de moins de 30 minutes, le 

mivacurium est cité. En cas d’intubation difficile prévisible, une intubation sans curare en ventilation 

spontanée est recommandée, contrairement à l’attitude préconisée chez l’adulte (4) (5). 

Les particularités pharmacologiques des curares chez l’enfant sont responsables d’une grande 

variabilité interindividuelle (1). Jusqu’à environ 2 mois, la sensibilité aux curares est augmentée en 

raison d’une immaturité des récepteurs à l’acétylcholine. Puis le nombre des récepteurs fœtaux  

diminue : de 40% au 4ème jour de vie à moins de 5% chez le nourrisson. Les récepteurs fœtaux restent 

ouvert plus longtemps que les formes adultes lorsqu’ils se lient aux deux molécules d’acétylcholine, 

laissant entrer plus d’ions sodium et créant un potentiel de dépolarisation plus important. Par ailleurs, la 

distribution des curares est essentiellement extracellulaire car ce sont des composés hydrosolubles, 

fortement ionisés au pH du plasma. Le volume d’eau extra cellulaire est de 45% du poids du corps chez 

le nouveau-né, 25% à 1 an, et 20% chez l’adulte. La distribution des curares est inversement 

proportionnelle à l’âge, influençant la dose requise. La clairance des curares non dépolarisants varie peu 

avec l’âge, quel que soit le mode d’élimination, sauf chez le nouveau-né. À partir de l'âge de 3 ans, la 

demi-vie d'élimination est comparable à celle de l'adulte. Enfin, les molécules de curares sont d’autant 

plus disponibles au niveau de la plaque motrice que l’enfant est petit, en raison d’un index cardiaque 

augmenté. Les délais d’action sont donc raccourcis. 
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Schématiquement, trois populations sont donc distinguées en pédiatrie (6) : 

 Le nouveau-né : la puissance des curares non dépolarisants est augmentée. La dose est donc 

moindre, le délai d’action est plus court mais la durée d’action est allongée. La variabilité 

interindividuelle est grande. L’atracurium et le cisatracurium ont une durée d’action moins 

modifiée que le rocuronium ou le vécuronium en raison du mode d’élimination indépendant des 

fonctions rénale et hépatique. 

 L’enfant de plus de 1 an : à l’inverse, la puissance du curare est diminuée et sa durée d’action 

également 

 Au-delà de 9 ans, la pharmacologie des curares serait similaire à celle de l’adulte.  

Outre le risque d’hyperthermie maligne spécifique à la succinylcholine et le risque allergique, craints par 

les anesthésistes du fait de leur gravité, le risque de curarisation résiduelle est finalement le plus 

fréquent (7) (8). Il fut découvert devant l’apparition d’apnées inexpliquées survenant en salle de réveil. 

Sur le plan pharmacologique,  une détection clinique d’un bloc neuromusculaire, correspond à au moins 

75% des récepteurs à l’acétylcholine bloqués. Pour une paralysie complète, plus de 90% des récepteurs 

sont occupés. Les tests qualitatifs de décurarisation sont actuellement peu utilisés en raison du manque 

de sensibilité et spécificité de ces derniers. On peut citer le « Head Lift Test » : capacité à soulever la 

tête plus de 5 secondes et le « Hand grip » : capacité à serrer la main plus de 5 secondes (9) (10). Le 

monitorage quantitatif neuromusculaire a progressivement remplacé ces tests cliniques. Le premier 

appareil à se baser sur la réponse d’un muscle à la stimulation électrique de son nerf moteur a été créé 

en 1958 par T.H. Christie. En 1975, Ali et coll. (11) développèrent le concept du train-de-quatre (Train of 

Four ou TOF) et du rapport T4/T1 ou TOF ratio. Ils proposèrent d’utiliser quatre stimulations successives 

d’intensité supramaximale délivrées à 0,5 secondes d’intervalle (2Hz) pour observer les contractions 

musculaires successives. La comparaison de l’amplitude de la quatrième réponse (T4) par rapport à la 

première (T1) permet de déterminer des faibles niveaux de curarisation. Avant injection du curare, les 

quatre stimuli déclenchent une réponse musculaire identique. Les curares non dépolarisants vont 

entraîner une baisse progressive des réponses musculaires. Il existe une fatigabilité musculaire liée à la 

diminution de la libération d’acétylcholine à chaque stimulation. La succinylcholine au contraire provoque 

la diminution simultanée des quatre réponses et le rapport T4/T1 restera toujours à 100% jusqu’à 

disparition complète et inversement à la récupération (figure 1).  

Une évaluation qualitative est également accessible puisque la distinction des réponses est visible mais 

source de confusion. En effet, après l’injection d’un curare non dépolarisant, la 4ème réponse est toujours 

présente jusqu’à environ 25% du single twitch, les 3ème et 2ème réponses disparaissent entre 20 et 10% 

de la stimulation simple. La récupération suit le chemin inverse, et donc la présence de 4 réponses ne 

préjuge en rien de la récupération complète d’un bloc neuromusculaire (figure 2). 
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FIGURE 1 : Evolution de la réponse au TOF en fonction du type de bloc. BNDP : Bloc non 
dépolarisant; BDP : Bloc dépolarisant 

 

Le seuil de 70% fut initialement retenu comme seuil de curarisation résiduelle, car la pression 

inspiratoire à -25 cm H2O, permettant une ventilation minute suffisante, n’était atteinte que pour un 

T4/T1>70%. Depuis 2003, les experts recommandent un rapport T4/T1> 90% pour s’assurer de 

l’absence de curarisation résiduelle (12). De nombreuses études ont effectivement montré un 

retentissement pharyngé avec risque de micro-déglutitions pour des TOF ratio compris entre 0,7 et 0,9 

(13) (14) (15). Un retentissement sur la fonction respiratoire, entraînant une hypoxémie a également été 

exposé par de nombreux auteurs (16) (17) (18), y compris chez l’enfant (19).  

 

FIGURE 2 : relation entre la stimulation simple,  le TOF et le compte post-tétanique  in monitorage de 
la curarisation, Baillard EMC Anesthésie Réanimation. Td4 : train de quatre 
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Un monitorage neuromusculaire quantitatif devrait être systématiquement réalisé, en accord avec les 

référentiels anesthésiques (4) (6) (20). En réalité, l’adhésion aux recommandations est insuffisante 

puisque seulement 38% des anesthésistes pédiatriques déclarent utiliser un curamètre (21). 

L’accélérométrie, développée en 1988, mesure l’accélération musculaire en réponse à la stimulation 

électrique en se basant sur la deuxième loi de Newton (8). Cette accélération subie par le muscle, de 

masse constante, est proportionnelle à sa force. Claudius et Al. (22) ont réalisé une revue de la 

littérature validant l’utilisation de l’accélérométrie, bien qu’elle tende à surestimer la décurarisation. Cette 

technique est utilisable chez le nourrisson et l’enfant (23) (24), bien qu’il existe des contraintes 
spécifiques liées à sa petite taille, et à l’épaisseur du tissu adipeux au niveau du nerf ulnaire. Le TOF-

Watch STM ou sa version SXTM pour la recherche est actuellement la référence. Il a supplanté l’ancien 

gold standard, la mécanomyographie. Le TOFScanTM, développé par la société ID med (Marseille, 

France) est récemment apparu sur le marché.  

L’objectif principal de notre étude était d’évaluer la concordance entre les données du monitorage 

neuromusculaire obtenues à partir du TOFScanTM et du TOF-Watch STM, pour la curarisation et la 

décurarisation afin de déterminer la fiabilité du TOFScanTM. Les objectifs  secondaires étaient de 

déterminer la valeur prédictive négative du TOFScanTM et d’étudier les conditions d’intubation en 

fonction de l’utilisation d’un curare ou non à l’induction chez l’enfant.    
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Matériel et Méthodes 
 

A. Patients 
 

Les critères d’inclusion étaient : 

- Non opposition à la recherche 

- Enfants de 1 à 18 ans (avant 1 an : difficultés d’installation des curamètres) 

- Devant bénéficier d’une chirurgie avec nécessité de curarisation  

Les critères de non inclusion étaient : 

- Allergie à l’un des médicaments utilisés 

- Difficulté technique liée à la position des bras ou du capteur 

 

B. Matériels 
 

1. Moniteurs utilisés pour l’étude 

 

TOF WatchTM (Shering-Plough, Courbevoie, France) 

Trois  modèles existent : le TOF-WatchTM et le TOF-Watch STM, utilisés en pratique clinique tandis que le 

TOF-Watch SXTM est dédié à la recherche. Un capteur piézo-électrique est maintenu sur le pouce par 

une bague en caoutchouc et deux électrodes sont placées le long du nerf ulnaire,  après nettoyage de la 

peau à l’alcool pour diminuer l’impédance cutanée. Elles sont séparées de 2 à 4 cm et l’électrode 

négative est en position distale. La taille des électrodes doit être comprise entre 7 et 11 mm. L’avant-

bras et les doigts sont fixés sauf le pouce, l’appareil étant très sensible aux changements de position. 

Une calibration à la perte de conscience est nécessaire pour rechercher l’intensité supra-maximale 

permettant d’assurer une stabilité des conditions de stimulations. L’appareil commence à 60 mA et 

effectue une décroissance par paliers de 5 mA puis, une fois la valeur minimale trouvée pour une 

réponse à 100%, une augmentation de 10% est effectuée pour établir l’intensité supra-maximale. 
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TOFScanTM (ID Med, Marseille, France) 

Un nouvel accéléromètre a récemment été développé et propose une utilisation plus intuitive, sans 

nécessité de calibration, encourageant l’utilisation systématique du monitorage neuromusculaire, par 

simplification de la procédure. L’intensité supra-maximale n’est pas calibrée. Une force de référence 

appelée T1réf peut être enregistrée avant curarisation. Le moniteur affiche deux rapports : T4/T1, et 

T4/T1réf qui correspond au rapport de la 4ème réponse à un instant t sur la première réponse avant 

curarisation. Le capteur piézo électrique est inclus dans un moule en caoutchouc enserrant la pince 

pouce-index. Ce capteur est tridimensionnel, ce qui permettrait une amélioration de la détection de 

l’accélération. Un capteur de taille pédiatrique est proposé. 

 

2. Design 

 

Il s’agit d’une étude pilote en simple aveugle, prospective, observationnelle, monocentrique. 

 

3. Protocole 
 

Le monitorage neuromusculaire s’effectuait simultanément sur chaque bras, avec le TOF-Watch STM 

d’un côté et le TOFScanTM  de l‘autre. Les patients étaient répartis en deux groupes, chaque moniteur 

étant aléatoirement mis sur le bras dominant, si l’enfant était déjà latéralisé. Les poignets et doigts 

étaient fixés à l’appui bras, selon les règles de bonne pratique. Le TOF-Watch STM était calibré à la 

recherche de l’intensité supramaximale selon les instructions du constructeur (mode calibration 2) et les 

stimulations étaient synchronisées toutes les 15 secondes. L’intensité de stimulation n’était pas calibrée 

pour le TOFScanTM mais fixe, à 40 mA ; une référence Tréf était enregistrée avant curarisation. Le 

monitorage neuromusculaire était poursuivi jusqu’à la récupération complète du bloc neuromusculaire. 

Une antagonisation par prostigmine 40 µg/kg associée à de l’atropine 20 µg/kg pouvait ou non être 

réalisée après apparition des 4 réponses sur le TOF-Watch STM.  

Le monitorage de l’anesthésie se déroulait de façon standard (électrocardioscope, oxymétrie de pouls, 

pression artérielle non invasive, capnographie, température centrale). Le protocole anesthésique était 

adapté en fonction du terrain, de l’urgence et de la chirurgie, correspondant soit à une induction 

inhalatoire, soit à une induction intraveineuse. Une induction en séquence rapide était possible 

(succinylcholine ou rocuronium).  
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Le choix du curare était laissé à l’appréciation de l’anesthésiste en charge du patient, selon la pratique 

clinique habituelle. Les curares utilisés pouvaient être du rocuronium à 0,6 mg/kg (1,2 mg/kg si induction 

en séquence rapide), du cisatracurium à 0,15 mg/kg, du mivacurium à 0,2 mg/kg. 

Le protocole, rédigé en décembre 2014, était validé par le CPP en avril 2015 (annexe1). Les risques 

prévisibles pour cette recherche étaient jugés nuls, L’accélérométrie étant utilisé en pratique 

quotidienne. Les contraintes étaient minimes pour l’enfant (utilisation d’un capteur supplémentaire 

pendant qu’il est anesthésié). Le capteur pédiatrique du TOFScanTM était disponible en juillet 2015. 

 

4. Critères de jugement 
 

Le critère de jugement principal permettant d’évaluer la concordance comportait : 

 Le début d‘action du curare: délai entre l’injection du curare et la dépression musculaire de 

95% de sa valeur initiale, (dont la valeur approche le délai de suppression total de T1). 

 La durée d‘action clinique du curare: délai entre l’injection du curare et  récupération de la 

réponse T1 à 25% de sa valeur initiale 

 La récupération initiale: récupération du T4/T1 à 40% de la valeur initiale.  

 La récupération complète: récupération du T4/T1 à 90% de la valeur initiale. 

Le critère de jugement secondaire était la valeur prédictive  négative (VPN) de la curarisation résiduelle 

du TOFScanTM. 

 

5. Recueil de données 

 
Les données suivantes étaient enregistrées pour chaque moniteur (annexe 1): 

 la valeur affichée par le TOFScanTM au moment où le TOF-Watch STM indiquait pour la 

première fois le retour de la 1re (T1), 2e (T2), 3e (T3) et 4e réponse (T4) du TOF, ainsi que la 

récupération du rapport T4/T1 à 25%, 40%, 90% de la valeur initiale. La valeur devait 

apparaitre consécutivement deux fois pour être validée. 

 les données démographiques : sexe, âge, poids, taille 

 Appareil sur la main dominante 

 le score ASA 

 le protocole anesthésique utilisé  

 le type de curare et les doses injectées 

 Les conditions d’intubation : ouverture des cordes vocales, toux, Cormack  

 La température centrale pendant l’intervention 
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C. Statistiques 
 

En estimant l’indicateur de reproductibilité avec un intervalle de confiance à 99%, le nombre de sujets 

nécessaire était de 53 patients. La population incluse était décrite par des statistiques descriptives. Les 

données étaient exprimées en moyennes et écart-types. Les variables de distribution normale étaient 

analysées par un test paramétrique : Chi-2 pour les variables qualitatives, Student pour les variables 

quantitatives ; les variables sans distribution normale par un test non-paramétrique.  

Lors de la phase de disparition ou de réapparition des réponses du TOF, les accéléromètres pouvaient 

« manquer » une réponse, affichant directement la disparition de la 1ère réponse à la 3ème réponse par 

exemple, puisque la recherche du TOF était automatisée par 15 secondes. La méthode d‘imputation 

multiple (25) a été utilisée pour retrouver les valeurs non obtenues, et ce uniquement pour les patients 

ayant au moins 2 des  4 temps de mesures. Elle s’effectue en 3 phases :  

1. l’imputation : ou remplacement des données manquantes. Pour cela, 5 jeux de données sont 

créés en utilisant la méthode de Monte-Carlo par chaine de Markov (MCMC) (26) . 

2. l’analyse : elle consiste au calcul des coefficients de régression calculés à partir des 

ensembles de données imputées. 

3. l’inférence statistique des résultats : Les estimations obtenues à l’étape précédente sont 

ensuite poolées pour produire des inférences statistiques valides pour notre modèle de 

régression. 

 

Le coefficient de corrélation intraclasse (ICC) permettait de décrire le degré d’association entre les 

mesures des deux appareils. Il s’agit du rapport entre la « vraie variance »  et la variance totale. Il varie 

de 0 à 1, plus il est élevé meilleure est la corrélation. Une valeur supérieure à 0,8 montre une 

reproductibilité satisfaisante (27). C’est plus une étape exploratoire, mesurant la fidélité plutôt que de la 

concordance des données (28).  

 

La méthode de Bland et Altman était utilisée pour étudier la concordance entre les deux machines. Cette 

analyse a pour but de calculer le biais et les limites de concordance (29). Un graphe est réalisé, étudiant 

en ordonnée la différence entre les valeurs obtenues par les deux techniques A et B (soit A – B) et en 

abscisse la moyenne des valeurs obtenues par ces deux techniques, soit (A + B)/2.  Le biais représente 

la moyenne des différences de mesures des deux appareils. Les limites de concordance – ou 

d’agréement, sont égales au biais plus ou moins 1.96 écarts-type des différences calculées et 

représentent l’intervalle de confiance à 95% de ce biais. Dans l’hypothèse d’une concordance parfaite, la 

somme des différences entres les valeurs devrait être nulle.  
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La VPN est la probabilité d’être réellement négatif si le test est négatif. La VPN du TOFScanTM pour la 

détection de la curarisation résiduelle était défini comme le pourcentage de patients sans curarisation 

résiduelle sur le TOFScanTM, c’est-à-dire T4/T1>90% ou T4/T1réf>90% qui présentaient un T4/T1>90% 

sur le TOF-Watch STM. 

 

Ces analyses étaient réalisées avec le concours du service ESPRI-BIOBASE du CHU de Nancy. 
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Résultats  
 

De Juillet 2015 à Janvier 2016, 47 patients étaient éligibles. Cinq patients ont été exclus au cours du 

protocole (1 en raison de message d’erreur de l’un des appareils, 1 en raison d’un changement de 

position des bras peropératoire et 3 autres en raison d’un recueil incomplet des données par perte de 

signal). L’analyse statistique a donc porté sur 42 patients (figure 2) 

 

 

FIGURE 3 : Organigramme des inclusions 

 

La fréquence d’inclusion est résumée dans la figure 3, montrant effectivement le faible recours aux 

curares dans notre bloc opératoire. 

 

FIGURE 4 : Inclusions en fonction du temps 
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A. Caractéristiques de la population 
 

Parmi les 42 patients inclus, on comptait 27 garçons (64,3%)  et 15 filles (35,7%). 15 enfants avaient 

moins de 10 ans. La médiane se situait à 11 ans. L’âge minimum était 18 mois et le maximum 16 ans. 

Le Mallampati était côté 1 chez tous les enfants évaluables, soit 36 patients, sauf 2 enfants côtés 2. Les 

caractéristiques concernant l’âge, le poids et la taille sont résumées dans le tableau R. 1. Cinq patients 

présentaient un surpoids, 5 une obésité et 4 une insuffisance pondérale. 

 

 

Variable   N Moyenne + Ecart-type ou % 

Age (an) 42 10,2 ± 4,6 
Poids (kg) 42 39,1 ± 18,9 
Taille (cm) 42 138,1 ± 25,6 
ASA 
1 
2 
3 

 
26 
14 
2 

 
61,9 
33,3 
4,8 

Enfants non latéralisés 8 19 
TABLEAU R.1 Données démographiques. 

 

 

 

Concernant le protocole anesthésique, le cisatracurium a été utilisé dans 90,5% des cas (N=38). Une 

induction en séquence rapide avec utilisation de succinylcholine a été effectuée chez 5 patients (11,9%), 

considérés estomac plein. Un patient a bénéficié d’une induction à séquence rapide au rocuronium.  Une 

antagonisation après apparition des 4 réponses au TOF-Watch STM a été réalisée pour 9 patients 

(21,4%). Vingt-six patients ont reçus du sévoflurane (61,9%), 9 du desflurane (21,4%) ;  Le protoxyde 

d’azote était utilisé en complément de l’induction inhalatoire pour 5 patients (11,9%). Le mode 

intraveineux AIVOC au propofol était préféré chez 7 patients (16,7%), correspondant en grande majorité 

à ceux bénéficiant d’une chirurgie du rachis. Le tableau R. 2 permet de comparer les pratiques 

anesthésiques vis-à-vis des deux sous populations étudiées. Sans surprise, l’induction inhalatoire est 

largement préférée chez le groupe de patients les plus jeunes, qui sont aussi plus souvent prémédiqué. 
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Variable N (%) Enfants 1- 9 ans (n=15) Groupe 10-18 ans (n=27) 

Induction intraveineuse 2 (13) 12 (44) 

Induction inhalatoire 13 (87) 15 (56) 

Prémédication 12 (80) 15 (56) 

Induction Séquence Rapide (ISR) 2 (13) 4 (15) 

TABLEAU R. 2 : Modalités anesthésiques en fonction de l'âge. 

 

 

Concernant la chirurgie réalisée, 62% (n=26) des interventions étaient programmées. Trente patients 

(71%) bénéficiaient d’une chirurgie viscérale, 3 (7%) d’une chirurgie thoracique, 7 (17%) d’une chirurgie 

orthopédique du rachis. Les interventions urgentes étaient toujours de type viscéral.  La durée moyenne 

de la chirurgie était de 211 ± 136,9 minutes. La durée la plus courte était de 60 minutes et la plus longue 

de 720 minutes. Le tableau R. 3 détaille les types de chirurgies réalisées selon les catégories d’âge. 

 

 

 Variable N (%) Total N=42 Enfants 1- 9 ans 
N=15 

Groupe 10-18 ans 
N=27 

Chirurgie viscérale et 
urologique 

30 (71) 13 (31) 17 (41) 

Appendicectomie 
Torsion d’organes  
Invagination intestinale 
Hernie diaphragmatique 
Néphrectomie 
Cholécystectomie 
Autres 
Cœlioscopie 
Laparotomie 

10 (24) 
1 (2) 
1 (2) 
1 (2) 
3 (7) 
3 (7) 

11 (26) 
13 (31) 
5 (12) 

3 (7) 
0 (0) 
0 (0) 
1 (2) 
2 (5) 
1 (2) 

6 (14) 
11(26) 
1(2) 

7 (17) 
1 (2) 
1 (2) 
0 (0) 
1 (2) 
2 (5) 
5 (12) 
2(5) 

4(10) 
Chirurgie thoracique 3 (7) 2 (5) 1 (2) 

Thoracoscopie 
Segmentectomie 

2 (5) 
1 (2) 

1 (2) 
1 (2) 

1 (2) 
0 (0) 

Chirurgie orthopédique 7 (17) 0 (0) 7(17) 

Arthrodèse du rachis 7 (17) 0 (0) 7 (17) 

Neurochirurgie 2 (5) 0 (0) 2 (5) 

TABLEAU R. 3 : Chirurgies en fonction de l’âge 
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B. Données Recueillies  
 

Les Box plots réalisées (figure 4) permettent de comparer les valeurs pour chaque indice de 

curarisation : suppression de T1, T4/T1>25%, T4/T1>40% et T4/T1>90%. Il n’y a pas de différences 

significatives entre les mesures des appareils, et ce avec ou sans les valeurs imputés (annexe 2). Les 

prochains résultats tiennent comptent de l’imputation. 

 

 

FIGURE 5: Pas de différences significatives entre les mesures des deux curamètres sur la 
curarisation résiduelle (p>0,05 pour toutes les comparaisons selon test de Student). 
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C. Résultats concernant le monitorage 
 

1. Coefficient intra-classe 
 

L’ICC a été calculé pour étudier la corrélation entre les 2 mesures. Le tableau R. 4 présente les 

coefficients de corrélation intra-classe des indices de curarisation. 

 

 ICC IC à 99% 

Début d’action 0,906 0,802 – 0,956 

Durée d’action 0,998 0,995 – 0,999 

TABLEAU R. 4 : Phase de curarisation. Début d'action : suppression de T1 ; Délai d'action : 
T4/T1>25%. 

 

Le tableau R. 5 présente les coefficients de corrélation intra-classe lors de la phase de décurarisation. 

 ICC IC à 99% 

Récupération initiale 0,998 0,996 – 0,999 

Récupération totale 0,998 0,995 – 0,999 

TABLEAU R. 5 : Phase de décurarisation. Récupération initiale : T4/T1>40%;  récupération totale : 
T4/T1>90%. 

 

 

2. Graphes de Bland et Altman 
 

Les graphes de Bland et Altman concernant le début d’action, le délai d’action, la récupération initiale et 

la récupération totale sont présentés (figure 5 à 9).  Les figures 8 et 9 comparent la mesure de 

T1/T4>90% prise par le TOF-Watch STM avec respectivement celle de T4/T1>90% et T4/Tréf>90% 

prisent par le TOFScanTM. Pour la suppression de T1, le biais calculé est de 8 s et les limites d’agrément 

de -51 à +67 s. Pour le rapport T4/T1>25%, le biais calculé est de 38 s et les limites de -818 à +856 s ; 

une mesure sort des limites. Pour T4/T1>40% le biais est de 68 s et les limites de -682 à +818 s ; trois 

mesures sont en dehors des limites. Pour T4/T1>90%, le biais est de 110 s et les limites de -764 à + 984 

s. Pour T4/T1>90% versus T4/Tréf>90%, le biais est de 17 s, les limites de – 620 à +654 s.  
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FIGURE 6 : Graphe de Bland et Altman. Valeurs obtenues pour le recueil de la suppression de T1 
(sec). 

 

 

 

FIGURE 7: Graphe de Bland et Altman. Valeurs obtenues pour le recueil de la récupération de 
T4/T1 à 25% de sa valeur initiale (sec). 
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FIGURE 8 : Graphe de Bland et Altman. Valeurs obtenues pour le recueil de la récupération de 
T4/T1 à 40% de sa valeur initiale (sec). 

 

 

FIGURE 9 : Graphe de Bland et Altman. Valeurs obtenues pour le recueil de la récupération de 
T4/T1 à 90% de sa valeur initiale (sec). 
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FIGURE 10 : Graphe de Bland et Altman. Valeurs obtenues pour le recueil de la récupération de 
T4/T1 à 90% de sa valeur initiale versus T4/Tréf sur le TOFScan (sec).  

 

 

3. VPN du TOFScan® 
 

La VPN du TOFScan® pour la détection de la curarisation résiduelle était défini comme le pourcentage 

de patients sans curarisation résiduelle sur le TOFScanTM, c’est-à-dire T4/T1>90% ou T4/Tréf>90% qui 

présentaient un T4/T1>90% sur le TOF-Watch STM. Elle était respectivement de 41,5% et de 61,3%. 
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D. Facteurs pouvant influencer la curarisation 
 

1. Curares utilisés et doses 
 

Le tableau R. 6 détaille les modalités d’administration du curare utilisé.  

 Cisatracurium Rocuronium Mivacurium 
Nombre de patients 38 2 2 
Dose totale moyenne 
(mg) 

9,4 ± 7,2 49 ± 1,4 10,5 ± 2,1 

Antagonisation 8 1 0 
TABLEAU R. 6 : Type et dose de curares. 

2. Main dominante 

 

Le tableau R. 7 montre la comparabilité des groupes selon la position du TOF Watch®.  

Variable N (%) TOF Watch® sur le bras 
dominant (n=14) 
   N          %/ moyenne       ET 

TOF Scan® sur le bras 
dominant (n=20)      
N        % /moyenne       ET 

p 

Age (an) 14 12,1  20 11,3 3,3 0,501 
Poids (kg) 14 50,4 18,1 20 39,8 15,4 0,080 
Taille (cm) 14 148,9 20,1 20 145,1 16,2 0,548 
Sexe 
Homme  
Femme 

 
6 
8 

 
49,9 
57,1 

 
 
 

 
8 
12 

 
40 
60 

 
 
 

0,867  

ASA  
1 
2 
3 

 
10 
4 
0 

 
71,4 
28,6 

0 

 
 
 
 

 
12 
7 
1 

 
60 
35 
5 

 
 
 
 

0,615 

Urgences 14 64,3  20 45  0,774 
Prémédication   14 57,1  20 55  0,901 
Anesthésiants 
Sévoflurane 
Desflurane 
Protoxide d’azote 
Kétamine 
Propofol 
Cisatracurium 

 
14 
14 
14 
13 
14 
14 

 
64,3 
28,6 
7,1 
35,7 
92,9 
100 

 
 

 
20 
20 
20 
20 
20 
16 

 
55 
20 
20 
25 
100 
20 

 
 
 
 
 
 
 

 0,588 
0,562 
0,298 
0,500 
0,225 
0,075 

Durée (min) 14 204,3 135,6 20 202,3 155,5 0,969 
TOF Watch® (min) 
Suppression de T1 
T4/T1 >25%  
T4/T1 >40% 
T4/T1 >90% 

 
14 
13 
13 
14 

 
3,4 

102,5 
119 

129,3 

 
1,4 
57,5 
68,5 
66 

 
20 
17 
16 
20 

 
3,9 
145,9 
145,1 
150 

 
1,2 

165,2 
170,5 
158,1 

  
0,252 
0,374 
0,609 
0,641 

TOF Scan® (sec) 
Suppression de T1 
T4/T1 >25%  
T4/T1 >40% 
T4/T1 >90% 
T4/T1réf >90% 

 
14 
13 
13 
14 
12 

 
3,2 
116 

116,3 
130,4 
133,4 

 
1,6 
69,1 
69,1 
66,4 
70 

 
20 
18 
11 
20 
14 

 
3,8 
140,3 
147,4 
154 
157,4 

 
1 

162 
200 

155,6 
183,4 

  
0,260 
0,617 
0,430 
0,596 
0,676 

TABLEAU R. 7 : Caractéristiques des patients en fonction de la position du TOF-Watch S® sur le 
bras dominant ou non. 
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3. Halogénés 
 

La durée moyenne de curarisation et de décurarisation en fonction du sevoflurane, mesurée par le TOF-

Watch S®, appareil de référence, est représentée dans le tableau R.8 en minutes. On observe un 

allongement significatif du délai d’action (104 minutes ; p=0,010) et de la récupération totale (81,8 

minutes ; p=0,031). Sur le TOFScan® on retrouve les mêmes résultats. Une analyse similaire a été 

effectuée pour le desflurane, ne retrouvant pas d’allongement significatif.  

 

 

 Avec sévoflurane 
moyenne + écart-type 

Sans sévoflurane 
moyenne + écart-type 

p 

Suppression de T1  3,6 ± 1,2 3,6 ± 1,3 0,977 
T4/T1 > 25% 201 ± 174,6 97 ± 43,3 0,010 
T4/T1 > 40%  118,1 ± 61,3 193,8 ± 180 0,080 
T4/T1 > 90% 208,7 ± 174,7 126,9 ± 57,4 0,031 
TABLEAU R. 8 : Indices de curarisation et décurarisation en fonction de l'utilisation du sevoflurane. 

 

4. Autres facteurs potentiels 
 

Variable N (%)  
Anesthésie 
- Protoxyde d’azote 
- Kétamine 

 
5 (12) 
14 (33) 

ISR 
- Succinylcholine 
- Rocuronium 

6 (14) 
5 (12) 
1 (2) 

Température <35,5° 0 (0) 
Obésité – Surpoids 10 (24) 
TABLEAU R. 9 : Autres facteurs potentiels d'influence. 

 

E. Intubation avec ou sans curare 
 

Nous nous sommes intéressés aux conditions d’intubation lors de l’essai, selon l’utilisation d’un curare 

ou non à l’induction anesthésique. L’ouverture des cordes vocales, la réaction au passage de la sonde 

trachéale et le Cormack ont été utilisés pour classer ces conditions d’intubation en trois catégories 

(tableau R. 10). L’histogramme empilé (figure 11) montre qu’un curare à l’induction n’améliore pas 

significativement les conditions d’intubation.  
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Conditions d’intubation Excellente Moyenne Médiocre 
Cordes vocales Ouvertes Semi-ouvertes Fermées 
Réaction Aucune Toux  Toux > 5 secondes 
Cormack 1 2 3 ou 4 
TABLEAU R. 10 : Classification des conditions d'intubation. Un critère suffit pour entrer dans la 
catégorie la moins bonne. 

 

 

 

FIGURE 11 : Conditions d'intubation en fonction de l'utilisation d'un curare ou non à l’induction 
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Discussion 
 

A. Résultats principaux et confrontation aux données existantes 
 

Notre étude a montré une très bonne concordance des moniteurs pendant la phase de curarisation, et pour la 

décurarisation complète. Il existe une bonne concordance à T4/T1>25%, représentant la sortie du bloc 

profond et  à T4/T1>40% représentant la curarisation superficielle, mais la dispersion est plus importante.   

Le nouvel accéléromètre TOF ScanTM, a récemment obtenu le marquage CE classe 2 et l’autorisation de 

mise sur le marché (AMM). Cela signifie que le rapport bénéfice/risque a été jugé favorable concernant 

la qualité, l’efficacité et la sécurité du dispositif, mais aucune étude ne s’était encore intéressée à sa 

fiabilité en pédiatrie.  

Aucune différence statistiquement significative n’était mise en évidence (Annexe 1 et 2) concernant les 

données recueillies.  L’ICC estime ensuite la corrélation entre deux mesures chez un même sujet. Le 

seuil de 0,8 est actuellement considéré comme un minimum. Un seuil supérieur est souhaitable lorsque 

le dispositif évalué peut influencer une intervention chirurgicale (27). Une excellente reproductibilité a été 

retrouvée tout au long des mesures dans notre étude puisque toutes les valeurs étaient > 0,9. 

Cependant L’ICC seul ne suffit pas à affirmer la fiabilité. L’analyse de Bland et Altman permet de mettre 

évidence la concordance des méthodes par l’analyse visuelle de la dispersion. Seule la clinique 

détermine si les limites d’agréement arbitrairement fixées par les deux lignes horizontales représentant 

1,96 fois l’écart-type, sont acceptables. Les décisions d’intubation, d’extubation et de réinjection des 

curares doivent être identiques quel que soit le dispositif utilisé. 

Lors de l’installation de la curarisation, le biais – représentant la moyenne de l'écart systématique des 

valeurs du TOFScanTM comparées à celle du TOF-Watch STM était faible et la dispersion limitée : 8s (-

51 ;+67) ; les conditions d’intubation trachéale sont donc identiques quel que soit le moniteur utilisé.  

Pour les phases de curarisation profondes et superficielles, ce biais restait faible (environ une minute au 

maximum) mais la dispersion devenait plus importante avec des limites d’agréement allant jusqu’à 14 

minutes. Cela pourrait s’expliquer en partie par un problème technique lié au réchauffement du patient per 

opératoire à l’aide d’une couverture à air pulsée supplémentaire mise en place après installation de la 

curarisation. Etant donnée la petite taille des patients, cette couverture venait recouvrir leurs mains ce qui 

pouvait entraver le mouvement du pouce en comprimant les capteurs. Nous avons d’ailleurs dû exclure 4 

patients à cause de la perte totale de signal sur le TOF-Watch STM. Ceci pourrait avoir des conséquences 

cliniques sur les décisions de réinjections. Cependant, l’étude du TOF n’est pas recommandée pour les blocs 

profonds. L’absence de réponse au TOF au niveau de l’adducteur du pouce ne témoigne pas de la paralysie 

totale du diaphragme.  
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Le compte post-tétanique (PTC) est alors plus adapté à ce que ressent le chirurgien (8) lors de la 

curarisation profonde (figure 11). Il consiste en une stimulation tétanique 50 hertz pendant 5 secondes 

suivie, après un intervalle libre de 3 secondes, de 10 stimulations simples à une fréquence de 1 

hertz. L'absence de réponse détectable signifie que le bloc est profond. La réapparition de T1 est prédite 

s’il existe plus de 5 réponses. La curarisation profonde peut également être appréciée sans capteur 

piézo-électrique, par le monitorage visuel de la réponse au TOF au niveau du muscle sourcilier. Cette 

appréciation est délicate à entreprendre puisque le changement de site de stimulation entraine une perte 

de la calibration.  

Lors de la décurarisation complète, le biais était beaucoup moins important si l’on utilisait Tréf, la force 

de référence proposée par le TOFScanTM (17s versus 110s) mais la dispersion restait similaire. Tréf est 

une valeur contrôle avant curarisation. Lorsqu’une antagonisation était réalisée, la dispersion était moins 

importante. L’utilisation du rapport T4/Tréf pourrait être intéressante sur la curarisation résiduelle car la 

concordance est meilleure, et la VPN est améliorée (61,3% versus 41,5%). Similairement, Colegrave et 

al. retrouvait une bonne concordance des dispositifs pour la décurarisation complète, une mauvaise 

concordance pour la curarisation profonde chez 32 patients cancéreux (30) mais à l’inverse, une 

mauvaise concordance pour le délai d’installation. 

 

 

 

FIGURE 12 : Recommandations pour les modes de monitorage. TOF : train de quatre PTC : Compte 
post-tétanique DBS : Double Burst Stimulation 

 

Nous avons effectué une calibration pour le TOF-Watch STM, en accord avec les bonnes pratiques (31). 

En 2011, soit quelques années après les dernières recommandations, Schreiber (32) montrait qu’il 

existait finalement une bonne concordance entre les mesures calibrées et non calibrées, si l’on utilisait 

un rapport T4/T1 à 100% et non à 90%. De nombreuses études ont effectivement montré que 

l'accélérométrie surestime la récupération musculaire en comparaison avec la mécanomyographie (22). 

Induction                   Entretien     SSPI 
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Curarisation 
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Un rapport en accélérométrie de 100% est nécessaire pour certifier l'absence de curarisation résiduelle, 

et correspond à une valeur de 90% en mécanomyographie (33).  

A l’opposé, l’intensité était fixe pour le TOFScanTM, le constructeur n’ayant  pas recommandé de 

calibration. Notre choix sur la valeur de l’intensité supra-maximale s’est porté à 40 mA, considéré 

comme suffisant (8) dans le but d’éviter tout stimuli nociceptif inutile, étant donné que les mesures se 

faisaient tout au long de l’intervention. Colegrave, en comparant les deux dispositifs, retrouvait une 

moyenne de 55 mA±9 mA qui était légèrement supérieure à l’intensité choisie pour le TOFScanTM à 50 

mA (30). Plus spécifiquement chez le nourrisson, Driessen (34) a retrouvé des valeurs proches : 53+/-10 

mA avec un minimum à 26 mA et un maximum à 60 mA. La différence d’intensité entre les deux 

appareils pourrait donc expliquer une différence de sensibilité dans la détection du bloc neuromusculaire 

mais n’a pas impacté sur les résultats concernant le délai d’action et la curarisation résiduelle. 

Dans notre étude, 10 enfants étaient obèses ou en  surpoids. Chez l’obèse, une étude portant sur un 

petit effectif de 12 patients (35) ne retrouvait pas une bonne concordance des deux appareils sur la 

curarisation résiduelle, sans qu’il soit possible de conclure en raison de la dispersion des données. 

L’épaisseur du panicule adipeux est plus importante chez l’enfant très jeune ou en surpoids et pourrait 

influer sur les résultats. Une analyse en sous-groupe entraînant un biais de vérification, une étude plus 

spécifique incluant uniquement ce type de patients devrait être conduite.  

 

B. Paramètres d’influence 
 

1. Protocole anesthésique 
 

L’induction inhalatoire étant majoritaire en pédiatrie, nous n’avons pu standardiser le protocole 

anesthésique en utilisant un hypnotique n’ayant pas d’effet sur les curares tel que le propofol. En effet, le 

délai nécessaire à l’inclusion d’un nombre suffisant de patients aurait été trop important. Sans surprise, 

nous avons retrouvé un allongement significatif de la durée d’action des curares. La potentialisation des 

curares par les agents halogénés est connu de longue date (36) (37). Le patient était son propre témoin 

dans notre étude permettant de limiter ce biais. 

La succinylcholine, utilisée lors des inductions en séquence rapide, est responsable d’un bloc 

dépolarisant qui est caractérisé par l’absence d’épuisement au train de quatre (figure 12); très peu de 

publication s’intéresse au monitorage après injection de succinylcholine. Ce peut être un biais évident 

d’interprétation. Nous avons attendus la récupération d’un rapport T4/T1>100% avant injection du curare 

et début du protocole afin de limiter ce biais. 
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FIGURE 13 : Blocs dépolarisant et non dépolarisant. 

 

 

 

2. Autres paramètres 

 

La disposition aléatoire des moniteurs sur le bras dominant limitait ce biais présumé, puisque par 

définition les 2 bras ne sont pas égaux en termes de force musculaire. Nous n’avons pas mis en 

évidence de différence dans le monitorage. Claudius retrouvait également en 2010  l’absence de 

différence dans le monitorage des bras dominant et non dominant, sauf à la phase de curarisation (délai 

10% plus long sur le bras dominant) (38).  

Concernant les critères de qualité (31) de l’installation du TOF-Watch STM et des conditions d’utilisation, 

nous avons veillé à ce qu’aucun patient ne soit en hypothermie profonde. Le positionnement des 

électrodes et la désinfection de la peau ont été respectés, l’immobilisation des doigts réalisées. Le TOF-

Watch STM ne permet pas la mise en place d’une précharge, mais étant donné la taille des mains chez 

l’enfant, cette recommandation nous a paru difficile à mettre en application. La stabilisation, période de 

plusieurs minutes avant curarisation comporte de simples twitch ou TOF pendant 5-20 minutes, ou 

réduite à 2- 5 minutes en réalisant initialement une stimulation tétanique de 50 Hz pendant 5 secondes. 

Cela pour éviter le phénomène dit de « staircase », qui correspond à l’augmentation de l’amplitude des 

réponses musculaires jusqu’à un plateau après stimulations répétées, décrit chez l’adulte et l’enfant 

(39).  
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L’algorithme de calcul du TOF Watch STM intègre un algorithme de normalisation : si avant l’injection du 

curare la deuxième réponse du train-de-quatre est plus importante que la première, le moniteur fait 

automatiquement le calcul du rapport T4/T2 à la place du rapport T4/T1 habituellement effectué. Si 

malgré cette modification le quotient dépasse les 100 %, il affiche seulement une valeur de 100 %. Cet 

algorithme évite des valeurs du rapport T4/T1 plus importantes que 100  %. Ceci facilite l’utilisation de 

l’accéléromyographie en pratique clinique sans pour autant réduire leur précision lors de l’évaluation de 

la récupération neuromusculaire, comme démontré par Kopman (13). Le modèle SX qui a été 

spécifiquement conçu pour la recherche, ne possède pas cet algorithme du train-de-quatre et affiche 

toujours la valeur brute du rapport T4/T1. En raison des contraintes liées à la petite taille des mains, et 

pour rester au plus près de la pratique clinique, nous avons utilisé le modèle TOF Watch STM. 

 

 

C. Intubation et curarisation 
 

 

Les caractéristiques anatomiques et physiologiques du nourrisson rendent potentiellement difficile 

l’intubation : glotte haute, épiglotte proéminente, position du rachis en flexion, capacité résiduelle 

fonctionnelle limitée entraînant des désaturations rapides. Les pratiques anglo-saxonnes semblent en 

tenir compte puisque 60% des anesthésistes pédiatriques utilise des curares lors d’une induction 

inhalatoire (40). Notre étude ne montre pas de différence significative à l’utilisation de curare ou non à 

l’induction sur la qualité de l’intubation. Soulignons la faible population ayant reçu un curare à l’induction 

(n=6), ce qui limite la portée de ce résultat. Eikerman retrouvait une franche amélioration des conditions 

d’intubation chez l’enfant en associant un curare non dépolarisant, le rocuronium, à la dose de 0.3mg/kg 

à une induction inhalatoire classique à forte concentration de sevoflurane. Une étude similaire réalisée 

par Devys et al. (41) avec des concentrations plus basses de sevoflurane mais une exposition prolongée 

montrait des résultats analogues.  

 

Dans notre centre, l’approfondissement de la sédation par propofol était le plus souvent réalisée après 

inhalation de sevoflurane. Cette pratique permet en effet d’obtenir de très bonnes conditions 

d’intubation. Elle réduit la survenue de broncholaryngospasmes, tout en permettant de diminuer les 

doses de chaque hypnotique pour mieux contrôler leur effets secondaires (42). En France, les curares 

sont très peu utilisés chez l’enfant (3) (2). La conférence de consensus de 1999 en avait en effet limitée 

l’utilisation. Les raisons sont le risque allergique jugé supérieur au bénéfice escompté sur les conditions 

d’intubation, le risque d’hyperthermie maligne en cas d’utilisation de la succinylcholine et enfin le risque 

de curarisation résiduelle. L’utilisation d’un monitorage systématique permet de réduire le risque de 

curarisation résiduelle qui est le plus fréquent. De nouveaux moniteurs, comme le TOFScanTM 

possédant un capteur pédiatrique pourrait améliorer la surveillance du bloc neuromusculaire. 
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Concernant le risque allergique, diverses études chez l’adulte comme chez l’enfant (43) (44) (45) ont fait 

apparaître les curares comme premier responsable des réactions anaphylactiques, mais en 2010, une 

revue de la littérature par Mouton-Faivre et al.(46) a finalement montrée que le risque allergique des 

curares chez l’enfant est bien plus rare que chez l’adulte, avec une incidence toutes anaphylaxies 

confondues de 1/81 275, l’allergie au bloc pédiatrique étant dominée par l’exposition au latex.  

 

 

D. Limites de l’étude 
 

Notre étude présente des limites: 

 

 Le faible effectif : qui s’explique par la faible utilisation des curares en pédiatrie dont les raisons 

ont été évoquées précédemment. L’absence de différence significative sur les résultats peut 

donc être liée à un manque de puissance. Une étude multicentrique aurait permis à la fois de 

réduire le temps d’inclusion et une meilleure extrapolation des résultats. 

 

 Les biais d’évaluation : sont causés par le recueil manuel et non automatisé des données ainsi 

que l’étude en simple aveugle. 

 

 L’utilisation des moniteurs ne respectait pas certaines des recommandations de bonne pratique 

d’une étude clinique (31) : utilisation de la version S et non SX, stabilisation de la valeur normale, 

seuil de décurarisation complète fixé à 90% et non à 100% comme le suggère les dernières 

études, mais se rapprochait des pratiques habituelles.  

 

 Le protocole anesthésique n’était pas standardisé ; ce choix était délibéré puisqu’il permettait 

d’inclure un nombre plus important de patients mais pouvait induire des biais. Cependant le fait 

que chaque patient soit son propre témoin limite ces biais. 
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E. Conclusion 
 

Notre étude a montré une homogénéité des mesures intraindividuelles et interindividuelles témoignant 

d’une bonne concordance à la phase de curarisation et décurarisation totale. Il existe une bonne 

concordance la phase de curarisation profonde et superficielle mais la dispersion des valeurs est plus 

importante. Le TOFScanTM, nouvel accéléromètre est fiable pour le monitorage du bloc neuromusculaire 

chez l’enfant. Le nouvel indice concernant la curarisation résiduelle – T4/Tréf, semble intéressant en 

raison d’une VPN améliorée. L’absence de calibration du TOFScanTM en simplifie l’utilisation, ce qui 

pourrait entraîner une meilleure adhésion des anesthésistes aux recommandations de monitorage 

systématique.  
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Annexes 
 

 

 

 

 

 

ANNEXE 1: DELAIS DE CURARISATION ET DECURARISATION SELON LE MONITEUR UTILISE 

 

 N moyenne ET médiane Q1 Q3 min Max 

TOF Watch® (min) 

Début d’action 

Durée d’action 

Récupération  

Récupération totale 

 

42 

37 

36 

41 

 

3,6 

139,3 

149,6 

157,7 

 

1,2 

125 

127,8 

123,5 

 

3,3 

99 

127,7 

123,7 

 

2,8 

71,4 

115,1 

82 

 

3 

172,8 

75 

200,2 

 

1,1 

33,4 

35,7 

37,6 

 

7,6 

746 

751 

762 

TOF Scan® (min) 

Début d’action 

Durée d’action 

Récupération  

Récupération totale 

 

42 

38 

38 

41 

 

3,4 

143 

147 

158,3 

 

1,2 

126 

126,3 

122,3 

 

3,2 

98,6 

109,8 

124,5 

 

2,6 

72,1 

74 

87 

 

4 

190 

190 

201 

 

1,6 

29,3 

32,7 

40,9 

 

7,6 

744 

759 

762 

Valeurs enregistrées par le TOF-Watch STM et le TOFScanTM après injection du curare. ET : écart-
type  Q1 : premier quartile Q 3 : troisème quartile  min : minimum max : maximum 
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ANNEXE 2: RESULTATS COMPLEMENTAIRES. 

 

        tofwatch     tofscan     
N=14 (41,2%) N=20 (58,8%) 

N   %/moy   ET* N   %/moy   ET* p** 
              

 Temps de 
disparition de T4 sur 
le Tofwatch 

    13   152,6   60,1     17   190,8   62,4   0,1030 

 temps de disparition 
de T3 sur le 
Tofwatch 

    13   172,2   63,9     17   209,5   63,0   0,1213 

 temps de disparition 
de T2 sur le 
Tofwatch 

    13   188,8   79,3     17   226,1   63,4   0,1630 

 temps de disparition 
de T1 sur le 
Tofwatch 

    14   204,6   84,6     20   236,3   73,2   0,2523 

 temps de disparition 
de T4 sur le Tofscan 

    14   150,6   71,1     17   182,6   63,7   0,1965 

 temps de disparition 
de T3 sur le Tofscan 

    13   166,5   73,8     17   200,2   64,3   0,1935 

 temps de disparition 
de T2 sur le Tofscan 

    13   184,5   92,7     19   207,5   66,3   0,4175 

 temps de disparition 
de T1 sur le Tofscan 

    14   194,6   92,8     20   225,0   62,0   0,2603 

 temps de 
réapparition de T1 
sur le Tofwatch 

    14   5.706,4   3.898,5     19   7.101,5   9.530,0   0,6101 

 temps de 
réapparition de T2 
sur le Tofwatch 

    14   6.056,6   3.949,6     19   7.388,3   9.432,3   0,6237 

 temps de 
réapparition de T3 
sur le Tofwatch 

    14   6.346,8   4.007,4     19   7.624,3   9.444,1   0,6387 

 temps de 
réapparition de T4 
sur le Tofwatch 

    14   6.445,3   4.023,0     20   7.520,0   9.401,0   0,6908 

 T4/T1 >25% sur le 
Tofwatch 

    13   6.148,8   3.450,1     17   8.753,5   9.912,3   0,3741 

 T4/T1 >40% sur le 
Tofwatch 

    13   7.142,7   4.107,3     16   8.707,7   10.228,7   0,6091 

 T4/T1 >90% sur le 
Tofwatch 

    14   7.755,7   3.965,9     20   9.004,1   9.318,9   0,6411 

 temps de 
réapparition de T1 
sur le Tofscan 

    14   5.905,9   3.985,1     19   7.325,5   9.533,2   0,6048 

 temps de 
réapparition de T2 
sur le Tofscan 

    14   6.268,9   4.036,9     19   7.590,5   9.534,5   0,6304 

 temps de 
réapparition de T3 
sur le Tofscan 

    13   6.663,1   4.153,4     18   8.165,3   9.700,2   0,6050 

 temps de 
réapparition de T4 
sur le Tofscan 

    14   6.610,7   4.053,1     20   7.677,3   9.387,4   0,6929 

 T4/T1 >25% sur le 
Tofscan 

    13   6.964,6   4.148,9     18   8.419,2   9.725,2   0,6172 

 T4/T1ref>25% sur 
le Tofscan 

    13   6.980,6   4.148,9     11   9.845,9   12.084,5   0,4303 

 T4/T1 >40% sur le 
Tofscan 

    13   7.211,1   4.083,7     18   8.328,9   9.821,2   0,7026 

 T4/T1 >90% sur le 
Tofscan 

    14   7.822,1   3.984,8     20   9.243,1   9.339,9   0,5968 

 T4/T1ref >90% sur 
le Tofscan 

    12   8.003,8   4.195,7     14   9.440,6   11.085,9   0,6762 

  
                                

* écart-type  ** Test issu d'un test de Student.  Aucun test de Student n’est significatif, quelques soit les valeurs enregistrées par les deux 
moniteurs. 
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ANNEXE 3 : ACCORD DU CPP 
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ANNEXE 4 : INFORMATION DONNEE SELON L’AGE ET RECHERCHE DE LA NON OPPOSITION 

 

DOCUMENT D’INFORMATION ET DE NON-OPPOSITION 

DESTINÉ AU TITULAIRE DE L’AUTORITÉ PARENTALE 

 

PÈRE       MÈRE       AUTRE (1 case à cocher) 

 

1 document par titulaire 
 

Lisez attentivement ce document et posez toutes les questions qui vous sembleront utiles. 
Vous pourrez alors décider si vous voulez que votre enfant participe à cette recherche 
ou non. 

Titre de l’étude : Comparaison de deux curamètres basés sur 
l’accéléromyographie : TOF- Watch SX® vs TOFScan® 

Gestionnaire de la Recherche : CHRU de Nancy 
Adresse : 29, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 54035 NANCY cedex 

 
Direction et surveillance de la recherche : Pr. Thomas FUCHS-BUDER 
Adresse : CHRU de Nancy – Hôpitaux de Brabois - Département d’Anesthésie-Réanimation 
Téléphone : 03.83.15.41.66 

 
Madame, Monsieur, 

Le docteur (Nom et prénom en lettres 

manuscrites)…………….…………………………………………. Adresse 

…………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone ……………………………… 

Médecin anesthésiste, propose à votre enfant 

……………………………………..……………… (Nom et prénom à indiquer en lettres manuscrites) 

de participer à une étude dont le titre figure ci- dessus. 

Votre enfant doit bénéficier d’une chirurgie nécessitant une anesthésie générale avec une 
curarisation (administration de relaxants musculaires). Les produits utilisés pour 
l’anesthésie seront identiques à ce qui se fait habituellement pour ce type de chirurgie, 
notamment les curares. Les curares assurent la détente des muscles et sont donc utilisés 
de façon quotidienne pour permettre un relâchement musculaire favorisant l’anesthésie 
générale et les conditions chirurgicales. La profondeur de ce relâchement musculaire est 
surveillée tout au long de l’intervention chirurgicale grâce à un appareil appelé curamètre. 

       Les objectifs de l’étude 

L’objectif de cette étude est d’évaluer un nouveau curamètre, le TOFscan®, en 
comparaison au  curamètre  utilisé  couramment  au  CHRU  de  Nancy :  le  TOF Watch-
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SX®.  Ces  deux appareils sont actuellement commercialisés et agréés pour le 
monitorage du bloc neuromusculaire. 

     Méthodologie de la recherche 

Cette étude sera réalisée exclusivement au CHRU de Nancy. 

Il est prévu que 142 patients (88 adultes et 54 enfants) participent à cette étude et qu’ils 
soient répartis en 2 groupes en fonction des bras sur lesquels seront reliés les 
curamètres. 

     Durée de l’étude 

La durée de la participation de votre enfant à l’étude se limite à la durée de l’anesthésie 
générale nécessaire pour la chirurgie et la décurarisation complète (administration 
d’antagonistes spécifiques des relaxants musculaires pour assurer un retour complet de la 
force musculaire). 

     Déroulement de la recherche 

Dans cette étude, tous les actes sont pratiqués et les produits utilisés de manière 
habituelle mais des modalités particulières de surveillance sont prévues. Ces modalités 
sont décrites ci-dessous. 

Le matin de l’intervention, le médecin anesthésiste déterminera sur quels bras de 
votre enfant seront reliés les curamètres. Pour le TOF Watch SX®, des électrodes seront 
placées sur sa peau au niveau de son poignet et de son pouce pour mesurer la réponse 
musculaire à la stimulation électrique. Dans le cas du TOFScan®, il s’agit d’une pince 
capteur en caoutchouc souple qui est glissée entre son pouce et son index. Toutes ces 
mesures seront faites pendant l’anesthésie. 

Au cours de l’intervention chirurgicale, le monitorage neuromusculaire se fera de façon 
simultanée sur chacun des deux bras, avec le TOF-Watch SX® d’un côté et le 
TOFScan® de l‘autre. Toutes les décisions cliniques relatives à la curarisation 
s’appuieront sur les données fournies par le TOF-Watch SX®, l’appareil utilisé de manière 
routinière au Département Anesthésie-Réanimation du CHRU de Nancy. Les données 
fournies par le TOFScan® seront recueillies pour l’étude, mais ne seront pas utilisées 
pour les décisions cliniques. 

 

La participation de votre enfant à cette étude est entièrement volontaire et il pourra 
exprimer son opposition à tout moment auprès du médecin qui dirige et surveille la 
recherche. 

Le Gestionnaire de la Recherche prend en charge les frais supplémentaires liés à 
d’éventuelles fournitures spécifiquement requis pour cette recherche. 

Si l’autorité parentale est exercée en commun, il vous appartient d’informer l’autre titulaire 
de l’autorité parentale aussi tôt que possible. 

    Avis du CPP 

Le Comité de Protection des Personnes Est III a émis un avis favorable à la réalisation de 
cette étude le 05 juin 2014. 
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Loi informatique, fichiers et libertés 
 

Dans le cadre de cette recherche visant à évaluer les soins courants à laquelle le CHRU 
de Nancy propose à votre enfant de participer, un traitement de ses données personnelles 
va être mis en œuvre pour permettre d’analyser les résultats de la recherche au regard de 
l’objectif de cette dernière qui vous a été présenté, dans les conditions garantissant leur 
confidentialité. 

A cette fin, les données médicales le concernant seront recueillies et transmises au 
gestionnaire de la recherche ou aux personnes ou sociétés agissant pour son compte, 
en France. Ces données seront identifiées par un numéro de code et/ou ses 
initiales. Ces données pourront également, dans des conditions assurant leur 
confidentialité, être transmises aux autorités de santé Françaises. Le fichier informatique 
utilisé pour réaliser la présente recherche a fait l’objet d’une déclaration normale à la 
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés. Toutes les données concernant 
votre enfant, y compris son dossier médical, pourront être consultées par les personnes 
qui collaborent à la recherche, par les personnes chargées par le gestionnaire de la 
recherche de contrôler la qualité des données ainsi que par un représentant des autorités 
de santé. 

Conformément aux dispositions de loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, 
vous disposez d’un droit d’accès et de rectification. Vous disposez également d’un droit 
d’opposition  à  la  transmission  des  données  couvertes   par  le  secret   
professionnel susceptibles d’être utilisées dans le cadre de cette recherche et d’être 
traitées. 

Vous pouvez également accéder directement ou par l’intermédiaire d’un médecin de votre 
choix à l’ensemble des données médicales de votre enfant en application des dispositions 
de l’article L 1111-7 du Code de la Santé Publique.Ces droits s’exercent auprès du 
médecin anesthésiste qui suit votre enfant dans le cadre de la recherche et qui connaît 
son identité. 
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DOCUMENT D’INFORMATION 
POUR LES ENFANTS DE 12 À 17 ANS 

 

Titre de l’étude : Comparaison de deux curamètres basés sur l’accéléromyographie : TOF- 
Watch SX® vs TOFScan® 

Gestionnaire de la Recherche : CHRU de Nancy 
Adresse : 29, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 54035 NANCY cedex 
 
Direction et surveillance de la recherche : Pr. Thomas FUCHS-BUDER 
Adresse : CHRU de Nancy – Hôpitaux de Brabois - Département d’Anesthésie-Réanimation 
Téléphone : 03.83.15.41.66 
 

Le docteur (Nom et prénom en lettres manuscrites)…………….………………………………………….  

Adresse…………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone ……………………………… 

Médecin anesthésiste, te propose de participer à une étude dont le titre figure ci-dessus. 

Avant d’accepter de participer à cette étude, il est important que tu lises ce document 
d’information et que tu en comprennes bien le contenu. 

Ce document d’information peut contenir des mots qui ne sont pas clairs pour toi. 

N’hésite pas à demander au médecin de t’expliquer tout ce que tu ne comprends pas. Tu peux 
aussi en parler à tes parents. 

Pourquoi cette recherche ? 

Dans le cadre d’une anesthésie générale, nous utilisons des produits appelés curares pour relâcher 
les muscles. Les curares sont utilisés de façon quotidienne pour permettre un relâchement musculaire 
favorisant l’anesthésie générale et les conditions chirurgicales. La profondeur de ce relâchement 
musculaire est surveillée tout au long de l’intervention chirurgicale grâce à un appareil appelé 
curamètre. Un nouveau curamètre existe et nous devons le comparer à l’ancien. 

Quel est le but de cette recherche ? 

Il s’agit de déterminer si le nouveau curamètre est comparable à l’ancien curamètre pour la 
surveillance des curares. 

En quoi cela consiste-t-il ? 

Au cours de l’intervention chirurgicale, l’observation de la réponse de tes muscles se fera de façon 
simultanée sur chacun de tes deux bras. Il y aura sur l’un de tes bras, un capteur en caoutchouc 
souple entre ton pouce et ton index, relié à un curamètre et il y aura sur l’autre de tes bras des 
patchs autocollants au niveau de ton poignet et de ton pouce qui seront reliés à l’autre curamètre. 
De manière routinière, on ne place que les patchs, sur un seul bras. Concrètement, au lieu d’un 
seul appareil de mesure, il y en aura deux. 

Es-tu obligé(e) de participer à cette étude ? 

Tu n’es pas obligé(e) de participer à l’étude. Tu pourras exprimer ton opposition à tout moment 
auprès du médecin qui dirige et surveille la recherche. 
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DOCUMENT D’INFORMATION 

POUR LES ENFANTS DE 7 À 11 ANS 

 
Titre de l’étude : Comparaison de deux curamètres basés sur l’accéléromyographie : TOF- 
Watch SX® vs TOFScan® 

Gestionnaire de la Recherche : CHRU de Nancy 
Adresse : 29, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 54035 NANCY cedex 
 
Direction et surveillance de la recherche : Pr. Thomas FUCHS-BUDER 
Adresse : CHRU de Nancy – Hôpitaux de Brabois - Département d’Anesthésie-Réanimation 
Téléphone : 03.83.15.41.66 
 

Le docteur (Nom et prénom en lettres manuscrites)…………….………………………………………….  

Adresse…………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone ……………………………… 

Médecin anesthésiste, te propose de participer à une étude dont le titre figure ci-dessus. 

Avant d’accepter de participer à cette étude, il est important que tu lises ce document 
d’information et que tu en comprennes bien le contenu. 

Ce document peut contenir des mots qui ne sont pas clairs pour toi. 

N’hésite pas à demander au médecin de t’expliquer tout ce que tu ne comprends pas. Tu peux 
aussi en parler à tes parents. 

Pourquoi cette recherche ? 

Lorsque l’on doit se faire opérer, le médecin anesthésiste réalise une anesthésie générale, c’est-à-dire 
qu’il t’endort avec des médicaments qui agissent à la fois sur l’état de veille, la douleur et les muscles 
afin de les relâcher. Nous utilisons des produits appelés curares pour relâcher les muscles. L’appareil 
qui permet de suivre la profondeur du relâchement musculaire  s’appelle  un  curamètre.  Un  nouveau  
curamètre  existe  et  nous  voulons  le comparer à l’ancien. 

Quel est le but de cette recherche ? 

Il s’agit de déterminer si le nouveau curamètre est comparable à l’ancien curamètre pour la 
surveillance des curares. 

En quoi cela va consister ? 

Pendant que tu seras anesthésié(e), il y aura sur l’un de tes bras, un capteur en caoutchouc souple 
entre ton pouce et ton index, relié à un curamètre et il y aura sur l’autre de tes bras des patchs 
autocollants au niveau de ton poignet et de ton pouce qui seront reliés à l’autre curamètre. De 
manière routinière, on ne place que les patchs, sur un seul bras. Concrètement, au lieu d’un seul 
appareil de mesure, il y en aura deux. 

Es-tu obligé(e) de participer à cette étude ? 

Personne ne t’oblige à participer. Si tu ne veux pas, ce n’est pas grave, tes parents et le médecin 
ne t’en voudront pas. 
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DOCUMENT D’INFORMATION 

POUR LES ENFANTS DE 3 À 6 ANS 
 

Titre de l’étude : Comparaison de deux curamètres basés sur l’accéléromyographie : TOF- 
Watch SX® vs TOFScan® 

Gestionnaire de la Recherche : CHRU de Nancy 
Adresse : 29, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 54035 NANCY cedex 
 
Direction et surveillance de la recherche : Pr. Thomas FUCHS-BUDER 
Adresse : CHRU de Nancy – Hôpitaux de Brabois - Département d’Anesthésie-Réanimation 
Téléphone : 03.83.15.41.66 
 

Le docteur (Nom et prénom en lettres manuscrites) …………….………………………………………………………………………………… Adresse 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Téléphone 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Médecin anesthésiste, 

te propose de participer à une étude dont le titre figure ci-dessus. 

Tu dois te faire opérer. L’anesthésiste va t’endormir pour que tu n’aies pas mal pendant l’opération. Pour surveiller le 

relâchement de tes muscles pendant que tu dors, il placera sur l’un de tes bras une pince en caoutchouc au niveau de 

ta main et sur l’autre de tes bras des patchs, qui seront reliés à deux machines de surveillance. Ces appareils ne font 

pas mal et seront enlevés dès ton réveil. 

Voici un dessin et une photo pour mieux comprendre : 
 

 

 

 

 

 

       

           Tu auras des patchs 

             collés sur un bras…                Et une pince souple sur l’autre 
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WCA16-LB-2783 
COMPARISON BETWEEN TOFSCAN AND TOF-WATCH MONITORING OF NEUROMUSCULAR 
BLOCK IN PEDIATRIC PATIENTS 
Myriam Rozental-Kahn1, Denis Schmartz1, Claude Meistelman* 1, Aurelien Zang1 
1Anesthesiology, Hopital de Brabois, Vandoeuvre, France 
 
 
Preferred presentation method: e-Poster or oral communication 
I confirm that I fulfill eligibility criteria and that I wish to apply for a travel bursary: No 
Do you wish to submit a case study or research abstract?: Research abstract 
 
Background & Objectives: The TofScan is a new acceleromyographic monitor to evaluate 
neuromuscular block in clinical practice. Compared to former acceleromyographic monitor whcih are 
using a simple piezoelectric probe, the TofScan is based on a tridimensional probe directly integrated in 
a hand-adaptor. Due to the smaller muscle mass, quantitative monitoring of neuromuscular block is 
seldom used in pediatric patients. The goal of the study was to evaluate its use in pediatric patients and 
to compare it with the current standard of quantitative monitoring the TOF-Watch. 
Materials & Methods: After approval by the Ethics Committee, information to the parents and 
acceptation, 42 pediatric patients aged between 1 and 18 years were included in the study. After 
induction of anaesthesia, neuromuscular block was assessed concomitantly with the TOF-Watch on one 
hand and TofScan on the other hand. Both probes were placed on the thumb to record contraction of the 
adductor pollicis following stimulation by train-of-four at the ulnar nerve. The 
TOF-Watch was used following standard calibration before administration of the non depolarizing muscle 
relaxant (NDMR) while the TofScan was used in its routine mode with recording of a reference value 
befor giving the NDMR and called T1ref. the sample size was calculated based on a confidence level of 
0.99, an expected intraclass correlation of 0.9 and a distance from correlation to limit of 0.09 for 
intraclass correlation coeffcient (ICC). A Bland-Altman analysis was also used to evaluate the agreement 
between both methods. 
Results: Both ICC for disappearance of T1, recovery of a 0.25 and 0.9 TOF ratio did not show significant 
differences. The TofScan predictive negative value of patients with no residual paralysis when the TOF 
ratio was less then 0.9 with the TOF-Watch was 0.41 and .61 based on the respective use of T4/T1 or 
T4/T1ref ratio 
Conclusion: Our study demonstrates a good concordance of measurements between both monitors. 
The main interest of the TofScan monitor appears to be the lack of requested calibration. However, 
further studies on a larger sample is needed before to recommand its routine use in pediatric anesthesia. 
 

Disclosure of Interest: None Declared 
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RÉSUMÉ DE LA THÈSE 

 

INTRODUCTION : Le monitorage systématique de la jonction neuromusculaire est recommandé 
pour limiter le risque de curarisation résiduelle défini par un rapport  T4/T1<90%. Les particularités 
pharmacologiques des curares chez l’enfant sont responsables d’une grande variabilité 
interindividuelle. Une faible utilisation des accéléromètres est pourtant observée en anesthésie 
pédiatrique. L’objectif de notre étude était d’évaluer la concordance des mesures du train-de-
quatre à l’adducteur du pouce entre le TOFScanTM, et la référence clinique actuelle le TOF-
Watch STM.  

TYPE D’ETUDE : Pilote, prospective, observationnelle, en simple aveugle, monocentrique. 

MATERIEL ET METHODES : De juillet 2015 à janvier 2016, après accord du comité d’éthique, 
information et non-opposition des parents, 42 enfants âgés de 1 à 18 ans, sous anesthésie 
générale incluant un curare étaient monitorés simultanément sur chaque bras, avec allocation 
aléatoire du TOFScanTM sur le bras dominant, le cas échéant. Seul le TOF-Watch STM était 
calibré. Une référence (T1réf) était prise avant curarisation sur le TOFScanTM.   

RESULTATS : le calcul des coefficients de corrélation intraclasse, ICC=0,906, IC99%[0,802-0,956] 
pour la disparition de T1,  ICC=0,998, IC99%[0,995-0,999] pour T4/T1>25% , ICC=0,998, 
IC99%[0,996-0,999] pour T4/T1>40%, et ICC=0,998 IC99%|0,995-0,999] pour T4/T1>90% montraient 
une excellente homogénéité intraindividuelle des mesures. Les graphes de Bland et Altman 
retrouvaient une bonne homogénéité interindividuelle. La valeur prédictive négative du 
TOFScanTM correspondant au pourcentage de patients sans curarisation résiduelle pour un  
rapport  T4/T1<90% au TOF-WatchTM était respectivement de 41,5% et de 61,3% si l’on se fondait 
sur T4/T1 ou T4/Tréf.    

CONCLUSION : Il existe une excellente concordance des mesures par le TOFScanTM et le TOF-
Watch STM concernant l’installation de la curarisation et la décurarisation complète. Une plus 
grande dispersion est observée pour les phases de curarisation profonde et superficielle. 
L’utilisation du TOFScanTM en pédiatrie pourrait simplifier le monitorage et en favoriser 
l’adhésion. 

TITRE EN ANGLAIS : COMPARISON BETWEEN TOFSCAN AND TOF-WATCH MONITORING OF 

NEUROMUSCULAR BLOCK IN PEDIATRIC PATIENTS 

 

THÈSE : ANESTHESIE - REANIMATION - ANNÉE 2016 

 

MOTS CLEFS : curarisation résiduelle, monitorage neuromusculaire, accélérométrie, 
accéléromyographie, TOF-Watch, TOFScan, pédiatrie, enfant 

INTITULÉ ET ADRESSE : 

UNIVERSITÉ DE LORRAINE 

Faculté de Médecine de Nancy 

9, avenue de la Forêt de Haye 

54505 VANDOEUVRE LES NANCY Cedex 
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