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Introduction générale

La spectrométrie de masse par résonance cyclotronique à transformée de Fourier (FT-
ICR-MSl ou plus simplement FTMS) est une technique d'analyse des ions en pleine
expansion. Son couplage avec I'ionisation laser (LD/FTMS2) date d'à peine plus d'une
décennie, mais les applications en sont très prometteuses.

Le laboratoire LSMCL fait partie des pionniers de la LD/FTMS er il a largement
contribué à la fin des années 1980 à la mise au point du premier prototype de
microsonde laser - FTMS en collaboration avec la société Nicolet (de nos jours
Finnigan FTMS). Depuis, cet instrument a permis de développer des applications
multiples et variées dans des domaines tels que la métallurgie, la chimie des matériaux
ou encore la chimie de I'environnement. On peut citer entre autres la détection d'huiles
de laminage sur des tôles d'acier, la caractérisation de surfaces de silices ou encore la
désorption laser assistée par matrice de produits biologiques.

Il s'agit cependant d'une méthode extrêmement sensible aux conditions opératoires.
Les nombreux paramètres qui caractérisent une séquence d'analyse.rpndent sa mise en
oeuvre ardue au premier abord. Néanmoins, la compréhension des phénomènes
physiques mis en oeuvre lors d'une analyse permet de faire les choix judicieux pour
obtenir les informations recherchées. Ceci ne s'apprend pas en un jour, et de nombreux
essais et échecs sont souvent nécessaires. L'un des objectifs de ce travail est d'éclaircir
la manière d'aborder les problèmes posés lors d'une analyse.

La présence de pesticides dans I'eau, les sols et les produits alimentaires, et leurs effets
potentiels sur la santé des personnes, sont des problèmes qui attirent de plus en plus
I'attention des consommateurs et des pouvoirs publics. De ce fait, la législation est
devenue plus exigeante au fil des ans, nécessitant la réalisation de tests de plus en plus
sensibles et nombreux.

Mais si les lois définissent les concentrations maximales admissibles pour les
pesticides dans les eaux par exemple, elles ne recommandent aucune méthode de
détection particulière. C'est la raison pour laquelle de nombreuses pistes sont
explorées à I'heure acnrelle pour tenter de répondre le plus précisément possible aux
problèmes posés par la contamination des eau( par certains pesticides.

lpt-tCn-US : Fourier Transform Ion Cyclotron Resonance Fourier Transform Mass Spectrometry
2tOlftUS : Laser Desorption - FourierTransform Mass Spectrometry
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La désorption/ionisation laser n'a pas à notre connaissance fait l'objet d'une étude
systématique quant à ses capacités dans ce domaine. Pourtant, ses applications en
analyse organique se développent rapidement et sa sensibilité est tout à fait compatible
avec les concentrations recherchées.

Ce travail a étê' initié dans le cadre d'un projet en collaboration avec I'INRA de
Versailles dont le but était d'étudier les produits de dégradation de I'atrazine dans les
eaux. Dans ce contexte, la désorption laser couplée à la spectrométrie de masse à
transformée de Fourier a étê testée pour I'analyse de I'atrazine et I'un de ses
métabolites, I'hydroxyatrazine. adsorbés sur support d'extraction en phase solide. La
désorption laser directe des espèces présente en effet I'avantage d'éviter l'étape
d'élution qui est connue pour être une source d'erreur.

Pour répondre à notre double objectif, nous avons scindé notre exposé en quatre
chapitres :

Dans le premier chapitre, nous situerons cette étude dans le cadre de I'analyse des
pesticides. Nous évoquerons les problèmes posés par les pesticides dans I'environ-
nement et nous passerons en revue les méthodes éprouvées qui permettent leur dosage
dans les eaux. Nous décrirons ensuite les phénomènes mis en jeu lors de I'interaction
laser-matière et citerons les quelques tentatives d'études de pesticides par désorption
laser. Nous expliquerons enfin pourquoi la spectrométrie de masse est un outil très
bien adapté à ce type d'études.

Le deuxième chapitre est consacré au matériels et aux méthodes utilisés. Nous y
décrirons les composés étudiés ainsi que les diverses méthodes de caractérisation qui
ont été mises à contribution pour évaluer I'intérêt de la LD/FTMS pour I'analyse des
pesticides adsorbés stu supports d'extraction. Notre microsonde laser FTMS sera
également décrite d'un point de vue purement technique.

Le troisième chapitre est plus a:ré sur la compréhension des mécanismes mis en oeuvre
lors d'une analyse FTMS. Nous y verrons brièvement les bases théoriques (Partie 1)
puis nous nous attacherons plus précisément à décrire I'aspect pratique d'une analyse à
travers la définition des paramèhes et de leur influence sur les résultats obtenus (Partie

2). Plusieurs exemples tirés de I'analyse des pesticides par désorption laser ou d'autres
applications serviront à illustrer notre propos. Dans la troisième partie de ce chapitre,
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nous évoquerons les différentes améliorations dont notre insrrument a été doté durant
ces trois années de thèse.

Le quatrième chapitre enfin concernera l'évaluation de notre méthode d'analyse pour la
désorption laser directe de composés adsorbés sur membranes d'extraction. Dans une
première partie de celui-ci nous verrons, à travers l'étude de I'atrazine et de son
métabolite, I'hydroxyatrazine, quelles sont les difficultés auxquelles il faut faire face
pour mettre au point un protocole d'analyse fiable. Nous évoquerons les limitations

inhérentes à la technique et évaluerons son seuil de détection. Dans une deuxième

partie, nous tenterons d'étendre le protocole à trois autres composés de structures très

différentes. Nous constaterons que les différences de comportement des molécules

analysées sont mieux expliquées par leur coefficient de partage octanoUeau respectifs

que par leur absorption à la longueur d'onde du laser d'ionisation. Nous verrons que

ces différences sont probablement dues à une profondeur différentielle d'adsorption et

que I'utilisation d'un laser à 355 nm permet de désorber les produits enfouis plus

profondément en augmentant l'ablation de la membrane.
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Chapitre I : Contexte de I'étude

Les pesticides

Les pesticides sont des substances ou préparations d'origine anthropique destinées à
lutter contre les êtres vivants nuisibles à I'homme de façon directe ou indirecte. Selon
la nature des cibles auxquelles ils sont destinés, les pesticides sont dénommés
insecticides, acaricides, nématicides, fongicides, rodenticides ou herbicides Il]. Tous
ces composés sont des poisons destinés à altérer certains organismes avec comme
résultat final des incapacités, des maladies ou la mort [2].

Les pesticides sont largement utilisés dans I'agriculture moderne. Le principal
argument en leur faveur est un accroissement important des rendements de production
dt à une diminution des pertes imputables aux nuisibles [1]. Certains experts affîrment
que les pesticides ont été les responsables directs du doublement de la productivité
mondiale de denrées alimentaires durant la première moitié du vingtième siècle U,21.
En second lieu, des considérations de santé publique peuvent expliquer I'utilisation des
pesticides. En effet, certains nuisibles sont directement préjudiciables à la santé
humaine [1]. Un autre aspect, plus culturel, mais qu'il ne faut pas négliger, est
I'amélioration des qualités esthétiques des produits destinés à être vendus sans
transformation (fruits et légumes frais).

Mais I'utilisation de pesticides n'est pas sans inconvénient. De nombreuses études
insistent sur le fait que notre environnement est indéniablement contaminé par de
multiples produits chimiques d'origine humaine et que ceux-ci ont un impact négatif
sur l'écosystème [2]. Les pesticides représentent la plus grande part des composés de
synthèse délibérément répandus dans I'environnement.

Le premier problème évoqué est lié à la persistance des pesticides. En effet, comme
ces produits ne sont pas issus de processus naturels, les systèmes biologiques n'ont pas
pu développer les enzymes capables de les dégrader (sauf par coïncidence). Leur
dégradation dépend donc de processus physico-chimiques qui peuvent nécessiter
beaucoup de temps. La persistance de certains composés augmente donc leurs chances
d'entrer par mégarde dans des organismes autres que leur cible par I'intermédiaire de la
nourriture, pil I'eau ou les échanges gazeux avec I'atmosphère [2]. La figure I.1

représente les voies de transport des pesticides au sein de l'écosystème.
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Epandage

Vent
_-_ L
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Figure I.1 : Devenir des pesticides dans I'environnement. Adapté d'après []1.

Le second asipect, moins prévisible, des dangers liés à I'utilisation de pesticides est la
bio-accumulation. Lorsque les êtres vivants dégradent leur nourriture, ils assimilent
certains composés et en éliminent d'autres. D'autres encore sont accumulés dans
certains tissus tels que les graisses ou les os. Les produits chimiques stockés de cette
manière s'accumulent sur de longues périodes et sont passés le long de la chaîne
alimentaire en concentrations de plus en plus élevées. A chaque maillon de cette
chaîne, les quantités passées à un organisme individuel augmentent tzl.Par exemple,
un ver de terre peut ingérer un pesticide en mangeant de la matière organique
contaminée. Un seul ver consommera plusieurs fois son poids en matière organique et
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accumulera la majeure partie du pesticide qu'elle contient. Au niveau suivant de la
chaîne alimentaire, un rouge-gorge mange de nombreux vers. Le pesticide stocké dans
les tissus des vers ingérés peut atteindre un niveau- néfaste ou même fatal pour Ie
rouge-gorge. Ceci s'est produit en 1963 à Hanover dans le New-Hampshire. La
population de rouges-gorges a été décimée suite à l'épandage de DDT desriné à lutrer
contre la maladie des ormes [2].

La présence de pesticides dans les eaux, les sols et les produits alimentaires, et leurs
effets potentiels sur la santé des personnes, sont des problèmes qui attirent de plus en
plus I'attention des consommateurs et des pouvoirs publics. De ce fait, la législation
concernant les pesticides est devenue plus exigeante au fil des ans, nécessitant la
réalisation de tests de plus en plus sensibles et de plus en plus nombreux. Par exemple,
le contrôle des eaux de boisson est régie par la directive 80t778 CEE de la
Communauté Européenne. Cette directive, retranscrite en droit français par le décret
no89-3 du 3 janvier 1989, porte sur 62 points différents dont le plus important fixe la
concentration maximale admissible (CMA) en pesticides et produits apparentés à :

- 0,1 ttgn (0,1 ppb) pour les substances individuelles [sauf I'aldrine et la dieldrine
(0,03 ppb) et I'hexachlorobenzène (0,01 ppb)].

- 0,5 pgn (0,5 ppb) pour le total des substances présentes.

II. L'analyse des pesticides

Malgré les limitations imposées par les instances gouvernementales, I'utilisation de
pesticides reste une nécessité dans I'agriculture moderne. De ce fait, le risque de pollu-

tion des eaux souterraines ou de surface n'est pas négligeable. De fait, il est prouvé que
des résidus de pesticides sont présents à l'état de traces dans I'atmosphère, dans I'eau et
les sols, même dans des zones non traitées ou longtemps après leur application. De
plus, certains pesticides utilisés peuvent se retrouver dans I'alimentation [31. Dans la
grande majorité des cas, ces composés sont présents à des concentrations infimes (ng/l

au pg/l) et leur détection est souvent ardue. Pour les déceler, les chimistes ont donc

recours à des techniques d'extraction et de concentration préalables à I'analyse elle-

même [4].

Il n'existe ni une méthode ni une technique d'analyse pour doser tous les pesticides

connus (plus de 600 matières actives répertoriées) [4]. Toutefois, le développement

des moyens analytiques pennet d'en détecter un plus grand nombre et d'augmenter la

fréquence des déterminations dans I'environnement [5]. La plupart des méthodes ont
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été ciblées sur un seul composé ou type de composé. Leur avantage esr un seuil de
détection très faible et une grande spécificité. Les méthodes prévues pour I'analyse de
plusieurs pesticides (dites multirésidus) présentent également un grand intérêt, mais
servent essentiellement de méthode de criblage afin d'éliminer les échantillons non
contaminés. Cependant, leurs limites de détection sont, en général plus élevées. En
Europe, nous sommes contraints d'utiliser des techniques ayant des sensibilités
compatibles avec les normes européennes en qualité d'eau potable.

L'analyse de résidus de pesticides comporte en règle générale 4 étapes qui sont :
1. extraction et concentration du pesticide ;
2. purification (si nécessaire) ;
3. analyse qualitative et quantitative ;
4. confirmation de la présence du pesticide.

La plupart des méthodes d'analyse sont basées sur les techniques chromatographiques

car elles sont par excellence adaptées à la séparation et au dosage d'un produit dans un

milieu complexe. Couplées à divers détecteurs, ces techniques sont les plus utilisées et

les plus fiables. Néanmoins, une activité intense dans le domaine des tests immuno-

enzymatiques a permis de développer des tests de criblage simples et fiables [6,7].

III. Les méthodes d'extraction des pesticides dans les eaux

Les échantillons provenant de I'environnement, ne contiennent qu'une très faible

proportion de pesticides. Il convient donc d'extraire ceux-ci de la matrice (eau ou

boues par exemple) dans laquelle ils sont inclus. Les deux principales méthodes

utilisées sont I'extraction liquide/liquide et I'extraction liquide/solide. La première est

basée sur la différence de solubilité du composé à analyser dans I'eau et dans un

solvant organique (dichlorométhane par exemple). La deuxième méthode consiste en

I'adsorption du composé sur une surface active et son élution par un faible volume de

solvant adéquat. Parmi les méthodes d'extraction en phase solide, on trouve I'extraction

en phase inverse, l'échange d'ions ou encore l'échange de ligands.

Une méthode en pleine expansion est celle de I'extraction sur immuno-sorbants [8]
Elle est basée sur I'affinité enEe un anticorps spécifique immobilisé sur une surface et

les molécules recherchées en solution.
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Au cours de cette étude, c'est I'extraction liquide/solide en phase inverse qui a été
privilégiée, nous allons donc nous en préoccuper plus en détail.

A. L'extraction en phase liquide

L'extraction liquide/liquide est la méthode la plus couramment utilisée. Elle est basée
sur le partage du soluté entre I'eau et un solvant organique non miscible à I'eau. Son
efficacité pour un composé donné dépend du solvant utilisé, de la composition de la
solution aqueuse (phénomènes de compétition) ainsi que du nombre d'extractions
successives. D'autres paramètres, tels que le pH, la force ionique, le rapport
eau/solvant ainsi que les propriétés physico-chimiques et la concentration du soluté
doivent également être considérés [9].

Le problème rencontré le plus souvent en extraction liquide/liquide est la formation
d'émulsions rendant les extractions difficiles ou tout simplement infaisables. De plus,
de grands volumes de solvants (souvent inflammables et toxiques) sont parfois
nécessaires pour obtenir de bons rendements. En outre, même si ce type d'extraction
est applicable à une large gamme de pesticides, elle est moins efficace pour bon
nombre de leurs métabolites qui sont plus hydrophiles [10].

Les problèmes posés par I'extraction liquide/liquide ont conduit au développemenr
d'autres techniques de préparation des échantillons. En particulier, I'extraction sur
phase solide qui constitue une approche intéressante. On peut également citer I'extrac-
tion liquide/liquide assistée par micro-ondes [11] ou I'extraction en phase supercritique
U2, I3l, bien que ces approches restent encore marginales et peu utilisées en routine.

B. L'extraction en phase solide

Généralités

La méthode d'extraction liquide/solide est apparue vers la fin des années 1970 conune
une alternative commode à I'extraction liquide/liquide pour I'isolation des composés
organiques présents à l'état de traces dans les eaux. Elle est devenue depuis une
méthode très utilisée en chimie de l'environnement, on peut citer son utilisation pour
I'extraction de chlorophénols [14], de nombreux pesticides [15, 16, L7],
d'hydrocarbures aromatiques polycycliques [7] et de PCBt [18]. La méthode consiste

L

I PCB : Polychlorobiphényles
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à piéger les composés présents en solution sur un support puis les éluer par un faible
volume de solvant adéquat.

Ses avantages sur I'extraction liquide/liquide sont :
- une diminution substantielle des quantités de solvants utilisés;
- une économie de temps non négligeable ;
- pas de risque de formation d'émulsion ;
- sa facilité d'automatisation.

Cependant, des problèmes annexes peuvent se poser :
- problèmes de reproductibilité entre les différents fabricants, et parfois entre les

différents lots d'un même producteur ;
- réversibilité incomplète du processus de rétention pour certains composés;
- contamination des fractions exEaites par des impuretés provenant du processus

de fabrication ou de I'emballage.

Les premiers supports d'extraction se présentaient sous forme de cartouches où I'adsor-
bant était disposé entre deux frittés. Ces dernières années, cependant, de nouveaux
types de supports sous forme de membranes chargées de particules adsorbantes sont
apparus [19]. Ces membranes permettent un temps d'extraction plus court (flux de
percolation plus élevé et perte de pression plus faible), ainsi qu'une moindre tendance
à I'obturation (section efficace plus importante) [20,21]. Un autre avantage de ce fype
de support est la flexibilité, tant au niveau de l'échantillonnage (qui peut être fait direc-
tement sur le site de prélèvement) que du stockage et du transport des échantillons (les
membranes peuvent être tout simplement glissées dans une enveloppe) 1221.

Diverses phases greffées sont disponibles dans [e commerce. Nous avons sélectionné
la phase C1s car elle permet d'extraire une grande gamme de composés. De plus, elle
est la plus utilisée en routine et des études précédentes ont montré [23] qu'elle est
particulièrement adaptée aux composés que nous nous étions proposés d'analyser.

2. Prtncipes de I'extraction liquidelsolide en phase inverse

Sur membrane de silicè greffée Crs le mécanisme invoqué est celui du partage en pha-

se inverse. Pour réaliser I'extraction de pesticides en solution dans I'eau, il est

nécessaire que la rétention sur la phase greffée soit maximale dans ce solvant très
polaire, ce qui n'est réalisé qu'en phase inverse. En effet, contrairement au processus



Chapitre I : Contexte de l'étude

de phase normale, où le mécanisme est basé sur la compétition entre I'affinité des
greffons pour le solvant et pour le soluté (phase stationnaire polaire, phase mobile
apolaire), I'extraction en phase inverse utilise le partage du soluté entre le solvant le
moins polaire (MeOH) adsorbé à la surface des greffons pendant le conditionnement et
la phase mobile (HzO), et ceci grâce à des interactions de type Van der Waals er
liaison hydrogène.

Les détails du mécanisme d'extraction en phase inverse sur silice greffée suscitent
encore des controverses. S'il est clair que la rétention est gouvernée par des processus
de partage, c'est à dire par un englobement complet du soluté entre les chaînes de la
phase stationnaire (voir figure I.2), plutôt que par adsorption, les effets d'hydropho-
bicité ne peuvent être complètement négligés, notamment lorsque le solvant est I'eau
pure. En fait, la thermodynamique du transfert du soluté de la phase mobile vers la
phase stationnaire est beaucoup plus compliquée qu'on le pensait de prime abord [24].

Phase Mobile

Sans soluté Avec soluté

Phase stationnaire

Figure I.2 : Modèle interphase de I'arrangement des chaînes de la phase
greffée à haute densité (adapté d'après t24)).

fV. Les méthodes chromatographiques

Les échantillons à analyser sont susceptibles de contenir une grande variété de compo-
sés chimiques, il est donc nécessaire de disposer de méthodes permettant de séparer les
produits intéressants de la grande majorité des autres afin d'éviter les interférences.
Pour ce faire, les méthodes chromatographiques sont particulièrement bien adaptées.
Ces méthodes sont basées sur les équilibres de concentration des composés présents
entre deux phases dont I'une est dite stationnaire, emprisonnée dans une colonne ou
fixée sur une plaque, et I'autre, dite mobile, qui se déplace au contact de la phase fixe.
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Les deux méthodes chromatographiques les plus utilisées pour I'analyse des pesticides
sont la chromatographie en phase gazeuse (GPC? ou GC) et la chromatographie
liquide haute performance (HPLCI). Couplées à différents systèmes de détecrion, ces
méthodes permettent d'analyser [a quasi-totalité des composés existants. La chromato-
graphie sur couche mince suscite un regain d'intérêt depuis plusieurs années, mais elle
est majoritairement utilisée pour le criblage bien que des méthodes fiables d'analyse de
nombreux pesticides aient été décrites. En fait, c'est I'automatisation de ces techniques
qui semble le facteur déterminant pour leur utilisation intensive [25].

La chromatographie en phase gazeuse permet de séparer les composés thermostables
et relativement volatils (température de vaporisation < 300 'C). La technique utilise
des colonnes capillaires et des détecteurs spécifiques très sensibles. Les détecteurs
utilisés sont le catharomètre (détecteur à conductibilité thermique), le détecteur à
ionisation de flamme (FID+), le détecteur thermoionique (sensible à I'azote et au
phosphore : NPD5), le détecteur à capture d'électron (particulièrement adapté à la
détection de composés halogénés : ECDo), le détecteur à photométrie de flamme ainsi
que bien sûr la spectrométrie de masse (MSz). La combinaison de plusieurs détecteurs
est souvent nécessaire pour analyser un grand nombre de composés et ceci oblige à
effectuer plusieurs injections pour un même échantillon [26].

La spectrométrie de masse est une technique de plus en plus utilisée pour le couplage
avec la GPC grâce à son excellente sensibilité [27] mais également en raison de la
possibilité qu'elle offre d'obtenir des informations structurales sur les composés
analysés. Son utilisation intensive en analyse des eaux est due à de multiples facteurs.
En particulier, cela est lié à I'existence de nombreuses méthodes détaillées, bien
décrites, relativement robustes et à large spectre d'action [26,28,29,30].

Par méthode à large spectre d'action, on entend une méthode pour laquelle les étapes
d'extraction, de concentration, de séparation et d'analyse, ont été conçues pour
englober un grand nombre de composés ciblés ou non qui présentent une grande

2 CpC : Gas Phase Chromatography ou Gas Chromatography (GC)
3 fIPtC : High Performance Liquid Chromatography
4 FID : Flame Ionization Detector
5 NIpO : Nitrogen Phosphorus Detecror
6 gCO : Electron Capture Detector
/ MS : Mass Spectrometry
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variété de structures chimiques. Les méthodes GC/MS perïnettent en effet l,identi-fication et le dosage de centaines de composés dans des échantillons d,eaux d,origines
variées grâce à un nombre restreint de protocoles standardisés d'extraction, de concen-
tration et d'analyse t31]. De plus, les instruments commerciaux possèdent bien souvent
des passeurs automatiques d'échantillons et des banques bien fournies de spectres par
ionisation par faisceau d'électrons.

Cependant, dès le début du développement de la technique, il a étéclair que d,autres
méthodes à large spectre d'action sont nécessaires pour identifier en particulier les
composés peu volatils [32]. En effet, la technique de dérivation qui consiste à convertir
un composé peu volatil en son analogue stable et volatil pouvant être analysé par
GC/MS est limitée du fait que' pour de nombreux composés, il n'existe pas de procédé
de dérivation standardisé. La recherche de nouvelles méthodes de dérivation est
fastidieuse et présente peu d'intérêt en raison de variations qualitatives des composés
obtenus et des produits secondaires souvent rencontrés.

L'alternative la plus simple consiste à travailler en phase liquide au moyen de la
chromatographie liquide haute performance.

La chromatographie liquide haute performance constitue une technique séparative très
générale d'emploi où la seule restriction est que le composé à analyser soit soluble
dans la phase mobile. Son vaste champ d'application recouvre la plus grande partie de
la GPC [16] et permet également I'analyse de molécules thermosensibles, de masses
moléculaires élevées et très polaires US,32l. L'utilisation de I,HpLC a ainsi permis la
détection de nombreu( composés importants en chimie de I'environnement [33].

Son principe repose sur le phénomène d'échange basé sur les coefficient d,adsorption
et de partage entre la phase mobile et la phase statonnaire.

La détection s'effectue communément par mesure de I'absorbance (dans I'ultra-violet
proche ou le visible) de la phase mobile à longueur d'onde fixée (détection
monochromatique) [21] ou simultanément à plusieurs longueurs d'onde (barrette de
diodes) [34]. D'autres types de détecteurs ont également été couplés à I'HpLC. On peut
citer les détecteurs spectrofluorométriques ou réfractométriques, ou encore la détection

T2
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électrochimique [35]. Le couplage qui connaît à I 'heure actuelle le plus fort
développement est le couplage avec la spectrométrie de masse [36].

En effet, toujours pour des raisons de sensibilité et pour obtenir des informations
structurales sur les composés détectés, de nombreuses interfaces HPLC/MS ont été
développées [37]. Ces interfaces sont connues sous les appellations "ApCI8" [3g],
"thermospray", "moving belt", "FAB9" à flux continu, "particle beam", "ionspray" et
"électrospray" [33]. Elles permettent I 'analyse d'échantil lons en solution et se
caractérisent par des taux de fragmentation limités [39]. C'est pourquoi elles sont
souvent utilisées en conjonction avec la spectrométrie de masse en tandem l4O,4Il.

La chromatographie sur couche mince (TLCto; est basée, tout comme I'HpLC sur la
distribution des composés analysés entre une phase stationnaire et une phase liquide
mobile. Là cependant s'arrête la similitude, car la TLC utilise d'autres phases et un
contrôle cinétique différent du processus de séparation. De plus, alors que l'élution est
le mode de séparation de I'HPLC, la TLC utilise le développement. La TLC permer la
séparation d'échantillons en parallèle, I'utilisation de phases stationnaires à usage
unique, et la conservation de I'intégralité de l'échantillon (tout I'échantillon, et non pas
seulement la portion éluée, se retrouve sur le chromatogramme). La TLC n'est pourtant
pas applicable pour des échantillons volatils ou sensibles à I'air ou à la lumière [42].

La chromatographie sur couche mince peut sembler peu adaptée à I'analyse des
pesticides (séparation moins efficace, dilution des composés sur des bandes larges).
L'utilisation de phases micellaires permet néanmoins d'améliorer la réponse t431. Mais
ce n'est que depuis I'avènement des méthodes de gradients d'élution automatisés qu'elle
est devenue réellement compétitive avec les autres techniques. Cette méthode permet
la refocalisation des bandes sur la plaque et donc une meilleure séparation avec des
bandes plus concentrées permettant une meilleure sensibilité. Une méthode de criblage
concernant plus de 260 pesticides couramment rencontrés dans les eaux a ainsi pu être
développéel44l. Les auteurs àe cet article ont utilisé une méthode de détection par
scanner UVI I à longueur d'onde variable mais ont évoqué la possibilité de détection
par désorption laser couplée à la spectrométrie de masse.

8 RpCt : Atmospheric Pressure Chemical lonization
9 nRB : Fast Atom Bombardment
lo tLC : Thin Layer Chromatography
ll UV : Ultra Violet
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V. La désorption laser dans le
de I'analyse des pesticides

contexte

La désorption / ionisation laser des molécules organiques a suscité un vif intérêt dans
la communauté scientifique dès son apparition au début des années 70 t45l. Cet
enthousiasme s'explique par les caractéristiques suivantes :

- possibilité d'analyser des échantillons non volatils ou thermolabiles :
- possibilité d'analyse d'échantillons isolants ;
- grande liberté de choix dans les paramètres expérimentaux en raison de la

diversité des sources laser disponibles ;
- possibilité de focalisation sur des surfaces très faibles, ce qui permet la

microanalyse.

En dépit des progrès substantiels dans le domaine ces dernières années; aucune
description unifiée de la nature et des caractéristiques du processus de
désorption/ionisation laser n'a vu le jour. On en est réduit à une approche empirique du
phénomène et la comparaison des différentes expériences est compliquée par la grande
vaiété des dispositifs expérimentaux [46].

L Les concepts généraux de la désorytionlionisation laser

De nombreux laboratoires se sont intéressés au processus de désorption / ionisation
laser, mais souvent, des expériences différentes ont conduit à des explications variées
des phénomènes observés. Ceci s'explique par la grande diversité des paramètres
influants, ceux-ci étant au moins au nombre de 8 (voir tableau I.1)

Il a été fréquemment observé que les spectres de masse obtenus par désorption /
ionisation laser présentent des similitudes avec ceux obtenus par d'autres techniques de
bombardement telles que la spectrométrie de masse d'ions secondaires (SIMStz) ou le
bombardement par des atomes rapides (FAB) 146, 471. cependant, même si le
rayonnement photonique est énergétique, il n'exerce aucun effet mécanique direct sur
la cible. Le processus primaire d'excitation est donc différent de celui des autres
techniques de bombardement.

l2 stMS : Secondary lons Mass Spectrometry
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Tableau I.L : Paramètres influençant le processus de désorption/ionisation
laser.

Paramètres du laser Paramètres de la cible

lrradiance (densité de puissance)

Longueur d'onde

Durée de I'impulsion

Substrat

Matrice

Epaisseur

Angle d'incidence Coefficient d'absorption

Le transfert ultra-rapide d'énergie (comme c'est le cas lors d'un impact laser) génère

des populations de niveaux d'énergies fortement hétérogènes dans le solide. Il existe de

nombreux régimes différents de relaxation et de redistribution de cette énergie

excédentaire [47]

En règle générale, les observations concourent à proposer 4 grands types de

phénomènes pour expliquer la désorption / ionisation laser :

l. les mécanismes thermiques ;
2. les phénomènes dits de "frontière" ;
3. les mécanismes d'onde de choc ;
4. les processus résonants.

Dans l'étude que nous avons menée, nous velTons qu'en fonction des échantillons, des

longueurs d'onde et des régimes d'irradiance utilisés, I'un ou I'autre de ces phénomènes

pourra être invoqué pour expliquer les caractéristiques des spectres obtenus.

2. Effet thermique et génération de neutres
par d,ésorption laser

D'après Van Vaeck et coll [46] I'effet thermique prédomine à faible irradiance lorsque

la désorption est fonction de la température du substrat. Des expériences ont montré

I'influence de ta conductbitité thermique du substrat et de I'absorption de la cible dans

I'ultraviolet. Il faut en effet moins d'énergie pour former des ions à pafik d'un produit

non absorbant déposé sur une cible métallique que pour le même produit sur un

substrat de faible conductibilité thermique [48].

D'autres groupes ont montré que l'émission de neutres et d'ions se poursuit parfois

pendant plusieurs millisecondes après I'impact laser, indiquant un processus plus

l 5
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probablement thermique de redistribution de l'énergie absorbée l4g, SO,5ll. D'autres
phénomènes ne peuvent pour autant pas être complètement écartés comme nous le
venons par la suite.

Il est à noter que la libération de produits thermolabiles intacts à partir d'un solide n'est
pas entièrement incompatible avec les hautes températures atteintes pæ le support lors
de I'irradiation. En premier lieu, le profil spatial et temporel du laser engendre la
création de points chauds et d'autres qui le sont moins. Mais c'est surtout le processus
de chauffage extrêmement rapide qui favorise l'éjection de molécules intactes.

En effet, dire qu'un produit est thermolabile signifie que l'énergie d'activation du
processus de désorption est supérieure à celle du processus de fragmentation :
Eu{oe') > Eutrrae) . Cependant la désorption peut être favorisée cinétiquement par

rapport à la fragmentation à haute température. S'il existe une température à partir de
laquelle:

-E"(dés)

koere RT ) k6ure (avec kae. et k6", les constantes de vitesses)

-Eu(frag)

RT

alors la désorption de molécules intactes est favorisée à condition que cette
température soit atteinte suffisamment rapidement [52].

Certains auteurs ont souligné les limitations du modèle de I'effet thermique car il est
impuissant à rendre compte de bon nombre d'expériences [53, 54, 55].

3. Création d'une zone "frontière",
réactions ionlmolêcule en phase gazeuse

Ce second modèle postule I'existence d'une zone "frontière" de très haute densité,
proche de la surface de l'échantillon, où des interactions ont lieu entre les neutres et les
ions codésorbés. Il est très probable que cette zone soit en non-équilibre
thermodynamique c'est à dire qu'on ne peut en quantifier la température ou la pression
à un instant donné [53].

En désorption / ionisation laser de molécules organiques, des ions de type [M+X1+ (où

X est un alcalin) sont souvent observés [48, 53]. Leur apparition peut être expliquée
par ce modèle comme le montre la figure suivante. Au point le plus chaud, des ions
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élémentaires sonr produits (par exemple Na+ et K+). Il réagissent avec les molécules
organiques désorbées à la couronne du point chaud par diffusion thermique et on
observe la formation d'ions pseudo-moléculaires soit protonés [M+F11* soit cationisés
lM+Nal+ ou [M+K]* [53]

En séparant la source d'ions alcalins de la source de neutres désorbés, on a pu observer
que le processus décrit est possible. D'autres processus peuvent cependant se dérouler
de façon concomitante.

Zone frontière
Réactions ion/molécule

Zone d'émission
thermoionique

Figure I.3: Représentation schématique de la création d'une zone frontière.

Il existe des controverses concernant les ions primaires responsables de la
cationisation. En effet, Hogan et coll [56] ont montré par désorption laser couplé à la
spectrométrie de masse à transformée de Fourier que la formation de I'ion [M+K]+ est
favorisée par la présence d'ions [K2B1]+.

Dans la zone frontière, une chimie plus active que les simples cationisations peut se
produire et différentes sortes d'agrégats ionisés peuvent être observ és 146, 571.

4. Processus d'onde de choc

Ce modèle se caractérise par une ablation explosive de différentes espèces provenanr
de zones n'ayant pas subi I'impact laser. Ce phénomène se produit en un temps très
court. C'est le cas notamment à haute densité de puissance (> 1010 W cm-2) lorsque la
vitesse de chauffe excède 109 K.s-l, température à laquelle on observe une "explosion
de phase". Cette explosion génère une onde de choc qui parcourt le solide et éjecte de
la matière particulaire de zones n'ayant pas subi I'irradiation. Ces particules n'étant

Zone thermiquemeht affectée.
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plus couplées au réseau, elles ne sont pas affectées par I'augmentation de température
et peuvent être ionisées par différents processus (par exemple par collision avec des
cations alcalins) [54].

ll est bien connu en thermodynamique que les phases condensées ne peuvent être
chauffées que jusqu'à un point où la nucléation en vapeur homogène devient
dominante par rapport à la nucléation hétérogène (évaporation) et où la phase dans son
ensemble est transformée soudainement en vapeur [58]. Une estimation brute de cette
température est 0,9 Tc où Tc est la température critique du matériau considéré. Ce
phénomène appelé "explosion de phase" ou "décomposition spinodale" a été
notamment invoqué pour expliquer I'ionisation par FAB [59]. Plus récemment, des

simulation en dynamique moléculaire ont montré que ce processus est théoriquement
possible lors de la désorption laser [60].

5. Phénomènededésorptionlionisationr,ésonante

Le fait que Ia longueur d'onde d'irradiation est un paramètre déterminant en désorption

/ ionisation laser ne fait aucun doute [53, 61]. A deux longueurs d'onde, les

caractéristiques du spectre de masse d'un composé sont différentes. Ainsi, Southon et

coll. [62] onr montré que la désorption/ionisation laser de composés organiques à

532 nm générait des produits de dégradation semblables à ceux obtenus par pyrolyse.

A 266 nm par contre, les spectres présentaient des informations structurales des

molécules étudiées.

Lorsque la longueur d'onde du laser coïncide avec celle d'une transition électronique

de la molécule cible, on observe [46] :
- une modification du rapport d'intensité entre les ions issus de la molécule

intacte et les fragments, ces derniers devenant plus abondants ;
- une diminution de I'inadiance seuil nécessaire à I'ablation ;
- une augmentation de I'influence du paramètre irradiance.

Partant de ces constatatioos, H"ioen [63] a proposé un mécanisme résonant par

excitation électronique : Hors résonance, au dessus du seuil d'ablation, l'énergie du

faisceau incident est essentiellement absorbée via des processus non linéaires, c'est à

dire que le transfert d'énergie aux molécules cibles n'est pas proportionnel au flux

incident. En mode résonant, au contraire, on peut avoir un transfert direct de l'énergie

18



Chapitre [ : Conte.ve de t,étude

photonique à la cible, bien que ce ne soit pas le processus prédominant. En fair, la plus
grande partie de l'énergie est transférée au réseau par interactions excitons/phonons.

une autre approche consiste à considérer le fait que les photons uv peuvent exciter les
complexes (adsorbant)-(molécule adsorbée) vers des étars antil iants t471. Un
mécanisme possible de relaxation est alors le départ du composé adsorbé. cette
approche a été appliquée avec succès dans le cadre du décapage de polymères
organiques par des radiation UV 155,641. Dans le cadre de ce modèle, il est en effet
possible d'expliquer I'ablation de polymères sans fusion ni effet thermique d,aucune
sorte' Dans le volume irradié, les unités monomères sont supposées excitées
instantanément vers un état antiliant et quitter le solide dans un ensemble cohérent.
Les particules désorbées ont des distributions de vitesses orientées vers la normale à la
surface.

L'investigation du processus de désorption par des électrons de basse énergie a permis
de développer I'idée de la participation d'un état répulsif pour expliquer le mécanisme
de désorption [65]. Si par interaction avec des électrons ou par absorption UV, la
molécule adsorbée subit une transition électronique, l'état résultant peut être un état
excité antiliant voire un état ionisé. D'après le principe de Frank-Condon, ces états ne
sont pas dans leur configuration géométrique d'équilibre. Les composés adsorbés dans
de telles configurations sont souvent dans une gamme répulsive du potentiel
d'interaction avec la surface.

Dans la figure I.4, nous décrivons schématiquement le comportement du système suite
à une excitation électronique. Si l'état antiliant est atteint, la particule adsorbée A
subira un champ répulsif et s'éloignera de la surface M avec une énergie cinétique
égale à (Ex-Ea) où E* et Eu sont respectivement les énergies d'excitation et
d'adsorption- Si la surface d'énergie potentielle de l'état excité antiliant compone une
intersection avec la surface équipotentielle d'un état liant, des interactions croisées
peuvent se produire et le départ du composé adsorbé peut êEe retardé (voir figure I.4).
La désorption d'ions peut être observée dans le cas de I'excitation à des niveaux
électroniques d'énergie encore supérieure génêralement atteints par des processus
multi-photoniques.

La particularité de ce modèle, qui ne fait pas intervenir d'effet thermique, est qu'il rend
compte de la conversion de l'énergie électronique en énergie cinétique pour permettre
le départ des composés adsorbés. Le résultat concernant les polymères est que I'on
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n'observe aucune fusion de la cible et que des cratères très purs sont produits. Des
calculs en simulation de dynamique moléculaire confirmenr la faisabilité de ce
mécanisme lors de I'interaction laser-matière [64].

Figure I.4 : Représentation schématique de la désorption induite par transition
électronique lors de I'impact laser. Le composé A adsorbé sur une surface
métallique M peut être excité vers un état répulsif. La relaxation vers l'état
désorbé M+A peut être observée. Il peut néanmoins exister des configurations
d'interactions entre des hypersurfaces du système M* + A qui retardent ou
empêchent la désorption. Des niveaux excités supérieurs ou des processus à
deux photons peuvent procurer assez d'énergie pour la désorption directe d'ions
(M-+6+;. D'après [47].

D'autres phénomènes résonant peuvent également avoir lieu, par exemple la photo-
ionisation ou I'excitation des neutres après désorption, ce qui peut éventuellement
conduire à des réactions chimiques en phase gazeuse, ou encore à la photofragmen-
tation directe des molécules cibles [47].

6. Les processus de formntion des ions

L'origine des ions lors de I'interaction laser matière est le sujet d'un débat continu au
sein de la communauté scientifique. D'après les expériences réalisées en post-
ionisation, il est clair cependant que le degré d'ionisation dans le panache formé suite à
I'impact laser est très faible [66]. Les calculs de température montrent également
I'impossibilité d'une ionisation purement thermique car les températures requises
conduiraient à la fragmentation des ions des composés organiques [a7]. La protonation
et la formation d'autres adduis doivent plutôt être considérées comme les principales
sources d'ions [56]. Ces processus peuvent être considérés en tennes de volatilisation
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d'ions préformés ou de formation des ions en phase gazeuse. Les particules qui sont
déjà dans leur forme ionisée en phase solide (ions préformés) sont susceptibles de
donner plus facilement des ions en phase gazeuse.

Les mécanismes de formation des ions peuvent être classés suivant le site de formation
de I'ion et le processus invoqué. Certains solides moléculaires sont en effet constitués
d'ions associés. L'acide nicotinique par exemple se présente en phase solide comme un
assemblage de dimères dont la cohésion est maintenue par des charges partielles
opposées [47]. Les défauts et les impuretés sont également des sources de particules
ionisées. L'état de surface et I'adsorption elle-même peuvent favoriser I'ionisation en
procurant des ions préformés.

Cependant, les processus en phase gazeuse peuvent également être efficaces pour
produire des espèces ionisées : Les interactions avec des électrons et les réactions ion-

molécule sont envisageables. Les processus photoniques peuvent également se

produire avec les lasers LIV. En effet, deux photons de longueur d'onde 266 nm (laser

Nd YAGI3 quadruplé) procurent assez d'énergie pour ioniser la plupart des molécules

organiques.

Muller et coll. [67] ont observé une diminution importante de I'irradiance seuil de

production des ions moléculaires de certains hydrocarbures aromatiques polycycliques

lorsque la longueur d'onde du laser d'ionisation passe de 286,5 nm à 225,7 nm. Ils

invoquent un processus biphotonique en phase solide pour expliquer ce phénomène.

D'autre part, une augmentation de la sensibilité pour un composé donné dans une

matrice complexe a été observée lors de I'utilisation d'une longueur d'onde accordée à

une bande d'absorption du composé à analyser. Des accroissements intenses des taux

d'ionisation sont ainsi constatés [68, 69].

Il est ctair que de nombreux travaux sont encore nécessaires pour comprendre les

mécanismes de formation des ions de molécules organiques.

Contrairement à bon nombre de techniques, la désorption laser n'a pas fait I'objet d'une

large évaluation quand à ses capacités de répondre aux critères de I'analyse des

l3 ud-ynC : Neodymium-Yttrium Aluminium Garnet
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pesticides. Pourtant, les applications dans le domaine de I'analyse organique se
développent rapidement, et les quantités mises en jeu sont parfaitement compatibles
avec I'analyse de ffaces.

On peut citer quelques tentatives d'analyse "in situ" de pesticides sur des tissus
végétaux par désorption laser directe des résidus de pesticides nébulisés sur des
feuilles U0,711. D'autres expériences ont été effectuées pour déterminer la réponse de
certains pesticides à I'inadiation laser, notamment les ions fragments et les agrégats
observés pour les chlorodiaminotriazines ont été répertoriés [72]. Dans tous ces
travaux, c'est la microsonde laser couplée à la spectrométrie de masse à temps de vol
qui a été utilisée. La longueur d'onde du laser Nd-YAG quadrupté (266 nm) a été
préférée dans les trois cas pour des raisons d'ordre pratique.

Des tentatives originales de couplage entre la chromatographie sur plaque et la chro-
matographie en phase gazeuse par désorption laser ont été proposées. Par exemple,
dans des travaux de Zhu et coll [73], des plaques de chromatographies ont été
soumises à des impacts laser (1000 impacts, longueur d'onde 30& nm) suivis par un
entraînement des composés désorbés vers un GC à détecteur ECD. Les pesticides
lindane, dieldrin, DDTI4 et metoxychlor ont été séparés et détectés avec succès.

Vf. Spectrométrie de masse pour
I'analyse des pesticides

La spectrométrie de masse a pris depuis quelques années une place croissante parmi
les techniques d'analyse des pesticides. Utilisée à I'origine cortme méthode de
validation, elle devient une méthode de dosage à part entière depuis I'avènement des
couplages avec les méthodes chromatographiques et I'utilisation de méthodes
d'ionisation douce. Ceci fait dire à certains auteurs que le couplage GC/lvIS est le
meilleur outil aualytique pour I'identification et le dosage de traces dans des matrices
complexes [74].

La spectrométrie de masse est Uien adaptée à ce type d'analyses car elle permet
d'obtenir des informations structurales sur les molécules détectées ce qui n'est pas
possible avec les autres détecteurs. De plus, elle est très sensible et sa reproductibilité
est excellente [75]. Ces avantages ont suscité de nombreux travaux afin de pouvoir la

l4 DDT : Dichloro Diphenyl Trichlorethan
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coupler avec les méthodes de sép'arations chromatographiques. Si le couplage avec la
GPC s'avère relativement aisé, il n'en est pas de même en ce qui concerne I'HpLC. Il
suffit de voir le nombre d'interfaces qui ont été mises au point pour avoir une idée de
I'intérêt que suscite la spectrométrie de masse dans le contexte de I'analvse des résidus
de pesticides [37].

En effet, le spectre de masse (en ionisation par faisceau d'électrons) complet d'une
substance en constitue une empreinte facilement identifiable et quasiment unique.
Ainsi, par comparaison des spectres de masse avec ceux d'un standard connu, il est
possible d'identifier un composé donné avec une faible incertimde. On considère en
principe avoir détectê le composé si les intensités relatives varient de moins de 57o par
rapport au standard [3].

En analyse de traces, cependant, I'utilisation des spectres complets s'avère parfois
impossible en raison de la présence d'un grand nombre de composés indésirabtes qui
produisent un bruit de fond important. Pour remédier à ce problème, on travaille le
plus souvent en se focalisant sur un petit nombre d'ions appartenant au composé que
l'on recherche [30]. Il est appanr que le nombre d'ions minimal nécessaire à une identi-
fication doit être d'au moins trois. De plus, leurs intensités relatives doivent différer de
moins de SVo de celles obtenues à partir d'un standard analysé dans les mêmes
conditions. La comparaison des temps de rétention constitue une confirmation
supplémentaire de I'identité du composé [3].

Pour le dosage, par contre, il est préférable de ne considérer qu'un seul ion caractéris-
tique et d'en mesurer les variations d'intensité. En règle générale, on choisit le pic
moléculaire afin d'éviter au maximum les interférences que I'on retrouve principale-
ment dans la gamme des faibles masses. Ceci explique I'intérêt pour les méthodes
d'ionisation douce (ionisation chimique, FAB, ESII5, PDMSto) qui engendrent une
faible fragmentation et pennettent ainsi une meilleure sensibilité 176,771. Cet avan-
tage peut devenir un inconvénient pour I'identification des substances. C'est pourquoi,
depuis quelques années, on s'intéresse tout particulièrement à la spectrométrie de
masse en tandem qui permet de combiner la sensibilité des méthodes d'ionisation
douces, et la possibilité d'avoir des informations structurales [41, 78]. Dans ce
contexte, les méthodes dites "en tandem dans le temps" [Spectrométrie de masse par
résonance cyclotronique à transformée de Fourier (FT-ICR-MS) , Piège quadripolairel

l5 esl : Electrospray Ionization
l6 pOVtS : Ptasma Desorption Mass Spectrometry
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sont actuellement évaluées 175, 791. En effet, ces méthodes permettent de réaliser
I'analyse de plusieurs générations d'ions successiveme-nt.

La FTMS a été peu utilisée dans le domaine de I'analyse des pesticides, néanmoins on
peut citer une application originale d'un couplage GC/IRI7/FTMS [80]. Dans ce
travail' les auteurs ont mis à contribution la grande précision en masse de I'appareil
afin d'identifier des composés à partir de leur masse monoisotopique. En effet,
contrairement à d'autres spectromètres de masse, la FTMS donne des masses précises à
quelques Ppmte près, et des algorithmes de calculs de formule moléculaire trouvent
toute leur utilité pour reconnaître les ions détectés.

vrr. Conclusion

Les pesticides sont présents à l'état de trace dans I'environnement. Pour les analyser, la
législation réclame des méthodes de plus en plus sensibles et de plus en plus fiables.

L'analyse des pesticides nécessite en arnont une étape de préconcentration. L'extraction
liquide/solide est une méthode qui a gagné une reconnaissance accrue ces dernières
années et qui est proposée par les instances gouvernementales comme alternative à
I'extraction liquideÂiquide.

L'analyse des pesticides repose principalement sur les méthodes chromatographiques.
Le couplage de ces méthodes avec la spectrométrie de masse est très prisé en raison de
sa sensibilité et des informations structurales qui sont ainsi disponibles. Dans une
optique d'amélioration de la sensibilité, les techniques d'ionisation douce sont
actuellement testées pour ces couplages. Ces techniques nécessitent souvent d'avoir
recours à la spectrométrie de masse en tandem pour obtenir des informations
structurales.

Dans ce contexte, nous avons testé la faisabilité de la désorption laser couplée à la
spectrométrie de masse pour l'étude de pesticides adsorbés sur membranes
d'extraction. La microsonde laser spectromètre de masse à transformée de Fourier dont
est équipé le laboratoire répond en effet aux objectifs de sensibilité et sa précision en
masse permet d'identifier les ions détectés même avec le minimum de fragmentation.

17 IR: Infrared
l8 pp- : partie par million
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Chapitre II : Matériels et méthodes

I. Introduction

Le but de ce travail est d'étudier la faisabilité du couplage d'un procédé de
préconcentration des pesticides (l'extraction en phase solide) avec la désorption laser
directe des composés extraits suivie de leur analyse par spectrométrie de masse à
transformée de Fourier (LD/FTMS). Cette nouvelle approche a été abordée car il
s'avère que, dans certains cas, la rétention des pesticides sur membranes est
irréversible. Nous allons exposer ici les matériaux étudiés et les différentes techniques
qui ont été mises en oeuvre dans le cadre de ce projet. Les principales étapes sont
résumées dans le diagramme suivant:

Figure II.1 : Diagrarnme expérimental de l'étude de la désorption laser FTMS
sur membranes d'extraction.

ry
lHPt.cl

Molécules cibles
Atrazine

Hydroxyatrazine
Fluméquine
Flutriafol

Isoproturon

Chromatographie Liquide
Haute Performance -> Rdt
extraction par comparaison

Support imprégné

+
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Les molécules ont tout d'abord été étudiées sous fonne de standards. Pour ce faire, des
cristaux ont été analysés par spectrométrie de masse classique (ionisation par faisceau
d'électrons, ionisation chimique) afin de déterminer leur fragmentation. De même,
l'étude de ces composés standard par désorption laser FTMS a êtê entreprise pour
évaluer leur réponse ainsi que les paramètres optimaux nécessaires à leur détection.
Les rendements de rétention sur supports d'extraction en phase solide ont été évalués
par chromatographie liquide haute performance (détecteur à barrette de diodes) par

comparaison des chromatograrnmes des solutions mères et des filtrats obtenus après
leur passage sur support d'extraction. Les spectres d'absorption UV ont été acquis pour

une meilleure compréhension des spectres de masse par désorption laser. Les

interférences possibles dues aux membranes d'extraction par désorption laser ont

également étê évaluées. De plus, I'observation de membranes au microscope

électronique à balayage (MEB) a permis d'avoir un aperçu de la profondeur d'ablation

en fonction de I'irradiance utilisée. Enfin, les supports d'extraction chargés de

pesticides ont été analysés par désorption laser couplée à la FTMS pour évaluer la

faisabilité de la méthode.

Dans un premier temps, nous évoquerons les différents pesticides auxquels nous nous

sommes attachés. Nous verrons ensuite en détail la procédure d'extraction et la

détermination des rendements de rétention par chromatographie liquide haute

performance (HPLC). Nous aborderons alors les techniques d'analyse qui ont servi à la

caractérisation du processus de désorption laser : la microscopie électronique à

balayage, la spectrométrie de masse par désorption thermique / ionisation par faisceau

d'électrons ou ionisation chimique ainsi que la microsonde laser FTMS. Cette dernière

technique sera développée en détail dans le chapitre suivant consacré au couplage de la

désorption laser et de la FTMS.

II. Molécules et solvants

Ce travail a êté, initié dans le cadre d'une collaboration avec I'INRA de Versailles

portant sur les composés de dégradation de I'atrazine par ozonation. Les premiers

essais ont été effectués sur I'atrazine et ['un de ses métabolites I'hydroxyatrazine. Les

résultats obtenus nous ont amenés à tester la réponse d'un ensemble d'autres composés

très différents sélectionnés suivant plusieurs critères de caractéristiques physico-

chimiques : la fluméquine, le flutriafol et I'isoproturon.
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A. Pesticides étudiés

Les pesticides étudiés et leurs caractéristiques physico-chimiques sont regroupés dans
le tableau suivant.

Tableau II.l : Caractéristiques des composés étudiés.

Nom Atrazine Hydroxy- Fluméquine Isoproturon Flutriafol
atrazined'

Masse molaire
(g/mol)

Solubilité dans
HzO (p/ml)

Température de
fusion (oC)

2r5,69

2g*

173-t75 t

Pression de vapeur 4 t0-5 t

saturante (Pa)

197,24

5,9 (pH 7)T
226 (p[\f

>3107

N.D.
(20'c)

2,21-2,75'f r,4I-1,751

261,25

L4t

N.D.A

N.D.

206,29

55*

155-156 *

3,3 lù6 *

(25"C)
) )s *

301,3

130 n

130 *

4 r0-7 *

(20"c)

a. N.D. non disponible. b. Pnct : coettrcient de oartaee octanol-eau.* Source The gisticide manùàl- Ed. Worthing, britiç]r_qrgp prorecdon council, Croydon, 63, 6ème édition, 1979
f Source S. Nélieu, Thèse de I'INP Toulouse,l4lffill994. 

-

f Source J.C. Thoisy-l.ql.t coll. Methodological aspects of the study of pesticides behavior in soil, INRA
Versailles. June t6-l? 19tt

t. L'atrazine

L'atrazine (2-chloro-4-(ethylamino)-6-(isopropylamino)-s-triazine) représentée figure
II.2 est un herbicide largement utilisé tant aux USA qu'en Europe. Ce composé est
apparu comme I'un des principaux polluants trouvé dans les eaux souterraines et de
surface et I'on tend à en limiter I'emploi depuis 1992. Etant donné que I'atrazine est un
composé éventuellement cancérigène [1], la décontamination des sols et des eaux
souillés est une priorité pour les instances gouvernementales.

cl

,  NÀ*

/.1o^*A*^

Figure ll,2 : Atrazine @-drho-4-(dxylnnirro)- 6 - Gqcpylamo) -s+bjre). Masse
molaire:215,69 g/mol.

I
H

I
H
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De nombreux procédés chimiques ou biologiques ont été examinés pour le traitement

des sols et des eaux contaminés. Parmi ces méthodes,- les méthodes chimiques basées

sur I'oxydation par des radicaux ('OH) sont les plus rapides. Cependant, cette approche

ne pennet pas la minéralisation totale des composés mais engendre I'accumulation de

produits de dégradation dont la toxicité peut être similaire à celle du composé de

départ [1]. C'est pourquoi, I'identification de ces composés est essentielle pour évaluer

les performances des traitements de décontamination.

L'a:;razine (pureté > 98Vo) que nous avons utilisée provient de chez Promochem

(Strasbourg, France). Elle a été employée sans purification préalable.

2. L'hydroxyatrazine

L'hydroxyatrazine (pureté 99,9Vo) a été obtenue chez Promochem (Strasbourg, France)

et a été utilisée sans purification préalable. La figure suivante représente sa formule

développée:

OH

r NÀn

^*ÀnA*.^.

F i gure II.3 : Hydroxyatr azine @{dr/anirp)q+ydroxy@.
Masse molaire :L97,24 g/mol.

L'hydroxyatrazine (2-(ethylamino)-4-hydroxy-6-(isopropylamino)-s-riazine) est un

des produits de dégradation de I'atrazine (voir figure tr.4).

I
H

Cl

,  * À *

/.--AfiÀ*a

1"
H^O , NÂN

+lI l+Hcl- 
.-\N^{AN.^.

t l l
HHH

t l l
HHH

Figure II.4 : Mécanisme de dégradation de I'atrazine en hydroxyatrazine.
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Cette dégradation est catalysée par I'acidité des sols. En effet, l'établissement d'une
liaison hydrogène avec un azote du cycle augmente la déficience en électron du
carbone portant le chlore, ce qui favorise I'attaque nucléophile de H2O.

3. La fluméquine

La fluméquine (pureté 99.85Vo), {lIH,5Hl - (6,7- dihydro -9- fluoro -5- methyl -1-

oxo) benzo[ij]-quinolizine -2- carboxylic acid] a été fournie par Cluzeau (Ste Foy la

Grande, France) et aété utilisée telle quelle.

La fluméquine est un antibiotique utilisée contre le "feu bactérien" causé par la

bactérie Erwinia Amylovora. Cette bactérie cause un dessèchement des fleurs des

pomoïdae fruitières (poirier, pommier, cognassier...) et ornementales (aubépine,

pyracantha, ..). Le dépérissement s'étend rapidement et conduit à la destruction

partielle ou totale de I'arbre [2j.La fluméquine est utilisée de façon préventive sur les

arbres susceptibles d'être contaminés. Elle présente la particularité d'être très fortement

fixée dans les sols [3]. La figure suivante représente sa formule développée.

OH
I
t*o

Figure II.5 : Fluméquine {ïlil,sHl - (6,7- dihydrg -9_- fluoro ;5; metly! --1;
ox6; benzo[ij]-quinôlizine -2- acide carboxylique] Masse molaire : 261,25
g/mol.

4. L'isoproturon

L'isoprofuron (99.9Vo), l3-(4-isopropylphenyt)-1, 1-dimethyluréel a êté fourni par

Riker/3M (Pithiviers, France). Il s'agit d'un herbicide très employé dérivé de la

phénylurée. Utilisé en pré- ou post-émergence, il permet le contrôle des herbes

annuelles (Alopecurus rnyosuroides, Apera spica-venti, Avena fatua et Poa annua)

ainsi que les mauvaises herbes à feuilles larges dans les cultures d'orge, de froment et

de seigle t4l. Il pénètre dans la plante par les racines et, véhiculé par la sève,

s'accumule dans les feuilles où il inhibe ta photosynthèse. L'isoproturon a été utilisé

sans purification préatable. Sa formule développée est représentée figure II.6.
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Figure II.6 : Isoproturon [3-(4-isopropylphenyl)-1, l-dimethylurée]. Masse
molaire | 206,29 g/mol.

5. Le flutriafol

Le flutriafol (g2.8%), t (RS) -2,4'- difluoro -c- (1H-1 ,2,4-ïriazole-l-ylmethyl) alcool

benzhydryl I a été obtenu chez Promochem (Strasbourg, France) et a été, utilisé tel

quel. Il s'agit d'un fongicide dérivé du conazole, inhibiteur de la déméthylation des

stéroides [a]. Sa formule est la suivante :

Figure II.7 : Flutriafol [(RS)-2,4'-difluoro-c-(IH-|,2,4-triazole-1-ylmethyl).
Masse molaire : 301,30 g/mol.

B. Les solvants

Toutes les solutions aqueuses ont été préparées à partir d'eau "ultra-pure" (résistivité

environ 16 MCUcm) obtenue par un système Elgagast UHP (Elga, Angletene). L'eau,

au préalable osmosée, y est purifiée par échange d'ions (anions et cations) puis passage

sur charbon actif, et conservée sous UV. Pour comparaisono I'eau distillée classique a

une résistivité de I'ordre de 0,3 MÇUcm et I'eau déminéralisée de 1 à 10 MÇUcm.

Le méthanol (Prolabo, Paris, France) utilisé pour le conditionnement des phases Cts

était de qualité pour analyse (pureté > 99,\Vo).

O/

L*'
/ \

N \

H

," -N

_-ll

33



Chapitre II : Matériels et méthodes

III. Extraction en phase solide et estimation des
rendements de rétention

En règle général, on entend par extraction, la séparation d'un produit physi- ou chimi-

sorbé sur un support à I'aide d'un éluant (liquide ou gazeux). Dans notre cas, puisque

I'analyse par désorption laser se fait directement sur des produits adsorbés, nous

parlerons indifféremment d'extraction ou de rétention pour décrire l'étape d'isolement

du composé sur la phase greffée.

L Choix de Ia phase greffée

Les extractions de pesticides ont été réatisées à I'INRA de Versailles. Diverses phases

greffées sont disponibles dans le cornmerce. Dans des travaux antérieurs, S. Nélieu [51

a comparé les rendements de rétention de I'atrazine et de certains de ses métabolites

sur des phases greffées Cr8, C8, C2, cyclohexyle, cyanopropyle et phényle. Elle a ainsi

pu établir que la phase C1s est la mieux adaptée au type d'étude que nous nous

proposons de mener, cette phase a donc été sélectionnée dès le départ. Deux rypes de

supports ont été testés, des cartouches et des disques d'extraction. Il s'est avéré que les

disques sont les mieux adaptés pour I'usage que nous en faisons.

2. Protocoled'extraction

Les solutions mères pour extraction sont préparées en dissolvant sous ultrasons 10 mg

de chaque composé dans 1 litre d'eau "ultra-pure". Ces solutions sont ensuite filtrées

sur filtre de nitrocellulose (Millipore) avant d'être diluées pour obtenir les

concentrations désirées dans la gamme 1 mg/100 ml à 0,1 p9100 ml. Environ I ml de

chaque dilution est prélevé pour analyse HPLC. Les extractions sont réalisées à partir

de 100 ml de solution diluée. Après extraction, le filrat est analysé par HPLC pour

contrôler le taux de rétention par comparaison avec la solution initiale. Une série

d'expérience sur I'hydroxyatrazine a êtê effectuée sans filtration préalable de la

solution mère etarêvêlé I'importance de cette étape.

Les membranes utilisées sont des disques "Empore" commercialisés par la société 3M

(St paul, MN, USA). Elles se présentent comme des disques flexibles de diamètre

variable (25 mm ou 50 mm), de 500 pm d'épaisseur, constitués de particules
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adsorbantes de 8 pm de diamètre immobilisées dans
microfibres de poly-retra-fluoro-érhylène (Téflon). Le
typiquement de 90Vo en poids [6].

Le protocole d'extraction basé sur les recommandations du
après (voir figure II.8) :

un réseau très dense de
rapport phase/Téflon est

fabricant [6] est décrit ci-

100 ml de solution

Pince de
serTage

Réservoir

Membrane

Vene frité

Aspiration sous vide

Figure II.E : Dispositif d'extraction sur membrane.

1. On place la membrane sur un système de filtration en Pyrex Millipore (St.-

Quentin en Yvelines, France) dont la fiole à vide est connectée à une pompe à
vide via deux systèmes de contrôle de pression (une vanne pointeau et un
robinet 3 voies, la troisième voie étant à pression atmosphérique)

2 Le disque est conditionné par percolation de 10 ml de méthanol pendant 5
minutes.

3 La phase est rincée à I'aide de l0 ml d'eau pour éliminer le méthanol en excès.
4 100 ml de solution à extraire sont percolés à travers [a membrane en environ 15

minutes.
5. La membrane est séchée en aspirant de I'air au travers pendant un quinzaine de

minutes.
Note : [l est important de ne pas laisser sécher la phase avant la fin de I'extraction.
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Les analyses par chromatographie liquide haute perfrrmance pour la déterminarion desrendements de rétention des pesticides étudiés ont été effectuées à I,INRA. La chaîned'analyse de marque waters (Bedford, MA, usA) est constituée d,un injecteurautomatique (modèle 3r7), d'une pompe à piston (600-Ms), er d,un détecteur à barrettede diodes (991-Ms) doté d'une cellule optique de I cm. L'appareil est interfacé à unordinateur NEc 386/25 pour le contrôle des éléments, l'acquisition et le traitement desoonnees.

Les analyses de l'atrazine, I'hydroxyatrazine, I'isoproturon, et du flutriafol sonteffectuées sur colonne Lichrocart (Merk, Nogent sur Marne, France), de phase
Purospher RP-18, de granulométrie 5 pm et de porosité g0 Â. Les dimensions de lacolonne sont 250 mm de long sur 4 mm de diamètre interne.

En raison du pH acide requis, les analyses de fluméquine ont nécessité l,utilisation
d'une colonne Brownlee Labs (Perkin Elner, Foster city, cA, usA).de dimension 250
mm sur 4,6 mm (diamètre interne) sur phase PRP-I de granulométrie l0 pm. Les
conditions de solvant, de débit, les temps de rétention et les longueurs d,onde de
détection sont regroupées dans le tableau II.2.

Tableau Ir.2 : conditions d'analyse HpLc des pesticides érudiés.

Pesticide Volume Solvant Débit Temps de Détection

(60/40)
Hydroxyarazine Z0 N Eau/acétonitrile I

(80/20)
Fluméquine 40 pl ptl2lacétoutnlet l,g

THF (70123f71a
201t1 Eau/acétonitrile I

(60/zt0)

lsoproturon

Flutriafol 20 9tl Ean/acétonitrile I l0,l min 200 nm

10,2 min 22O nm

I1,6 min 255 nm

l2,2 mrn 242 wn

3_!?) !-,^solution a plt
mr d aclde phosphorique concentré.

"ultra-pure", t g ae KH2PO4 et Z,S
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Les solutions HPLC et I'acétonitrile utilisés (Spectrosol, SDS, Peypin, France) sont
dégazés 30 minutes sous ultrasons avant utilisation, puis sous flux d'azote pendant les
analyses.

On remarque que les conditions d'analyse HPLC sont peu différentes pour la plupart

des composés. Seule la fluméquine a nécessité des efforts particuliers pour optimiser
un procédé d'analyse. C'est pourquoi les conditions utilisées pour cette molécule sont

très différentes des autres.

Les rendements de rétention (Rdt) des pesticides sont obtenus par comparaison de

I'aire du pic (S) obtenu à temps de rétention et longueur d'onde donnée entre un

échantillon prélevé dans la solution à extraire et un échantillon prélevé dans [e filtrat

obtenu après extraction.

Rdt = 100 (1-sr/so)

Avec Sg et S 1 I'aire du pic avant et après extraction respectivement. "

Les rendements obtenus sont donnés au chapitre IV (Application de la LD-FTMS à

['étude de pesticides adsorbés sru supports d'extraction) pour chaque composé érudié.

Une droite de régression est calculée en injectant des quantités connues de pesticides.

Des témoins d'eau non additionnée de pesticides sont analysés régulièrement pour

s'assurer qu'une pollution de I'eau de départ ne risque pas de fausser les analyses.

IV. Méthodes de caractérisation

Les speches d'absorption dans I'ultra-violet ont été obtenus stu un spectrophotomètre

UV/visible Lambda 14 (Perkin Elmer, Vandoeuvre les Nancy, France).

Les solutions dans l'éthanol (Normapur, Prolabo, Paris, France) ont été préparées à

environ 104 M puis ajustées par dilution pour obtenir une absorbance de 1 environ en

pleine échelle. Les concentrations des solutions analysées sont répertoriées dans le

tableau II.3 :
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Les absorbances ont été mesurées à longueur d'onde fixée. Les mesures ont été
effectuées à248 nm,266 nm et 355 nm correspondant aux longueurs d'onde des lasers
d'ionisation. Les mesures à 193 nm n'ont pas été possibles en raison de fluctuations
importantes de la lecture en dessous de 200 nm.

Tableau II.3 : Concentrations des solutions dans l'éthanol pour analyse UV.

Composé Concentration

Atrazine

Hydroxyatrazine

Fluméquine

lsoproturon

2,55 10-s M
g,gg l0-5 M

4,04 10-s M

3,41 10-sM
Flutriafol 1,00 104 M

Les paramètres d'acquisition des spectres sont les suivants :

Tableau II.4 : Paramètres d'acquisition des spectres d'absorption UV.

Gamme de longueur d'onde
Vitesse de balayage

Intervalle d'échantillonnage

Bande passante

Largeur de bande de lissage

190 à 400 nm

120 nrn/min

0,5 nm

0,5 nm

3nm

Les spectres de réflectance UV des membranes ont été obtenus sur le même appareil
en utilisant une sphère d'intégration RSA-PE-20 (Labsphere, North Sutton,
Angleterre). Le blanc a étê effectué à I'aide du standard "Spectralon" fourni par le
constnrcteur.

La microscopie électronique à balayage est utilisée afin d'obtenir des données
topographiques de la surface d'une membrane qui a été soumise à des irradiations laser
dans diverses conditions d'analyse par ablation laser.
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Une membrane vierge est montée sur le porte-échantillon de la microsonde laser
FTMS et une grille de 200 mesh est fixée à sa surface-afin de permetûe le repérage des
différents points d'impact. L'échantillon est ensuite analysé par ionisation laser FTMS
dans des conditions d'irradiance variées puis retiré de son support en veillant à ne pas
déplacer la grille repère- Il est alors envoyé à I'INRA pour l'érude par microscopie
électronique à balayage de la surface irradiée.

Les membranes entières ou des sections de 5 mm x 5 mm sont montées sur des
substrats d'aluminium et recouvertes d'une couche d'or/palladium sur sous-couche de
carbone. Cette procédure vise à obtenir des images de meilleure qualité car ainsi la
couche Au/Pd est plus régulière. Ces échantillons sont ensuite examinés dans un
microscope électronique à balayage Philips 525 M avec une tension d'accélération de
15 ou 20 kV. Les images sont obtenues en mode d'électrons secondaires ce qui permet
de mieux visualiser la morphologie des échantillons.

Les spectres de masse conventionnels par désorption-ionisation par faisceau
d'électrons et par désorption-ionisation chimique ont été obtenus à I'INRA de
Versailles sur un spectromètre de masse Nermag R-30-10 (Quad Service, Nanterre,
France) à triple quadripôle.

Figure II.9 : Représenration schématique d'un filtre quadripolaire. (D'après [7]).
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Dans un filtre quadripolaire, les ions sont séparés par I'application d'un potentiel
alternatif superposé à une tension continue sur quaffe barres parallèles de section
hyperbolique ou plus généralement cylindriques. Les lignes équipotentielles ainsi
définies sont des hyperboles équilatères dans le plan perpendiculaire aux électrodes.
Suivant les valeurs de la tension continue, de I'amplitude et de la fréquence du
potentiel alternatif, certains ions adopteront une trajectoire stable alors que d'autres
seront éjectés. La trajectoire des ions dépendant en particulier de leur rapport mlz
(masse sur charge), seul un certain type d'ion peut atteindre le détecteur pour des
valeurs fixées des tensions appliquées. En effectuant un balayage des tensions, des
ions de masses différentes auront une trajectoire stable et pourront atteindre le
détecteur [7].

Les spectres sont réalisés sur les produits purs (cristaux) pour le contrôle et
I'attribution des principaux fragments ionisés. Les conditions de source sont résumées
dans le tableau suivant :

Tableau II.5 : Conditions d'analyses par D-EI et D-CI.

D-EI DCI-NIIr

Température de source (oC)

Courant du filament (mA)

Energie des élecnons (eV)

190
0,2
70

140
0,2
95

Pression (Pa) 1,321É 1,32lt2

L'introduction des échantillons est réalisée par désorption thermique. Les composés en

solution sont déposés sur un filament en tungstène. Après évaporation du solvant, ils

sont introduits dans I'instrument. La désorption est obtenue par chauffage rapide du

filament. Les spectres par ionisation par faisceau d'électrons ont été obtenus à 70 eV.

Pour l'ionisation chimique, le gaz employé est I'ammoniac. Les ions primaires (NH++

et [NH3,N]Ial+) sont obtenus selon les mécanismes suivants :

NH3+e +NHT'+2e-
NH|+NH3+NHf+'Ï.[H2

NHI + NH3 -[*r,NH4]

L'affinité protonique de NH3 est de 854 kJ/mol. Les ions résultant de I'ionisation

chimique sont en général [M+H]+, [M+NH4]+ et [M+(NH3,NFI4)]+.
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Chapitre II : Matériels et méthodes

V. La microsonde laser FTMS 2000

La microsonde laser FTMS du laboratoire est un prototype unique basé sur un système
FTMS 2000 commercialisé par la société Nicolet (de nos jours Finnigan, Madison,
WI, USA). A I'origine, cet appareil était dédié à I'ionisation par faisceau d'électrons ou
à I'ionisation chimique. De nombreuses transformations ont été nécessaires pour
aboutir au couplage avec I'ionisation laser t8-151. Celles-ci ont été faites selon un
cahier des charges très précis de 1986 à 1989. Elles ont été effectuées avec une grande
précaution afin de permettre l'évolution de I'appareil avec les innovations
technologiques à venir. En particulier, de nombreux ports tant au niveau des entrées de
vide que des déclencheurs, avaient été laissés vacants. Ceci nous a permis, au cours de
ces trois années de thèse de mener à bien diverses améIiorations sur la configuration
informatique et sur la position de l'échantillon par rapport à la cellule source. Nous
présenterons ces aspects au chapitre suivant.

Cet instrument se compose d'une double cellule (cellule source et cellule analyse)
logée dans une chambre sous ultravide centrée dans un champ magnétique élevé (3
tesla) et très homogène (voir figure tr.10).

A. I-a double - cellule

Il s'agit de deux cellules cubiques constituées de plaques en acier inoxydable
amagnétique à structure à nid d'abeille (voir figure tr.11). Les deux cellules partagent
une plaque commune, la conductance limite, qui n'est pas grillagée et possède un
orifice en son milieu pour pennettre le passage du faisceau laser d'ionisation et des
ions d'une cellule à I'autre. Cette plaque permet un pompage différentiel entre les deux
cellules. Une partie de la conductance limite est constituée d'une couronne de quartz
recouverte d'un treillis métallique très fin [5]. Cette couronne sert à laisser passer la
lumière de l'éclairage et permet la visualisation de l'échantillon. Chaque cellule
possède une plaque de piégeage perpendiculaire au champ magnétique appliqué ainsi
que deux plaques d'excitation, et deux de réception opposées. La conductance limite
joue le rôle de plaque de piégeage pour les deux cellules. La plaque de piégeage de la
cellule analyse est également percée en sotr centre pour laisser passer le faisceau laser.
La plaque de piégeage source est amovible et percée pour permettre d'insérer
l'échantillon.
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Les dimensions d'une cellule sont : 5 cm x 5 cm x 5 cm. La double - cellule est fixée
sur un support fait de barres métalliques qui soutiennent le câblage nécessaire à
I'application de divers potentiels sur les plaques.

Champ magnétique

Plaque de piégeage
source amovible

Laser

Echantillon

Conductance
limite

Plaque de piégeage
analyseDétection

Cellule Source Cellule Analyse
Figure II.11 : La double - cellule de la microsonde laser du laboratoire.

L'échantillon est déposé sur un porte - substrat métallique non ferromagnétique carré

plat de 2 cm de côté et d'environ 3 mm d'épaisseur. Celui-ci est muni d'une tige qui

permet sa fixation dans un support à I'aide d'une vis. Le support est situé à I'extrémité

d'une canne de transfert qui coulisse de la cellule d'échantillonnage à la chambre

d'analyse. La plaque de piégeage de la source est solidaire du support et est retirée en

même temps que l'échantillon. Le voltage est appliqué sur la plaque de piégeage et sur

le porte - substrat par un câble contenu dans la canne de nansfert-

Cene configuration avec échantillon interne porté au potentiel de piégeage est en cours

de modification car il s'est avéré qu'elle provoquait, malgré une bonne sensibilité de

Excitation
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détection, une peffurbation du champ électrique de piégeage, néfaste pour les mesures
en haute résolution. Nous en parlerons en détail dans la Partie 3 du Chapitre III.

Le support de l'échantillon est équipé d'un système de micromanipulateurs pilotables à
distance le long des axes x et y [1a]. Ce système est constifué de deux lames d'un
alliage à mémoire de forme. Une alimentation extérieure perrnet d'envoyer un courant
dans ces lames et ainsi de modifier la position de l'échantillon sur quelques mm avec
une précision supérieure à 100 pm. La canne en elle-même est montée sur une platine
dotée de micromanipulateurs selon les trois iu(es, permettant un réglage plus grossier
de la position de l'échantillon.

L'appareil est équipé d'un aimant solénoide supraconducteur constitué d'un bobinage
en alliage niobium/titane plongé dans un bain d'hélium liquide. Une enveloppe
contenant de I'azote liquide permet de maintenir un gradient de température entre
I'extérieur et le dewar d'hélium liquide. Une électronique de contrôle'est associée à des
jauges pour mesurer en pennanence le niveau d'azote et quotidiennement le niveau
d'hélium. Notre aimant délivre un champ très homogène de 3.04 tesla au centre de la
chambre d'analyse. Les cellules "source" et "analyse" sont situées dans le tore de
I'aimant et sont centrées sur I'axe du champ magnétique.

Comme nous allons le voir dans le chapitre suivant, les performances de la FTMS sont
très dépendantes de la qualité du vide à I'intérieur de la chambre d'analyse. Le
pompage est assuré aux différents étages de I'instrument.

En premier lieu, la chambre d'échantillonnage, qui est soumise à des remises à I'air
fréquentes, est pompée à I'aide d'une pompe primaire Alcatel à haut débit (35 ml 1-t1
et d'une pompe turbo-moléculaire (Débit 400 I r-t;. Ce dispositif pennet d'atteindre un
vide de I'ordre de 10-6 Torr en quelques minutes. Une jauge Ptani à cathode froide
(Compact FullRangeru, Balzer) permet la mesure du vide dans ce compartiment. En
pratique, la pompe turbo moléculaire est mise en marche lorsque la pression dans la
chambre est descendue en deçà de 10-l Torr. La chambre d'échantillonnage est isolée
du reste de l'instrument par une vanne à tiroir fabriquée par la société Méca 2000
(Vernouillet, France).
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La chambre du spectromètre, quant à elle, est pompée différentiellement du côté
source et du côté analyse au moyen de deux pompes primaires (Alcatel ZOIZA, débit
l6 m3 1t-l) et deux pompes à diffusion de débit 650 I s-1. Lorsque la vanne d'isolement
de la chambre d'échantil lonnage est fermée, la pression dans I' instrument est
typiquement de l0-9 Torr. La vanne étant ouverte pour I'analyse, la pression augmente
jusqu'à 5.10-8 à l0-7 Torr en source et reste inférieure à 2.10-8 Torr en analyse. Ces
pressions peuvent augmenter temporairement lors de I'introduction de gaz. La mesure
du vide se fait séparément pour chaque cellule au moyen de deux jauges ioniques.

La pièce maîtresse de I'interface d'ionisation laser est une optique de Cassegrain
inversée [5] qui permet la focalisation du laser sur la cible, l'éclairage et la
visualisation de l'échantillon. Cette optique est sinrée à I'intérieur de la chambre du
spectromètre. La position des lentilles centrales est réglable de I'extérieur afin d'ajuster
le point focal sur l'échantillon en fonction de la longueur d'onde utilisée (de 190 à 360
nm)

Deux lasers sont couplés à la microsonde. Il s'agit d'un laser excimère LPX 200
commercialisé par la société Lambda Physic (Goettingen, Allemagne) et d'un laser à
verre d'yttrium et d'aluminium dopé au Néodyme (Nd-YAG), Brilliant de chez Quantel
(Le Ulis, France).

Tableau II.6 : Caractéristiques des faisceaux délivrés par les lasers couplés à
la microsonde laser FTMS.

d'onde de sortie l'échantillon d'impulsion

193 nm

248 nm

266 nm

355 nm

200 mJ
2m mJ
63 rnJ

63 mJ

82 pJ

140 ttJ
188 UJ
188 trJ

23 ns

34 ns

4,3 ns

4,3 ns

L'excimère permet I'accès aux longueurs d'onde 248 nm et 193 nm respectivement
avec les mélanges kryptor/fluor et argon/ fluor. Le Nd-YAG délivre les longueurs
d'onde 355 nm et 266 nm en mode triplé et quadruplé. Il n'est malheureusement pas
possible d'utiliser les première et seconde harmonique de ce laser (1064 nm et 532 nm)
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car les optiques ont été conçues pour I'utilisation de longueurs d'onde dans I'ultra violet
(de 190 à 360 nm). Les caractéristiques des faisceaux délivrés par nos lasers sont
résumées dans le tableau II.6.

Le faisceau utilisé est amené à I'entrée d'un télescope situé à I'extérieur de la
microsonde au moyen d'un jeu de prismes. Le télescope est ajustable pour pennettre de
faire varier le diamètre de I'impact laser sur l'échantillon et donc I'irradiance. Le
tableau II.7 présente les irradiances que I'on peut atteindre aux différentes longueurs
d'onde. Les valeurs minimales présentées correspondent à la défocalisation maximale
du télescope et à une énergie minimale de sortie du laser permettant la production d'un
faisceau reproductible. En effet, il serait possible d'atteindre des irradiances plus

faibles, mais la fluctuation de l'énergie du laser à faible énergie ne permettrait pas de
connaître précisément I' irradiance.

La mesure de l'énergie est faite à I'entrée du hublot de la chambre à I'aide d'une cellule
photosensible connectée à un oscilloscope numérique Hewlett Packard. L'irradiance

est ensuite calculée connaissant I'absorption des optiques et le diamètre de I'impact
pour une position donnée du télescope.

Tableau II.7 : Gammes d'irradiance accessibles à I'aide des différents lasers.

Longueur Irradiance Inadiance
d'onde maximale (W c6'21 minimals (\il cm'z;

193 nm

248 nm

266 nllrr

355 nm

2,00 loe
2,00 lOe
3,00 1010
3,00 l0l0

3,00 lN

3,50 105

7,00 106

9,00 106

A la sortie du télescope, le faisceau est renvoyé par un miroir à travers le hublot

d'entrée vers les lentilles centrales de I'optique de Cassegrain inversée située dans la

chambre d'analyse. trl est ensuite focalisé vers l'échantillon à travers les deux orifices

qui percent ta plaque de piégeage de la cellule analyse et la conductance limite.

Parallètement au faisceau lasero la partie extérieure de I'optique de Cassegrain transmet

la lumière d'une source située à l'extérieur sur l'échantillon et renvoie l'image vers une

caméra CCD. Un téléobjectif équipe cette caméra ce qui offre une visualisation avec

un grossissement de 300 x sur le moniteur vidéo.
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L'appareil est équipé d'un ensemble de systèmes informatiques et électroniques qui
assurent son intégrité et pennettent la programmation et I'exécution des séquences
d'analyse. Nous avons été amenés à changer une partie importante de I'informatique
durant ces trois années, nous aborderons ce sujet dans le chapitre III.

Brièvement, l'électronique de contrôle de I'instrument est basée sur un ordinateur
micromac 5000 qui est connecté à une série de capteurs et de vannes dans I'instrument.
Cet ordinateur recueille les pressions et les températures dans I'appareil ainsi que le
niveau des fluides cryogéniques et les transmet à I'utilisateur. Il peut également
intervenir (en cas de fuite par exemple) pour fermer les vannes de la chambre
d'analyse afin de préserver I'intégrité de I'instrument. Il est couplé à un système de
mesure du vide par des jauges ioniques et plusieurs jauges Pirani réparties le long des
lignes de pompage.

La partie concernant la programmation des séquences et I'acquisition de données est
basée sur une informatique à mémoire à accès rapide et divers périphériques dont le
plus important est le contrôleur de cellule. Ce dernier génère les tensions qui sont
apppliquées sur les plaques de la cellule. Le contrôleur de cellule est connecté aux
plaques d'excitation par I'intermédiaire d'un amplificateur de puissance et collecte le
signal détecté sur les plaques réceptrices à travers un préamplificateur.

Le micro-ordinateur qui équipait I'appareil à I'origine est un système Nicolet 1280. Il a
été changé durant ces travaux pour un système basé sur une station de travail Sun LX
couplée à une électronique d'acquisition Odysseyru que nous décrirons en détail dans
le chapitre suivant.

Deux fypes de porte - substrat sont utilisables avec notre instrument. Le premier, en
aluminium (voir figure Il.I2.à), possède une légère cavité centrale qui permet de
déposer des échantillons en solution et de sécher le dépôt. Le second, en acier
inoxydable (voir figure II.12.b), est prévu pour y fixer des échantillons solides à I'aide
d'un adhésif aluminisé.
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Après préparation, l'échantillon est inséré dans la chambre d'échantillonnage de
I'appareil et le pompage mis en route. Après environ 30 minutes, lorsque le vide atteint
10 -6 Torr, la vanne d'isolement est ouverte et l'échantillon transféré vers la chambre
d'analyse.

Le nettoyage des porte-échantillons est effectué selon le protocole suivant :
l. Rinçage à l'éthanol et essuyage à l'aide d'un chiffon en papier.
2. Passage aux ultrasons pendant 15 minutes dans 100 ml d'un mélange eau,

éthanol, acide acétique (l: l: l)
3. Rinçage à l'éthanol et séchage à I'air.

Figure ll.l2: Porte - substrats de la microsonde FTMS.

l" Les standards

Quelques cristaux de pesticides (environ I pg) sont prélevés à I'aide d'une spatule et
déposés sur le porte-échantillon en aluminium prévu pour les dépôts de produits en
solution. 201tlde méthanol normapur (Prolabo, Strasbourg, France) sont alors ajoutés
pour disperser les cristaux sur la surface du porte-substrat et les y faire adhérer.
L'échantillon est ensuite laissé à sécher à I'air avant d'être introduit dans la chambre
d'échantillonnage de I'instrument.

2. Las membranes

Environ 5 mm x 5 mm de membrane sont découpés au scalpel et fixés sur un porte -
substrat métallique carré (2 cm de côté) au moyen d'un adhésif aluminisé. Dans
certains cas, une grille en cuivre de microscopie électronique à transmission (50 mesh)
a étê fixée sur la membrane afin de pouvoir repérer les différents impacts laser à la
surface.

b)a)
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3. Autres échantillons

Tous les échantillons solides ont simplement été fixés sur le porte-substrat carré au
moyen de I'adhésif aluminisé sauf mention contraire dans le texte.

VI. Conclusion

Dans le cadre de cette étude, la faisabilité de I'analyse de membranes d'extractions
imprégnées de pesticides par désorption laser couplée à la spectrométrie de masse à
transformée de Fourier a étê évaluée. Pour ce faire, nous avons en premier lieu estimé
les rendements de rétention des cinq composés étudiés (atrazine, hydroxyatrazine,
fluméquine, isoproturon et flutriafol) sur le support d'extraction sélectionné. Pour ces
estimations, la technique HPLC a été mise à contribution. Les interférences possibles
de la membrane ont été déterminées par ionisation laser FTMS. Les membranes
soumises à différents traitement laser ont été observées par microscopie électronique à
balayage pour déterminer la profondeur d'ablation. L'absorbance dans I'ultra-violet des
molécules cibles a été mesurée ainsi que leur réponse en spectrométrie de masse par
ionisation par faisceau d'électrons, ionisation chimique et désorption laser. Enfin, nous
avons procédé à un examen des conditions qui permettent I'analyse directe des
pesticides étudiés adsorbés sur des membranes par désorption laser couplée à la
FTMS.
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Chapitre III. : LD/FT-ICR-MS
Introduction

Introduction

Le principe fondamental de la résonance cyclotronique des ions (ICR) a été décrit pour
la première fois [1] en 1930 par Ernest o. Lawrence, I'inventeur de I'accélérateur de
particule (le cyclotron). Il était bien connu à l'époque que les particules chargées sont
contraintes à opérer un mouvement de rotation à période de révolution fixe lorsqu'elles
sont soumises à un champ magnétique. Partant de ce fait, Lawrence émit I'idée que les
particules chargées en question pouvaient être accélérées en étant exposées à un champ
électrique oscillant à leur fréquence cycloftonique.

C'est en 1949 que ce principe a été appliqué pour la première fois à la spectrométrie de
masse par Hipple, Sommer et Thomas [2]. Leur instrument, appelé I'omégatron, était
basé sur un piégeage par un champ magnétique et I'excitation des ions par une
fréquence variable, les ions dont la fréquence corespondait à la fréquence excitatrice
voyaient leur rayon augmenter et entraient en collision avec un collecteur. Cet appareil
était destiné à répondre à des objectifs de sensibilité (possibilité de détecrer un rrès
faible nombre d'ions) et de résolution (possibilité de séparer des ions de masses très
proches) élevées. L'omégatron est encore utilisé actuellement en analyse d,e gaz
résiduels

Après bien d'autres changements de configuration et de méthode de détection des ions
[3-8]' ce n'est qu'en 1970 que Mc Iver propose une cellule d'analyse ICR semblable à
celles que nous connaissons actuellement mais dont le principe de détection est encore
"monocanal". [9]. Le pas décisif est franchi en 1974 par Comisarow et Marshall [10,
111. Partant d'un principe déjà appliqué à d'autres techniques, dont la résonance
magnétique nucléaire, ils réalisent les premières expériences de spectrométrie de
masse de résonance cyclotronique des ions à transformée de Fourier (FT-ICR-MS ou
plus simplement FTMS) grâce à une méthode d'excitation large bande et une détection
multplexe c'est à dire que toutes les fréquences sont déteetées simultanément.

L'essor considérable de cette technique depuis deux décennies est dt à ses très grandes
capacités de sensibilité et de résolution, mais son handicap principal est son cott très
élevé comparé à d'autres types de spectromètre de masse (voir tableau III.I). Il s'agit
néanmoins d'une des rares techniques qui combine la haute résolution avec la
possibilité d'étudier différentes générations d'ions générés par des fragmentations
successives (méthode dite spectrométrie de masse de la spectrométrie de masse ou

51



Chapitre IIL : LD/FT-ICR-MS Introduction

MS/MS). Elle est à I'heure actuelle un outil analytique sans égal pour les mesures
précises de masses, et ses capacités de manipulations des ions en font une technique
particulièrement adaptée à l'étude des structures ioniques.

Tableau III.I : Comparaison des différents analyseurs de massesa (adapté
d'après l,l2l).

Analyseurs Coût Limitation en Résolution Possibilité

MS/]US

Quadripôle
Temps de vol

Triple-quad

Double secteur

Secteur multiple

Trappe ionique

FTMS

masse (mlz).

Faible < 2000b
Faible >> 100000

Modéré < 20mb
Modéré < 3000c
Élevé < 3000c

Faible à modéré 1000d

Élevé > 20000e

Faible

Faible

Faible

Haute

Haute

Faibled

Hautef

Non

Non

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

a Les données présentées ici se rapportent aux instruments disponibles sur le marché et non aux instruments de
recherche. b Des quadripôles optimisés pouvant atteindre des masses de I'ordre de 4000 sont disponibles depuis
peu. c Cette valeur est obtenue avec un potentiel d'accélération maximal. La résolution peut être àugmentée à'un
facteur trois environ en réduisant ce poæntiel, mais cela a pour effet de diminuer la sensibilité de façon notable.
d Des valeurs plus élevées ont été obtenues à I'aide d'instruments de recherche. e La valeur donnée ici
correspond à ce que l'on peut attendre d'un instnrment équipé d'un aimant de 7 tesla. La gamme de masse
augmente avec le champ magnétique. f [,a résolution est inversement proportionnelle à la masse; I'ultra haute
résolution (de I'ordre du million) est possible pour des masses faibles et la haute résolution (plusieurs milliers)
pour des masses de I'ordre de plusieurs milliers de daltons.

La FTMS n'est pas une technique employée en routine. Son utitisation nécessite de
connaître et de maîtriser de nombreux paramètres. Nous nous attacherons à travers ce
chapitre à énumérer de façon la plus exhaustive possible la liste de ces paramètres, et
d'en évaluer I'influence slu les résultats obtenus à travers des exemples d'applications.
Loin de dresser un simple inventaire des caractéristiques de la FTMS, nous désirons à
tavers ce chapitre expliquer de manière objective quels sont les écueils qui se dressent
devant le chercheur qui désire obtenir des résultats par cette technique aux
perfonnances exceptionnelles.

Partant des définitions de base de la FTMS, et du formalisme mathématique minimal,
nous dégagerons les implications pratiques qui en résultent pour son utilisation en
conjonction avec I'ionisation laser. Des exemples pratiques illustreront les conclusions
émises. Nous présenterons enfin les différentes améliorations dont notre instrument a
fait I'objet au cours de ces trois années de thèse.
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Partie 1. Principes de la spectrométrie
de masse à transformée de Fourier

Les principes d'une expérience FTMS sont décrits afin de poser les bases de nos
travaux sur le couplage avec I'ionisation laser. Notre objectif n'est aucunement d'entrer
dans les détails du formalisme mathématique du problème, mais d'exprimer en langage
clair les différents phénomènes qui interviennent lors d'une analyse par FTMS. pour
plus de précisions, on potura se référer au livre de A.G. Marshall et F.R. Verdun [13]
ou aux nombreuses rewes qui traitent des aspects fondamentaux de la FTMS U2,14-
181.

f. Une expérience type en FTMS

La spectrométrie de masse à transformée de Fourier est une méthode dite en tandem
dans le temps, ce qui signifie que toutes les manipulations des ions ont lieu à I'intérieur
d'un espace confiné (la cellule ou double-cellule), mais sont séparées dans le temps
(voir figure [I.l). Le piège à ions, ou cellule, est en général de géométrie cubique ou
cylindrique. Il est inséré au centre d'un champ magnétique homogène généré de
préférence par un aimant supraconducteur (voir figure III.2). Les ions sont soit
directement formés à I'intérieur de la cellule, soit injectés depuis une source
d'ionisation externe.

Detection
large bandeCollisions

avec des
neutres Temps

Synthèse
Réaction
chimique \-,,

Analyse
des

produits

Nenoyage Purification

Figure III.1 : Seq.r"nce temporelle d'analyse en FTMS. Les étapes de
purification et de réaction sont optionnelles.

Un ion soumis à un champ magnétique adoptera un mouvement circulaire (mouvement
cyclotron) dans le plan perpendiculaire au champ, à une fréquence caractéristique de
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son rapport masse sur charge (rn/7r1. Le confinement parallèlement aux lignes de
champ est obtenu par I'application d'un potentiel continu sur les deux plaques dites
plaques de piégeage (voir figure IlI.2) perpendiculaires à la direcrion du champ
magnétique. Les interactions de I'ion avec les champs magnétique et électrique
permettent de le maintenir piêgê, de le manipuler pour finalement le détecter.

à.
l \ .
i \
t \
l t
i

-l*

\/
!r sP

"-T-
......1.._.*:

^
r  .  r .  l l  n ^mrcnerogramme ,llvin^
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'l/l/l/lJllllltTTt*oil'"'

Figure nl2 : Schémas de principe d'un spectromètre de masse à résonance
cyclotronique à transfonnê de Fourier.

Une des manipulations nécessaire pendant une expérience FTMS est I'excitation des
ions. Elle peut servir soit à éjecter les ions inintéressants, soit à organiser des collisions
entre les ions et des molécules neutres, mais elle permet surtout la détection de ces
ions. En pratique, on envoie une impulsion de radiofréquence sur les plaques
émettrices (voir figure fr1.2) perpendiculaires aux plaques de piégeage. Quand la
fréquence de I'impulsion est proche de la fréquence de précession de I'ion (excitation

résonante), celui-ci absorbe l'énergie du champ appliqué, ce qui a pour effet
d'augmenter son énergie de translation, donc son rayon de giration puisque, sa

fréquence est fixée. L'excitation peut se réaliser par un balayage de radiofréquence,

I En spectrométrie de masse, il est d'usage de représenter le rapport des quantités physiques masse (m) et charge
(q) par le rapport de deux nombres sans dimension m et z définis par m=m./u (avec u l'unité de masse atomique)
et z=qle (avec e la charge élémentaire)

Transformée
de Fourier

( . \

de Masse

6 = qBo/m

ffi Plaques de piégeage

ffi Plaques émenrices

n Plaques réceptrices
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une simple différence de potentiel temporaire entre les plaques d'excitation ou encore
au moyen d'une forme d'onde prédéfinie par le calcul.

Une caractéristique unique propre à la FTMS est le caractère non destructif de son
procédé de détection. Plutôt que d'entrer en collision avec la dynode de conversion
d'un multiplicateur d'électrons, une galette de microcanaux ou un détecteur de type
"Faraday cup", les ions sont détectés par I'intermédiaire de la charge différentielle
qu'ils induisent sur deux plaques dites réceptrices (voir figure III.2).

Après leur formation ou leur introduction dans la cellule, les ions de même rapport mlz
tournent à la même fréquence mais ont des phases aléatoires, ce qui ne produit
globalement aucun signal sur les plaques réceptrices. En effet, pour un ion qui induit
un signal sur la plaque de gauche, un autre induit un signal égal sur la plaque opposée
(voir figure m3).

Emission

rHx

< - - - - o
o

f - -

o "ilË
Emission

Figure IIL3 : Courant image globalement nul généré par un ensemble d'ions
de phase aléatoire avant excitation. Le rayon initial a été volontairement
exagéré pour une meilleure vision.

L'excitation résonante crée une différence alternative de charge sur les plaques
émettrices (voir figure III.4a) , ce qui a pour effet de déplacer les ions de I'axe de la
cellule (usqu'à environ 50Vo du rayon de la cellule) en un paquet d'ions en cohérence
de phase [19]. Le mouvement de ce paquet d'ions en cohérence de phase induit un
courant image dont la fréquence est égale à la fréquence cyclotronique des ions et dont
I'amplitude est proportionnelle au nombre d'ions présents (voir figure trI.4b).
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Figure III.4 : Schémas de principe de I'excitation (a) et de la détection (b) des
ions par FTMS. L'impulsion de radiofréquence (a) provoque un rassemblement
des ions en un paquet en cohérence de phase et une augmentation du rayon de
giration des ions qui peuvent ensuite être détectés par la charge qu'ils induisent
sur les plaques de détection (b).

Le courant image global est la superposition des influences de tous les ions excités
dans la cellule. Il est collecté en tant que courant transitoire (ou interférogramme),
converti en différence de potentiel et numérisé par un ordinateur. L'interférogramme
est déconvolué par transformée de Fourier en ses composantes de fréquences qui
révèlent les informations de masses et d'abondances des ions.

Les performances exceptionnelles de la FTMS sont liées à la méthode de détection non
destructive par courant image qui avait été décrite par Comisarow et Marshall en 1974

[10]. Un courant détectable peut être produit par seulement une centaine d'ions et la
détection est multiplexe c'est à dire que tous les ions sont détectés simultanément par
un seul récepteur. Les performances de détection augmentent avec le temps de
cohérence du mouvement des ions, et des résultats totalement impossibles à envisager
par d'autres techniques sont obtenus lorsque I'on parvient à modérer les processus de
déphasage des ions. Par exemple, Marshall et coll. [14] ont obtenu le pic de I'ion 4He+

avec une résolution supérieure à 200 000 000.

D'autre pa4 la méthode possède un potentiel remarquable de précision en masse pour
peu qu'une loi d'étalonnage convenable puisse être déduite, car les fréquences sont
mesurées avec neuf chiffres significatifs.
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II. Piégeage par des champs statiques

A. Le champ magnétique

Une particule de charge q dans un champ magnétique (Bo) adopte un mouvement
circulaire de période fixée dont le rayon dépend de sa vitesse initiale (v) sous I'action
de la force de Lorentz (F) :

(1)

L'accélération angulaire est définie par :

F = q(v 
" 

Bo)

r t 2
,^\ dv (v*Y/
\") &= 

-T- = r0)2 avec u*y

Le champ magnétique étant dirigé suivant l'axe z,la force de Lorentz est dans le plan
xy, on peut définir la condition d'équilibre :

(4)

tll 
-'I?v 

= Q.vxy .B0 avec r le rayon de l,orbite

La vitesse angulaire et la fréquence cyclotronique sont donc données par les relations
suivantes :

r. = + (rad.s=r

v"=É 1H,

f =
2m.E.

9'Bo

(s)

Il est possible de calculer le rayon d'équilibre dans le cas d'une particule de masse m,

de charge q et d'énergie cinétique dans le ptan xy E" =i,^u'^,

(6)

*u?
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Comme toute technique, la FTMS comporte des limitations intrinsèques à ses
perfonnances de détection. En premier lieu, le râyon du mouvement cyclotron
détermine la limitation en masse. En effet, un ion dont le rayon de giration est
supérieur aux dimensions de la cellule ne peut être piégé. D'autres part, comme on
peut le constater dans l'équation 5, la fréquence cyclotronique est inversement
proportionnelle à la masse. Ceci signifie que la résolution diminue lorsque la masse
augmente. Pour une différence de masse Am donnée, Av" diminue lorsque m
augmente, donc les pics se rapprochent.

La sensibilité est également dépendante de la masse ou plutôt du rayon cyclotron
initial. Le signal maximal accessible avec une population d'ions donnée diminue
lorsque la masse augmente.

Emission Emission

Emission

Figure III.5 : Comparaison des trajectoires de deux nuages d'ions après la
même excitation. Le nuage qui présente une plus grande distribution de rayons
initiaux (b) génère un signal plus faible dt à une perte d'ions.

Dans le modèle de Comisarow du monopole électrique rotatif [20], I'amplitude du
signal induit sur les plaques réceptrices est proportionnelle au nombre d'ions en
cohérence de phase et à la distance du barycentre du nuage d'ions au centre de la
cellule. D'après ce modèle, le signal le plus intense est obtenu lorsqu'un nuage d'ions
de faible rayon initial est excité jusqu'à une orbite à laquelle I'ion le plus extérieur
décrit une trajectoire de rayon tout juste inférieur à la dimension de [a cellule (voir
figure III.5.a). Pour obtenir le même signal en partant d'un nuage de rayon plus
dispersé compor[ant le même nombre d'ions, il faudrait que le barycentre de ce nuage
décrive la même orbite que le précédent. Cependant un rayon d'orbite équivalent dans
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ce cas aurait pour effet que les ions les plus à I'extérieur du nuage entreraient en
collision avec les plaques de la cellule, diminuant ainsi le signal résultant par
décroissance de la population d'ions (voir fîgure III.5.b). Rappelons que pour des ions
de même énergie translationnelle, le rayon du mouvement cyclotron augmente comme
la racine carrée de la masse (équation 6), ainsi, le rayon maximal d'excitation sans
perte d'ions, donc le signal maximal que I'on peut obtenir, décroît avec I'augmentation
du rapport m/2. Il en est he même lorsqu'une large distribution d'énergie cinétique
initiale crée un nuage d'ions plus dispersé. C'est notamment le cas pour la
désorption/ionisation laser que nous traiterons dans la partie suivante.

L'application d'un potentiel sur les
confiner les ions le long de I'axe du
potentiel (voir figure m.6).

plaques de piégeage a pour premier effet de
champ magnétique par la création d'un puits de

a
=
o

Figure III.6 : Équipotentielles du champ électrique entre deux plaques de
piégeage portées au potentiel 1 V. Les ions sont confinés dans la plan xy par la
force magnétique.

Cependant, d'après la loi de Gauss, le champ axial dirigé vers I'intérieur de la cellule
doit également avoir une composante radiale dirigée vers I'extérieur, il s'agit donc d'un
champ quadripolaire. En d'autres terrnes, le champ "coule" des plaques de piégeage

chargées vers les plaques d'excitation et de détection au potentiel 0V (voir figure m.7).
Ce fait augmente considérablement la complexité des expériences FTMS.
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Vr

V=0

{igol. lfl.1 : Représentation schématique du champ électrique dt au porenriel
de piégeage dans le cas d'une cellule cu6ique (adaptê d'aprèsl21l;.

La composante radiale du champ de piégeage crée une force qui s'oppose à la force
magnétique réduisant ainsi la force effective du champ magnétique et la gamme
dynamique de la cellule (voir figure m.8).

Champ
électrique

radial

Vitesse

Supposons que le champ soit parfaitement quadripolaire 122f, c'est à dire qu'il varie
linéairement lorsque I'on s'éloigne de I'axe de la cellule. On peut alors calculer les
différentes forces qui s'exercent sur I'ion ainsi que la masse limite pour laquelle un ion
peut avoir une trajectoire stable. Cette masse est appelée masse critique de la cellule et
est donnée par l'équation suivante :

Ei-_+ Vr

1* 
t:

l_*
z

.ô y'\ ?ffi'# tl r l  \  /1.r'v-\/
Tigqq. III.E : lilan 09, ,9r.r, qui s'exercenr sur l'ion soumis aux deux champs
de piégeage (adapté d'aprQs t15l).

V=0
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r.=ff,r,
où a est la longueur de la cellule en mèEes, s est un facteur de géométrie (cr=l,3g69pour une cellule cubique) et vl est le potentiel de piégeage. pour un sysrème tel que lenôtre compoltant un aimant de 3 tesla, une cellule cubique de 5 cm de côté, la massecritique serait d'environs 195 000 u pour un potentiel de piégeage de I volt. Il estimponant de norcr que la masse critique n'e découle pas d'une condition de limitationspatiale : les ions de masse supérieure à m" n'entreront pas en collision avec Ies paroisde la cellule' mais la force due au champ électrique sera supérieure à Ia forcemagnétique et I'ion ne sera pas piégé quelle que soit son énergie thermique. La ganrmede masse accessible en pratique est limitée à enviro ns l}vode la masse critique. ceciprovient en partie de la distribution d'énergie cinétique initiale des ions. Le tait que Iepotentiel de piégeage ne soit jamais purement quadripolaire a également une influence.

Le champ électrique de piégeage a un effet conséquent sur le mouvement des ions,donc sur leur capacité à être détectés. La force ,rnoifug. additionnelle diminue lafréquence cyclotronique v" en une fréquence cyclotronique réduite V+. De plus, lechamp électrique appliqué est à I'origine de deux mouvements supplémentaires :- le mouvement magnétron qui est une lente précession à la fréquence v- du nuaged'ions dans le plan xy re rong d'une équipotentielre du champ érectrique.- les oscilrations entre les deux praquesà ia fréquen ce vz.

on peut calculer ces fréquences en partant de l'équation générale du mouvement sousI'effet des champs magnétique (86) et électrique (E9) combinés. si l,on se place dansI'approximation du champ électrique quadripolaire [22] (condition relativemenr prochedu champ réel au cenffe d'une cellule cubique) , on p"u, écrire l'équation d,équilibredes forces :

IF=q(Éo+vxËo)=rn 
# 

(8)

Ainsi, dans le plan radial (xy):

m.o)2 . r  = q .Bo . ( , ) . ,  -  q 'Eo ' r  
1 l )
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La résolution de cette équation mène aux pulsations du cyclotron réduit o+ et du
magnétron o- :

On obtient les fréquences correspondantes :

g .Bo - ^ lq ' .  B3 - 4m'q 'Eo
/ . t - V a

9 .Bo *  ̂ lq ' .  Bâ -  4m'q'Eo

! ,  =
T

9 .Bo +,/q'  .BA - 4m.q .Eo

a0*= (10)

(11)

(r2)

(13)

Le long de I'axe de la cellule, le champ électrique crée une force qui empêche les ions
de s'échapper le long du champ magnétiqu e. La composante axiale du champ
électrique de piégeage est donnée par :

E(z)=-ry=-!., (r4)
L'équation du mouvement sur I'axe z est alors :

q'E(z)- - 4V' dV-
7'z'q=m'Ë 

( ls)

La présence des deux plaques au potentiel V1 induit un mouvement d,oscillation le
long de I'axe de Ia cellule dont la pulsation et la fréquence sont :

t*,-{r'.s|-@:e
! _ =
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@, = ?^lq'v,
aY m

u, = a./9'vr
na\  m

Partie l. Principes de la FTMS

génère une

(16)

(r7)

La combinaison des trois mouvements que nous venons de décrire
trajectoire compliquée des ions dans la cellule (voir figure m.9)

Flgure IfI.9 : combinaison des trois mouvements naturels d,un ion dans lacellule FTMS : cyclotron, magnéron èt oscirràrd;u;-Èg""g".

Pour obtenir des temps de cohérence maximum du mouvement des ions et ainsiaugmenter les capacités de détection d'un ensemble d'ions, il est nécessaire que tousles ions de mlz donné gardent exactement la même fréquence cyclouonique réduitependant toute la durée de la détection. Dans un champ parfaitement quadripolaire,
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I'amplitude de la composante radiale du champ électrique de piégeage varielinéairement avec Ie rayon de la fajectoire de l,ion. Donc, toutes les fréquences desions de même rapport mlz excités au même rayon sont constantes quelre que soit Iaposition des ions sur I'axe de la cellule. t.s pieg.s à ions de géométrie simpre ontprouvé leur utilité pour le piégeage et les manipuùtions des ions ; ils approximent unpotentiel quadripolaire de façon satisfaisante en leur centr e tr4l.Le potentier depiégeage de ces cellules s'écarte cependant de'prus en prus du potentier idéal oudevient anharmonique quand l'ion passe de la ,egion axiare u.r, les régions dedétection' La force du champ radial sur les ions ne varie donc pas de façon rinéaireavec le rayon de I'orbite et les décalages de fréquence observés dépendent de laposition de I'ion [23].

Pour que des ions de mlz donné aient des fréquences identiques, il faut qu,ils soientexcités jusqu'au même rayon et qu'ils aient lamême position le long de 1,axe de lacellule' si ceci n'est pas réalisé, conune c'est le cas en réalité, l,ensemble des ionsexcités présentera une distribution de fréquences. Les raibles différences de fréquencesobservées causent I'élargissement des pics observés et même leur dédoublement danscertains cas' ces effem augmentent à la même vitesse que les ions se déphasentpendant Ie processus de détection t231. wang et Marshall ont calculé que res distancesrelatives des ions sont maintenues pendant et après l,excitation vers 'orbite dedétection l24l' Les nuages comportant de larges oistriuutions de rayons initiaux sontsupposés faire I'expérience d'une plus large portion du champ érectrique inhomogènependant la détection et donc de se déphaser pius rapidement. Les signaux détectés sont

illt 
t"THi: et la qualité des résultats obtenus moins bonne qi, pou, des nuages

La haute résolution est relativement aisée à obtenir en FTMS pour des ions de faiblemasse générés par un faisceau d'éIectrons. Les ions de hautes masses, ou ceux généréspar les techniques de désorption/ionisation qui sont en général dotés d,une plus grandeénergie translationnelle, présentent des distributions de rayons nettement plus iarges[15]' ceci nuit à la gamme dynamique conrme nous lavons vu précédemment. on peutenvisager de "refroidir" ces ions en organisant des collisions avec des moléculesneutres' cependant' les efforts pour récupérer l'énergie excédentaire sont compriquéspar le comportement du mouvement magnétron. En effet, re mouvement magnétron estmétastable' il a un specffe d'énergie inversé qui est la conséquence du potentier depiégeage' Quand on récupère de r'énergie du magnétron, son rayon augmente et l,onperd fTnalement les ions lorsque celui-ci dépasse ies dimensions de la ceuure, les ions
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"tombent" du point selle du puits de potentiel. cette expansion du nuage d,ion a poureffet de dégrader les performances de Ia méthode.

Bien que la détection s'effectue sensiblement à la même orbite pour tous les ions, lestrajectoires suivies par les ions dépendent des rapports m/2. Des ions de rapports m/zdifférents subissent donc différentes régions du champ électrique. Étant donné queI'intensité et la direction de la force électrique sur l'ion détermine l,évolution du nuaged'ions' des champs acceptables pour des rappo rts mlz relativement modestes neconviennent pas à des ions de mlz élevê. Pour les ions de masse faible, en effet, on aV+))Vz))v- mais' quand mlz augmenb, la fréquence cyclotron réduite(v..) diminueainsi que Ia fréquence des oscillations de piégeage tandis que la fréquence magnétronaugmenrc' Si les inhomogénéités de champ qui influencent le mouvement magnétronjouent un rôle minime dans le cas des ions de masses faibles, car Ie magnétroncontribue peu à Ieur mouvement comparé au cyclohon, ce n'est pas le cas pour les ionsde masses élevées' La convergence des fréquences cyclotron et magnéron comporteune autre implication au niveau de I'excitation des ions de hautes masses : D,aprèsGrosshans et coll [25],lorsque des temps d'excitations courts sont udlisés, il peutarriver que I'on excite le mouvement magnétron, le résultat étant la perte d,ions parcollision avec les parois de la cellule. Il vaut donc mieux travailler avec une excitationde taible amplitude pendant plusieurs périodes du mouvement cyclotron. De plus, lesauteurs suggèrent qu'il est préférable de limiter le balayage des fréquences d,excitationà une valeur basse qBl2m"toujours pour éviter I'excitation du mouvement magnétron.

Jusqu'ici' nous avons considéré que les forces agissant sur l,ion résultent uniquementde ses interactions avec les champs magnétique et électrique de piégeage. ceci est vraiseulement quand un seul ion est piégé dans la cellule. Dès qu,un deuxième ion estpiégé' il faut considérer les phénornènes de répulsion coulombienne. pour de grandes

i:::::::::jj:::,'-:::i':,"t"ons 
sont connues sous 'aope'ation ,,erret de charge

\  !  vÀ.  ^^6ulv ur . lvr l .

L'effet de charge d'espace se traduit par l'existence d'une force supplémentaire dirigéevers I'extérieur de la cellule dépendante du nombre d'ions présents. Le premier effetnotable est la perte de précision en masse . En effel la présence d,un grand nombre decharges à I'intérieur de la cellule génère une force de répulsion qui modifie l,équationdu mouvement des ions [26J. Les fréquences mesurées ne dépendent donc plus
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uniquement des champs extérieurs appliqués mais aussi de la densité de charges qui
est difficile à évaluer précisément. on peut partiellemenr compenser cet effet lors de
l'étalonnage en faisant intervenir un terme d'intensité totale du signal [14] (voir tableaurn.2)

Tableau rlr.2 : Lois d'étalonnage utilisé-es en FTMS. lans le cas le prussimple, la masse.est reliée directè-rfiin;i,ïi;èqË*É. o*r les aurres cas, il estnécêssaire d'évaluer mihémàtiq9_"T:lJ tes p'ùamèt,es a, b et c à partir d,aumoins trois couples de valeurs (mtz etv) connus.

Loi d,étalonnage

Limite du champ électrique nul (VpO)

Limite du champ purement quadripolaire

Limite du_.champ quadripolaire tenant
compte de I'effet de charge ô'espace [14] v+

qB
a t
Y ^ _ _- 

2nrrt
ab

V+=-* -=
mmo

_*_++
m tl'lt rt:.'

a :, [I] repésente les Cu , 1"valeur à calculer.

Vr

Figure III.10 : Représentation schématique de I'effet de charge d,espace.(Adapté d'après lZtl).

on peut également diminuer le nombre d'ions présents par des séquences appropriées
[27] mais on perd alors une information : les quantités relatives d'ions produites lors de
I'ionisation. L'effet de charge d'espace conduit à une diminution des fréquences
cyclotroniques' cet effet est comparable à ce qui se produit lors de l,augmenration du
potentiel de piégeage. Il a été suggéré qu'un des effets bénéfiques de I'effet de charges
d'espace serait d'afténuer les inhomogénéités de champ électrique dans la cellule [2g].

Vr

t*
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Les bases de la FTMS étant posées, nous
particuliers qui sont rencontrés lorsque l,on
laser.

allons nous intéresser aux problèmes
travaille en couplage avec I,ionisation

Ainsi que nous I'avons vu précédemment, l'ionisation laser présente bien desavantages' co'nme la possibilité d'analyser des composés très peu volatils, ou encore laproduction de faibles quantités de neutres, .. qui permet de garder une pressionrésiduelle taible dans la cellule. cependant, son couplage avec la FTM5 n,est pas sansposer quelques problèmes' En premier lieu, I'ionisation laser génère des populationsd'ions fluctuantes d'un impact à I'autre, ce qui rend difficile l,optimisation desparamètres de la séquence d'analyse ainsi que l'accumulation de spectres. Elle a aussicomme caractéristique de donner une énergie cinétique excédentaire aux ions, ce quirend le piégeage et I'excitation plus délicats à optimiser. Les taux de fragmentadon desions peuvent être relativement élevés suivant les conditi-ons,;;";;;eut nuire à lasensibilité dans certains cas.

Nous allons' dans cette partie, suivre les différentes éhpes de la séquence d,analyse parionisation laserÆTMs afin de dégager les moyens à menre en oeuvre pour obtenir lespectre opdmal d'un composé.

Mais commençons par essayer de définir re ,,meilreur,, 
spectre. En effet, seronI'application que I'on aborde, les critères seront différents. Est-il nécessaire d,assignerune masse exacte ? Avec quelle précision les quantités relatives d,ions doivent-ellesêtre déterminées ? Est-il souhaitable d'avoir une excellente résolution, ou alorspréÊrera-t-on privilégier la sensibilité ? suivant que l'on recherche un produit inconnu(masse exaete et sensibilité), que I'on veuû déterminer ia compositioi d,un mélange(précision des rapports d'intensités) ou encore que l'on désire trouver des traces d,unproduit de masse connue (sensibilité maximale), Ies paramètres de la séquence neseront pas choisis de la même manière. Il est à noter que dans de nombreux cas descompromis seront nécessaires, il faut parfois choisir entre sensibilité et résolution.Dans de nombreux cas' un examen approfondi du spectre et de l,interférogrammepennet de juger si un changement de séquence est judicieux. Mais parfois, il faut
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savoir perdre un peu de temps à changer certains paramètres juste "pour voir". En
effet, les phénomènes sous-jacent à I'analyse elle-rnême sont complexes et on ne
comprend qu'après les avoir observées certaines améliorations spectrales en fonction
des paramètres appliqués.

I. L'étape d'ionisation

A. Généralités

L'ionisation est une étape primordiale en spectrométrie de masse. C'est elle qui
détermine le nombre d'ions présents et leur répartition géométrique. Elle définit
également leur distribution d'énergie cinétique donc leur rayon de giration initial et
leur répartition d'énergie interne c'est à dire leur capacité à fragmenter. Les
phénomènes se produisant pendant I'ionisation dépendent de la technique utilisée,
certains sont bien connus. d'autres restent très obscurs.

De nombreuses méthodes d'ionisation peuvent être utilisées en conjonction avec la
FTMS. Puisque c'est une technique basée sur le piégeage des ions et non sur leur
accélération, elle peut-être couplée à des ionisations pulsées ou continues. Le vide
poussé qui règne à I'intérieur de I'appareil pose cependant un problème pour le
couplage avec des techniques d'ionisation dites à "haute pression" (thermospray,
APCI, électrospray). Ce problème a êtê résolu dans bien des cas en utilisant des
sources d'ionisation externes avec pompage différentiel.

L'instrument dont est doté le laboratoire LSMCL est couplé comme nous I'avons vu à
une source d'ionisation laser. Cette méthode permet I'analyse d'échantillons solides
massifs ou sous forme de dépôts.

Nous avons pu constater au Chapitre I que de nombreux paramètres influent sur les
mécanismes de désorptior/ionisation laser. Nous allons les considérer ici d'un point de
vue plus appliqué en montrant en quoi ces paramètres ont un effet global sur I'analyse
en FTMS.
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Longueur d'onde À

ons
ion/molécule

Tigo"" m.11 : Diagramme schématique des différents facteurs qui influencent
I'étape d'ionisation.

1. Le laser

Le premier paramètre dont I'influence est évidente est le type de laser utilisé. Nous
disposons au laboratoire de plusieurs sources laser pulsées : un laser excimère
permettant I'accès aux longueurs d'onde248 nm (mélange Krypton / Fluor) et 193 nm
(mélange Argon / Fluor) ainsi qu'un laser Nd-YAG utilisable en fréquence triplée (355
nm) ou quadruplée (266 nm). Pour des raison de géométrie des optiques de
focalisation, il n'est pas possible de coupler à la source d'ionisation des lasers de
longueur d'onde supérieure à 355 nm.

Le choix du laser détermine le temps d'impulsion, la longueur d'onde ainsi que
l'énergie disponible. Le temps d'impulsion n'est pas contrôlable, c'est une donnée
propre au laser utilisé. Des études ont prouvé que I'absorption des derniers photons de
I'impulsion laser peut jouer un rôle important dans le processus d'ionisationl2gl.

L'irradiance (ou densité de puissance) est une caractéristique importante dans le
processus d'ionisation laser, elle dépend de l'énergie disponible sur l'échantillon. donc
du laser utilisé et de I'absorption du système optque, de la surface irradiée et du temps
d'impulsion, elle s'exprime en watt par centimètre carré. Un télescope permet d'ajuster
le diamètre du faisceau sur l'échantillon d'une dizaine de micromètres jusqu,à un
millimètre. Selon les longueurs d'ondes et les irradiances choisies, les spectres de
masse, notamment des produits organiques, présentent d'importantes différences.
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Il convient cependant d'être très prudent dans I'interprétation de l,influence de
I'irradiance' En effet, cornme I'irradiance varie de façon inversement proportionnelle
au c:uré du rayon du faisceau sur l'échantillon (de l0 pm à environ t mm) , on peut
confondre une irradiance optimale avec un rayon optimal . Une augmenbtion de signal
peut être le résultat d'une meilleure irradiance, mais aussi provenir du fait que, comme
la surface de I'impact est plus grande, un plus grand nombre de molécules se trouve
engagé dans I'interaction.

Il faut également tenir compte de la dérive de l'énergie de sortie du laser avec le temps.
En effet, le laser Nd-YAG présente une énergie qui diminue lors de la chauffe. En ce
qui concerne le laser excimère, le vieillissement du mélange gazeux cause également
une diminution d'énergie.

2. Le substrat

L'ionisation laser dépend également, dans une certaine mesure, du substrat sur lequel
est déposé la cible. C'est le cas notamment en analyse organique, lorsque la quantité de
cible est faible, ou lorsque la molécule est très transparente à la longueur d,onde
utilisée. Le substrat qui peut être massif ou divisé, présentant plus ou moins de défauts
de surface, et le matériau cible déterminent l'état de la surface qui interagira avec le
rayonnement incident. Des variations infimes de l'état de surface causent de grands
changements lors de I'ionisation. L'échantillon doit être le plus homogène possible (au
moins à l'échelle du microscope optique) afin d'obtenir une répétabilité acceptable,
ceci constitue une des principales limitations de I'ionisation laser.

3. La cible

La cible (molécule, polymère, matériau composite, etc...) en elle-même est bien
entendu un facteur prépondérant. Les quantités déposées sur le substrat peuvent être
très faibles (de I'ordre de quelques microgrænnnes) mais en général tout !'échantilon
n'est pas conso[tmé par I'analysè.

Les molécules qui présentent une absorption intense à la longueur d'onde utilisée ont
en gênéral tendance à fragmenter même à taible irradiance, et leur seuil de désorption /
ionisation est plus taible que pour celles qui absorbent peu. A titre d'exemple, nous
présentons ici les spectres de la fluméquine par désorption/ionisation laser à 24g nm à
différentes irradiances (voir figure III.LZ).
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Les paramètres de la séquence udlisée sont regïoupés en annexe A (Tableau A.l). unpotendel de piégeage de 0,75 volt a été utilisé, .. qui est généralemenr suffisant dansle cas de la configuration avec porte-échantillon interne. Les autres paramètres sontmaintenus à des valeurs standard sauf le nombre de points qui est de 64K au lieu de32K utilisés habituellement. Les données présentées ont subi une apodisation"Blackman Harris 3 termes" ainsi qu'un remplirsage par des zéros avant ffansforméede Fourier.

L'échantillon est constitué de quelques cristaux de fluméquine déposés sur un porte-échantillon d'aluminium' ce composé présente une bande inbnse autour de 260nm etson coefficient d'absorption molaire à 248nm est de lg 733lmol-l cm-r. on note queles intensités relatives des fragments de la fluméquine dépendent fortement deI'irradiance utilisée' Des fragments sont observés même à l'irradiance la plus faible queI'on peut atteindre avec notre instrument en raison de l'absorption intense de lamolécule' Les fragmentations de la fluméquine à cette longueur d,onde serontexplicitées dans la paftie 2 du chapite suivant.

D'autre part, suivant la longueur d'onde, il peut se produire des phénomènesd'ionisation résonante de certaines impuretés prérrnr., dans l'échantillon. Le tauxd'ionisation de ces composés étant très élevé dans les conditions résonantes, ceux-cipeuvent gêner I'analyse de la molécule cible.

un des facteurs qui passe souvent inaperçu lors d'une analyse est la modification del'échantillon pendant I'interaction avec le laser. Il est possible, par exemple que lespremiers impacts sur la surface de l'échantillon donnent un signal très différents desimpacts suivants' Le laser modifie la surface, et si une accumulation de signal estutilisée' le signal global obtenu ne reflércra pas cette modification. Au conûaire, si unseul impact est utilisé en changeant de place à chaque essai, on peut ne pas détectercertains i ons caractéri stiques de l,échantillon.

comme nous I'avons vu au paragraphe précédent, la nature de la cible détermine l,étatde surface' Dans le cas de solides divisés ou répartis dans une marice, les phénomènesde "points préférentiels" peuvent se manifester et il est très difficile de faire lasélection des specres représentatifs de l,échantillon.
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Il faut également tenir compte de la pression de vapeur saturanæ de la molécule cible
utilisée' En effet, une vaporisation de la molécule cible dans la cellule a pour effet de
perrnettre différents processus d'ionisation, en particulier I'ionisation en phase gazeuse
par réaction ion/molécule.

4. Le délai d,ionisation

Il s'agit du temps entre I'ionisation et I'excitation des ions. on peut le faire varier à son
gré entre 2 microsecondes et plusieurs minutes. C'est ce délai qui pennet des réactions
entre les espèces désorbées. Si le signal maximal est obtenu pour un délai d,ionisation
supérieur à plusieurs secondes, il est fort probable que I'ionisation se fasse en phase
gzveuse cornme c'est le cas pour l'atrazine que nous verons au chapitre suivant.

lf. Les paramètres du piégeage

L'étape d'ionisation fournit une certaine population d'ions de masses différentes,
présentant des caractéristiques énergétiques variables. Les ions doivent ensuite être
piégés dans la cellule pour pouvoir être analysés.

Figure lll.L3_:Diagramme schématique cies tacteurs qui caractérisent lepiégeage des rons.

Le piégeage s'effectue comme nous I'avons vu grâce à I'action combinée du champ
magnétique statique et du champ électrique appliqué sur les plaques de piégeage. Un
des facteurs qui joue un rès grand rôle ici est la géométrie de la cellule tl6l.

Champ Magnétique
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comme nous I'avons déjà précisé, le champ magnétique est en général créé par un
aimant supraconducteur' il ne s'agit donc pas d'un paramètre que l'on peut faire varier à
son gré' Tout au plus peut on envisager un changement de I'aimant mais cette
procédure est coûteuse et fastidieuse.

Dans l'équation qui donne la fréquence cyclotronique (équation 4), on voit que les ions
de mlz différents ont chacun leur fréquence de précession propre. De plus on constate
que I'utilisation d'un champ magnétique plus intense penner une augmentation de la
fréquence cyclotronique' ce qui facilite la détection des ions de hautes masses au
dessus du bruit de fond environnant dans ra gammes des querques kHz.
L'augmentation du champ permet également d'améliorer I'efficacité de piégeage donc
la sensibilité et d'élargir la gamme de masse accessible. En effet, la force magnétique
étant augmentée, les ions de plus haute énergie cinétique peuvent être piégés.

Une caractéristique intéressante de la FTMS est illustrée par le calcul suivant ; en
dérivant la pulsation cyclotronique par la masse, on obtient :

d t .  =-
dm

9.50 (Ù" ( l ) m=- -  (+  Y .  =
m2 m d,rr" dm

On voit que la résolution en masse est égale à la résolution en fréquence (au signe
près) ; plus la fréquence cyclotronique d'un ion est élevée, plus sa masse pourra être
mesurée avec précision. Rappelons que la fréquence cyclotronique d'un ion de masse
donnée est proportionnelle au champ magnétique. C'est encore une raison d'utiliser un
champ magnétque plus intense.

C'est un paramètre qu'il faut contrôler très attentivement. En effet, s'il est trop faible,
les ions de grande énergie cinétique seront perdus, mais s'il est rop fort, l,énergie
potentielle des ions dans le champ de piégeage sera trop élevée et il se produira une
perte d'ions due à une diffrrsion intense du mouvement magnétron.

En raison de sa composante radiale, le potentiel de piégeage entraîne une perturbation
des fréquences cyclotroniques détectées, il s'agira d'en tenir compte lors de
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I'étalonnage des specres à raversvu dans ra partie précédent, ;ji iii: ni,ffi.""i::ï:;ffi:îï:diïmasse/fréquence connus qui servent à carcure, t., .orrncient â, b et éventuellement c
fir:'"lij;:"ïlrerie 

ra fréquence mesurée à ra masse (voir tabreau nr.z).A chaqueEnprariq,.,r\,;ip,:';;ï':fi :':ffi'::;:,!","#'r j:::*i,îiliiTr:,fr.fl:
quelques dixièmes de volts seulement enfaîne un décarage en masse pouvant allerjusqu'à plusieurs unités dans res **.r, de hautes masses (> 1000).

lJ ;iff I :ï îî:l':î ffJj H:',:^ïl rî" :-. T "n mov en de di s c erner ra pré s en cedécarage a, r,equ"oce rorsque r'",,,1i11i'.',ïUlilfi',r:A:: présenrenr pas de

suivant Ia géoméfie de la cellule, Ie champ électrique de piégeage prendra diversesformes et I'efficacité du piégeage sera aiffére;;, prus, I'influ.n-., o. ce champ surIes fréquences cyclot'oniques ;"* mooifiée. L'appareil dont nous sommes équipés aété conçu avec un porte-échantillon sirué à t'inteleur de ra cellure et qui est porté aupotendel de piégeage' cette géométrie présente I'avantage o, pr*"ttre 'analysed'échantillons massifs et elle pJr", une exceilente sensibilité. cependant, Ia présencedu porte-échantillon perfurbe les lignes equipot"ntielles du champ érectrique dans lacellule et I'analyse d'échantillons isolanr, ,nouin" aes intromogenlites de champ non
rï::',iJ :lîî ;ïjt:ffi utll;t il*"sente 

I es ri gne s éq uipo rentierres du ch amp de

un aut'e fait que nous devons mentionner est que le porte-échantillon et Ia plaque depiégeage de la source sont ,rmovible, pour p.r."*" Ie changement d,échantillon. Leproblème qui se pose alors est celui de la reproauctiuilite du positionnement de Iaplaque de piégeage, ce qui peut nuire à Ia reproductitrilité des expériences.
Pour remédier à ces problèmes, il a été décidé de changer de configuration en praçantle porte-échandllon juste à I'extérieur de la praque de piégeage de la source. une érudeest en cours pour déterminer I'impact de ce changemen, ,u. res résurtats obtenus. Nous
ffi:Tlilïiiil,i::il oais ra troisièmJpartie de ce chapitre consacrée aux
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Figure IrI.14 : Equipote-ntielles du champ électrique de piégeage dans la
cellule avec porteéchantillon interne. Le porte-échaniillon eir pîrté au mêmè
potentiel que les plaques de piégeage.

La pression résiduelle influe sur I'analyse à plusieurs niveaux. Les collisions des ions
avec les molécules de gaz présentes ont pour premier effet la relaxation des différents
modes d'oscillation. Comme nous I'avons vu, I'amplitude du mouvement cyclotron a
tendance à diminuer, tout cornme celle des oscillations de piégeage. Le magnétron se
comporte différemment et conduit à une éjection des ions à la suite de trop nombreuses
collisions. La pression résiduelle limite donc le temps pendant lequel on peut espérer
conserver des ions dans la cellule. D'autre part, après la phase d'excitation, les
collisions ont pour effet d'accêlérer le déphasage des ions, donc de nuire aux capacités
de détection.

III. L'excitation des ions

A I'issue de I'ionisation, les ions de même mlz ontune fréquence cyclotronique donnée
mais des positions aléatoires dans la cellule ainsi qu'un rayon de giration tÈs faible et
une phase quelconque, ce qui ne génère aucun signal sur les plaques de détection (voir
figure III.3).

Pour détecter les ions, il faut appliquer un potentiel électrique variable de forme d'onde
donnée aux plaques d'excitation afin de provoquer le rassemblement des ions en un
paquet qui adopte alors un mouvement cohérent, et d'augmenter leur rayon de giration,
les rapprochant ainsi des plaques de détection.
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Figure m.lS: Diagramme schématique de l,excitation.

P arlie 2. Implications pratiques

Des formes d'onde variées peuvent être utilisées pour l,excitatio n U7l. on peutappliquer une différence de potentiel transitoire .no. res praques excitatrices, ouenvoyer sur ces mêmes plaques un courant alternatif de fréquence variable dans letemps' on peut enfin employer la méthode srffIFTr qui consiste à envoyer sur lesplaques un signal résultant de la transformée de Fourier inverse d,une forme d,ondeprédéfinie dans le domaine des fréquences.

d'un
mouvement cohérent

Augmenhtircn-
rayon cyclotron

néfastes
Ejection xy
Ejection z

c'est la méthode d'excitation la plus simple qui soit, elle est utilisée en général sur dessystèmes à champs magnétiques faibles et de dimensions réduites. Elle consiste àenvoyer sur les plaques excitatrices un signal rectanguraire pendant un temps ffès bref[30]' La figure III'16 monûe la forme temporelle d'une excitation par impursion er satransformée de Fourier.

on se rend aisément compte que le spectre de fréquence excité ne peut être considérécomme "plat" que sur une très faible largeur (environ r}vo desa largeur). pour exciterde cefte manière des gammes de fréquences telles que celles udlisées en FTMS(typiquement2 MHz) avec une amnlitrrde rctarirrcmanr  ̂̂ -^.--^ .r ^une impursion r*,ru'""'"rn, ;;;-,;;ilî"ï ;:i' ili," ;i:*ï;ii:îJdéraisonnablement élevée (environ l0 000 volts).

I SWfFT ; Stored Waveform Inverse Fourier Transform
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Figure ul.l6 r FoT:_,99nde temporelle pour une excitation par impulsion etsa transformée de Founer.

L'excitation par impulsion n'étant réalisable que sur des plages de fréquences
relativement étroites' on a recours à d'autres formes d'ondes d'excitation telles que
I'excit'ation par balayage de fréquence proposée par Comisarow [20] pour l,excitation
large bande.

C'est la méthode la plus utilisée à I'heure actuelle, car elle permet d'exciter de larges
gammes de'fréquences avec un pouvoir d'excitation peu dépendant de la fréquence
cyclotronique. Elle consiste en I'application sur les plaques excitatrices d,une fonction
sinusoidale d'amplitude constante et de fréquence instantanée variant linéairement
avec le temps [20] (voir figure m.l7).

Un balayage de radiofréquences se caractérise par son amplitude, ses fréquences
limites haute et basse et sa vitesse de balayage. Ce sont des paramètres qui ont une
influence très forte sur le résultat de l'analyse, il faut donc les réguler précisément afin
d'obtenir des résultats optimaux. En effet, en fonction de la population d,ions initiale,
cie ieur répanition ci'énergie cinétique, ces ions seront plus ou moins susceptibles d,être
excités jusqu'à de grands rayons de giration sans pour autant entraîner leur collision
avec les plaques. Si le nuage est plus large, l'excitation doit être moins intense comme
nous I'avons \m précédemment (voir figure trI.s). La désorption laser génère rarement
des populations d'ions exactement semblables d'un tir à I'autre. A cause de cela, le
signal présente de nombreuses fluctuations et il est difficile d'optimiser les paramètres
d'excitation dans ces conditions.
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ilHÏà*rt#'.tJ;"Suffiof'"*ti'u'ion par balavage de fréquences (a) et sa

Les limitations de l'excitation par barayage de fréquence sont les suivantes :' La non-uniformité du spectre de fréquences d'excitation. Bien que l,amplitudedu courant d'excitation soit constante, tous les ions ne reçoivent pas exacrcmentle même pouvoir d'excitation (voir figure ltr.l7.b).- L'éjection suivant la direction z. comme la période d'excitation est relativementlongue comparée à celle des oscillations de piégeage, la composant z du champd'excitation peut engendrer une éjection o" ."rtuin, ions hors du puits depotentiel de piégeage.

Pour palier à ces problèmes, une nouvelle méthode d'excitation a \ru le jour, il s,agit deI'excitation par transformée de Fourier inverse d'une forme d,onde prédéfinie (swIFT).

f  .a f rqncfnmda J^ D^. . - i-- Ee'rurvÀ'rvw us 'uurlcr est nabrtuellement utilisée pour calculer le spectre dans ledomaine des fréquences à partir de la forme d'onde dans le domuin" temporel.cependant' afÏn d'obtenir une forme d'onde d'excitation opdmale dans le domainetemporel il est judicieux de procéder en sens inverse : c,est à dire, définir le spectrediscret optimal des fréquences à exciter et d'opérer une transformée de Fourier inversepour générer la forme d'onde (discrète) correspondante dans le domaine temporel.cette forme d'onde étant stockée dans la mémoiie de l'ordinateur, il est possible de la
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passer à un conveftisseur numérique-analogique et de
émettrices pour l'utiliser comme source d'excitation [3r].potentiel de la méthode SWIFT.

Partie 2. Implications pratiques

I'envoyer sur les plaques
La figure III.I8 illusrre le
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Figure rrl.rE : Exemple d'apprication de ra méthode swIFT. Le spectre defréquences (en haut) inoiouir-i1;r.iiôn à"r t"LJJira, 31 er de tous lei ions demasse comprise entre 60 èt ezo 
"*""pté-Iii;îJ. La transformée de Fourier

;Tdfl: gnhi..:l gnar dans re oomainè ;;p;;;i (; tôï ôiùiJ,,* r",

Le grand avantage de la méthode swIFT est qu'eile pennet d,obtenir des spectresd'excitation de pratiquement n'importe quelle forme, ce qui peut être très utile pourfaire des éjections sélectives comme nous le verrons par la suite. cependanq pour desgÉrmmes d'excitation supérieures à quelques dizaines ae ntone rtz, onarrive rapidementà saturation de la mémoire de I'ordinateur.

rv. Acquisition du signal et opérations mathématiques
L'acquisition et le traitement des données sont les dernières étapes de la séquenced'analyse, la figure IU.l9 en illustre les paramètres.
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Fréquence
d'acquisition

Zero-filling

{lSur-e rrr'19 ' DlSgrlnr-e. schémarique présentant les paramèhesoerectron et du traitemént du signai.'--' de la

A. Courant imaæ.

Comme nous I'r'innuence",jËi:,iffi i:,Ti:ï:1:.:,îft 'ï'',J,ïîî:l;::::ïî11ï:l:
influence dépend essentiellement du nombre d'ions présents ainsi que des rayons degiration des paquets d'ions' Le signal détecté oépendra donc de toutes les étapespréalables à Ia détection' Il faudra s'en souveni, pou, optimiser les paramètres dedétection car un signal taible résulte très souvent àe l,utilisarion de paramètres peuadéquats en amont dans Ia séquence, et l'augmentation du nomb* o" points dedétection ou la diminution oe ta fréquence a'a-cquisition ne pourront à eres seulesrattraper les effets néfastes d'auffes paramètres. En fait, Ies paramètres de détectionque nous décrirons au paragraphe suivant ne doivent êûe modifiés que pour amériorerun spectre jugé convenable au préalable.

Il est parfois difficile en FTMs de détecter deux pics de fréquences voisines. c,esr le
ffi ;ii' ïïtiiff ilï:'i:,: iï' i: ::ï:1,"-y q ue d'un c ompo s é organi q u e ce
r 3 2 r . c' e s r c ornme s i r u n ie s nu *,, ;,.* 

" 
;ï;ii iffi "i::ï:,",', tr î: ffi:::qu'un seul pic mal résolu' cet .frr, ,. fait surtout sentir lorsque les popurationsioniques sont importantes et le temps de détection est long. Lorsque ,,r est re cas, ilfaut tenter de diminuer les populatiois d'ions (moins d'énergie d,ionisation, diminutiondu potendel de piégeage) el rimiter re temps d,excitation auhnt que possibre.
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La détection du signal à proprement parler se caractérise par trois paramètres
principaux' Le nombre de points de données et la fréquence d,acquisition qui
définiront la durée pendant laquelle s'effectuera la détection. Et I'atténuation du signal
détecté qui définira le seuil de détection.

Le nombre de points : c'est nécessairement une puissance de 2 en raison de critères
spécifiques à I'algorithme FFT (Fast Fourier Transform) utilisé pour traiter les
données' Plus le nombre de points de données sera grand, plus la résolution théorique
sera élevée pour une fréquence d'acquisition donnée. Mais il est important de noter que
pour un signal fortement amorti, I'augmentation du nombre de points aura tendance à
diminuer de façon significative le rapport signal sur bruit sans pour autant donner lieu
à I'amélioration de résolution escomptée

La fréquence d'acquisition : c'est un paramètre qui peut prendre.certaines valeurs
bien définies caractérisant I'intervalle entre les points échantillonnés par le
convertisseur analogique-numérique. Cette fréquence, d'après le critère de Nyquist,
devra être égale au minimum au double de la fréquence la plus haute à détecter tl3l. Si
ce n'est pas le cas, des pics apparaîtront à des fréquences (donc des masses) qui ne leur
correspondent pas dans la réalité (effet de "sous-échantillonnage"). Il est possible
néanmoins de remonter à leur fréquence vraie connaissant la fréquence d,acquisition.
Si I'on est obligé, pour augmenter la résolution en haute masse, de diminuer la
fréquence d'acquisition, il faut s'assurer qu'il n'y a pas d'ions de fréquence supérieure à
la moitié cette fréquence ou tout au moins ne pas exciter ces ions afin qu'ils ne gènent
pas I'interprétation des spectres.

La détection de fréquences supérieures à la moitié de la fréquence d'acquisition peur
néanmoins se révéler très utile. En effet, on peut par ce biais détecter des ions dont le
rappoft mlZ eSt Sitrfé fès ên decà des canacités de détectinn nlnecin,,^o rt^ !,^---^-.--i!ev evrvvuvrr vr4ùirlytlvù u,ç r 4ppanËil.

L'exemple suivant tiré de la thèse de N. Lobstein [33] illustre certe possibilité.
L'échantillon est consitué d'une pastille de nitrure de bore. L'ionisation est réalisée à
248 rwr avec une irradiance de 3 109 W cm-2. Le spectre de la figure III.20 a été réalisé
à l'aide de la microsonde laser FTMS 2000 du laboratoire et l,informatique
d'acquisition NICOLET 1280.
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Figure III.20 : Specrre LDÆTMS à 248 nm
bore. D'après [33] 

- d'un échantillon de nitrure de

Dans cette configuration, la fréquence d'acquisition maximale est de 5333 kHz, ce qui
colrespond à une fréquence limite détectable de 2666 kllz (m/z = 17 ,6 à 3,04 resla). La
détection des deux isotopes du bore (l0B et I lB) n'est donc pas directement réalisable.
Cependant, il est possible d'exciter ces deux ions et de détecter leurs signaux aux
masses 43 1t t3+; et 70 (l0B+) par effet de "sous-échantillonnage". Nous ne disposons
malheureusement pas de tous les paramètres de la séquence utilisée.

L' atténuation du signat : il s'agit d'un paramètre qui permet de réduire la détection
de bruit et d'éviter la saturation du détecteur. En pratique, il faut augmenter ce
paramètre lorsque I'intensité du signal détecté dépasse la gamme dynamique du
convertisseur analogique-numérique. L'atténuation du signal s'exprime en décibel.

Une fois le signal détecté et stocké dans la mémoire de I'ordinateur, il faut lui
appliquer diverses opérations mathématiques afin d'obtenir un spectre de masse.
L'opération la plus importante étant la transformée de Fourier qui est réalisée grâce à
un algorithme FFT (Fast Fourier Transform).

Avant de réaliser la transformée de Fourier, on peut employer diverses artifices pour
améliorer les spectres obtenus. Il s'agit de I'apodisation et du "remplissage" de la
mémoire par des zéros (zero filting).
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L'apodisation consiste à combiner le signal temporel obtenu à un fonction défini e. Le
but de I'apodisation est de réduire les oscillations de la ligne de base du spectre à
proximité des pics. Ces oscillations sont une conséquences du caractère discret du
signal enregistré [13] et peuvent gêner la détection d'un pic de faible intensité à
proximité d'un pic intense. Cependant, le spectre résultant après apodisation est
différent de sa forme initiale. En général, I'apodisation permet d'améliorer I'aspect
visuel des spectres mais il y a souvent une perte d'information. Les résultats obtenus à
partir d'un interférogramme soumis à différentes fonctions d'apodisation sont
regroupés en annexe D.

Le "remplissage" de zéros a une autre fonction, et bien qu'il s'agisse d'une méthode fort
simple, il permet d'obtenir plus d'informations à panir d'un interférogramme donné. En
effet, la transformée de Fourier se fait dans le corps des complexes et génère des
fréquences positives et négatives. Le nombre de points du spectre réel dans le domaine
des fréquences est donc la moitié du nombre de points détectés (c'est pourquoi le
nombre de points détecté est nécessairement une puissance de 2). En ajoutant en
mémoire à la suite du signal détecté un certain nombre de fois autant de zéros qu'il y a
de points de mesure, on augmente artificiellement le nombre de points du spectre dans
le domaine des fréquences. Ceci est important notamment pour la précision en masse
et en intensité car un pic étant constitué d'un plus grand nombre de points, son
maximum sera mieux déterminé t341. L'influence du nombre de zéros ajoutés sur les
spectres obtenus est monfié en annexe D.

C'est le meilleur moyen d'augmenter la résolution sur une plage éroite de fréquences
(quelques milliers de Hz). Il faut néanmoins passer par une phase relativement ardue
de préparation.

Le mode hétérodyne consiste à mélanger aux fréquences détectées une fréquence de
référence et à enregistrer le phénomène de battements obtenu [13]. Le signal est
ensuite passé par un filtre passe bas pour détecter uniquement les pics résultant de la
combinaisor o+-(Dres (voir figure III.21).

Cette méthode permet de détecter pendant un temps beaucoup plus long car on
s'intéresse à des basses fréquences et on peut échantillonner avec une période

84



Chapire IIL : LD/FT-ICR-MS Partie 2. Implications pratiques

nettement plus longue. Elle permet d'obtenir de très hautes résolutions avec une
mémoire minimale. Il faut cependant garder à I'esprit que cette méthode ne fonctionne
bien que sur des girmmes de fréquences relativement étroites et que les paramètres de
piégeage et d'excitation doivent être optimisés au préalable pour obtenir un signal très
faiblement amorti.
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Figure m.zl: Schémas de fonctionnement du mode hétérodyne (d'après tl3l).

L'exemple suivant démontre les capacités particulières du mode hétérodyne. Un
échantillon de dicoronène obtenu par pyrolyse à 650oC du coronène a été analysé à
266 wr avec une irradiance d'environ 106 Vir.cm-2.

L'excitation et le piégeage ont tout d'abord été optimisés en mode direct. Nous avons
rencontré un problème de couplage de nuages d'ions dt à une densité ionique
importante avec cet échantitlon. Nous reviendrons sur ce problème ultérieurement
(voir le paragraphe VI). Le piégeage et I'excitation ont été optimisés en mode direct. Il
est apparu que le fait de porter la plaque de piégeage source à 3 volt pendant
I'ionisation Permet de diminuer la densité ionique et de diminuer ainsi les couplages.
De plus une excitation très courte est favorable. En second lieu, nous avons réduit ta
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gamme de fréquences en mode hétérodyne pour finir par détecter seulement la gamme
colrespondant aux masses 585 uma à 605 uma. La liste complète des paramètres de la
séquence utilisée est donnée en annexe A (tableau A.2)

S.t.fs
}tscg c.ta'tær: C.rH,r: 594.1l()

C.rH,r:595.14t

C..llr:596.156
tcc.,H,,5g.t59

oqc.rH,r:59t.t6

M.

mh

Figure ln22: Spectre en mode hétérodyne du dicoronène.

La détection en mode hétérodyne nous a permis d'accumuler le signal sur une durée
totale de plus d'une seconde et demie et d'obtenir ainsi une résolution de I'ordre de
50000 à la masse 596 avec seulement 8 Koctets de mémoire utile. On distingue sur le
spectre le massif isotopique du dicoronène ainsi que les fragment provenant de la perte
d'un ou plusieurs protons (voir figure m.22).

v. Différentes manipulations des populations d'ions

Après l'étape d'ionisation, lorsque les ions sont piégés au sein de la cellule, il est
possible de leur faire subir différents traitements qui vont pouvoir améliorer la qualité
des spectres obtenus, ou encore augmenter I'information apportée par ces spectres. Il
est également possible de faire réagir ces ions avec des molécules neutres en phase
gazeuse. La figure suivante illustre les différentes possibilités de manipulation qui sont
disponibles sur I'instrument dont nous disposons.
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Piégeage suspendu

Réaction
ion/molécule

Refroidissement

Figure m.æ : Diagramme 6ss rnanipurations des populatons d'ions.

Ces manipulations peuvent servir différents objectifs que nous répertorions ci-après :

Cela consiste à sélectionner un type d'ions dits "ions parents", puis à leur donner une
énergie suffisante pour fragmenter [35]. La sélection s'opère en excitant tous les ions
sauf I'ion intéressant jusqu'à un rayon qui excède les dimensions de la cellule (cf. le
paragraphe c). Le problème qui se pose ici est celui de la sélectivité de I'excitarion.
Pour éjecter des ions de rapports m/z très différents de I'ion intéressant, une excitation
par balayage de fréquence est suffisante. Lorsque l'éjection doit se faire à des masses
proches, il vaut mieux utiliser une excitation SWIFT potu une sélectivité optimale
[36]' Dans tous les cas, il vaut mieux utiliser une impulsion d'éjection la plus courte
possible pour éviter I'expulsion des ions intéressants par la composante en z du champ
d'excitation.

Après avoir sélectionné les ions parents, diverse méthodes sont envisageables pour les
fragmenter : la dissociation induite par collision (CID), la dissociation par impact sur
une surface (SID) ou encore la photofragmentation. Dans le ea-s de la CID, les ions
sélectionnés doivent ensuite être accélérés en présence du gaz de collision, et leur
degré de fragmenhtion dépendra de leur énergie cinétique. on obtient ensuite un
spectre "d'ions fils", mais si on le désire, un type "d'ion fils" peut être sélectionné à son
tour pour être le "parent" d'une génération suivante. La FTMS est une des rares
technique qui permet cette méthode dite de spectrométrie de masse à plusieurs étages.

Introduction
d'un gaz
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Pour effectuer des réactions entre les ions et des molécules neuftes, il faut tout d'abordsélectionner I'ion réactif comme précédemment. Ensuite, la molécule réactive estintroduite dans la cellule en phase gazeuse. Il peut s'agir soit d,un solide qui sublimedans la cellule' soit d'un gaz oud'une vapeur introduits au moyen de vannes de fuite oude vannes pulsées' Les réactions peuvent alors être étudiées sur des temps variant dequelques microsecondes à plusieurs dizaines de secondes. c,est ainsi que l,on peutdéterminer par exemple des échelles d'affinités protoniques [37], des consrantes devitesses de réactions ou d'équilibre t131. Les ions réactifs peuvent également êtreexcités afin d'obtenir des énergies cinétiques permettant aux réactions de s,effectuer.on parle alors d'ionisation interne par impact d,ions (rltr ou 14) t3gl.

Nous présentons ici une exemple tiré d'une étude portant sur les produits de réactionsentre I'acétophénone en phase g.veuse et divers cations métalliques t3gl. Il s,agit de laréaction entre des ions Mg+ produits par désorption laser et des molécules neutresd'acétophénone (L). La séquence utilisée est représentée figure m.24.

Partie 2. Imptications pratiques

* VP: Vannes

Temps de
réaction

Detection
Iarge bande

ox
rr l

Figure lrr'2/: séquence utilisée pour étudier la réactivité de l,acétophénone(L) vis à vis du cation Mg+.

Les ions Mg+ ont été créés par ionisation laser d'une cible de grains de magnésium.L'acétophénone (L) a été introduite dans la cellule après l'impulsion laser d,ionisationet un délai de quelques millisecondes à plusieurs secondes a été appliqué pour

Ejection par balayage de RF
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permettre à la réaction d'avoir lieu avant I'excitation et la détection des produits
formés. Les paramètres de la séquence sont regroupés en annexe A (Tableau A.3).
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Iig.""q nI_.25 : Spectres obtenus après réactign e,ntre les ions Mg+ forrrés par
ionisation laser et des molécules nèutres d'acétophénone (L). D'alrès t39]. Les
temps de réaction sont de ls (a) ; 2,5 s (b) ; 5 s (c) et l0 s (d)

Le spectre de la figure III.25 illustre les résultats obtenus pour divers temps de
réaction. On distingue clairement la cationisation d'une molécule d'acétophénone
[LMg1+ et la formation de complexes de plus hauts rangs : [L*Mg]+ avec x=2 à 4. Les
abondances relatives de ces complexes varient avec le temps de réaction : A partir de
100 ms, le complexe [LMg]+ est détecté et au bout de 10 secondes, seul le complexe
le plus stable [L+Mg]* est observé.
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ré s olution. s ensibilité

I. Transfert vers Ia cellule analyse

comme nous I'avons déjà noté, la désorption laser génère des ions dotés d,une certaineénergie cinétique qui adoptent une distribution de rayons reladvement large. ceci nuità la sensibilité et à la résolution. L'instrument dont nous disposons comporre unedouble cellule' Il est possible de transférer une partie des ions formés de la cellulesource vers Ia cellule analyse en meftant à la masse la conductance limite pendant unbref instant t40l' seuls les ions de rayon inférieur à celui de l,orifice de la conductancelimite passeront en cellule analyse, il est possible d'avoir alors une moins grandedistribution de rayons et d'améliorer ainsi la résorution. En ce qui concerne lasensibilité' elle sera en général réduite car, au maximum, la moitié des iorrs présents ensource passeront en analyse' cependant, lorsque des populations importantes d,ionssont présentes en source' le transfert en unulyaa peut s,avérer un bon moyen dediminuer I'effet de charge d'espace améliorant ainsi la précision des mesures defréquences.

2. É,jection sélective

Il est possible d'éjecter sélectivement un ou plusieurs types d,ions dont l,abondancegêne les observations afin de détecter les composants minoritaires d,un mélange t361.La présence des ions majoritaires, en plus de gêner l'observadon des ions intéressants,crée une charge d'espace importante dans la cellule, ce qui a pour effet de décaler lesfréquences cycrotoniques, leur éjection comporte donc un double avantage.

cette éjection se fait cornme précédemment par excitation jusqu,à un rayon excédant

f'"Hj:,:ï:j:":"^."1t:t:-ï1o"" 
au |aut e des mérhodes d,excitation décrite dans

_.-v.sù v' swù rvuù \paragrapng U.).

3. Piégeage suspendu

Nous avons vu que la qualité des spectres obtenus en FTMS pour des populationsd'ions importantes était détériorée par les effets d'espace de charges. ces effets sont,enhe aufes' la diminution de la résolution, les complladons au niveau de l,étalonnageet une diminution de la gamme dynamique de l'instrument. comme les performances
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du système FTMS dépendant fortement des populations ioniques initiales, il est
souvent perçu comme une méthode difficile et peu fiable comparé à d,autres
analyseurs pour de nombreuses techniques d'ionisation. c'est le cas notaûrment pour
les méthodes de désorption/ionisation de solides qui génèrent des populations d,ion
variables.

En 1989, Laude et coll ont proposé une méthode très simpte de diminuer la charge
d'espace par une autorégulation des populations d'ions 126). n s,agit de suspendre le
potentiel de piégeage pendant un court instant (< I ms) afin que les ions excédentaires
soient évacués de la cellule par effets de répulsions coulombiennes. Ceci était déjà
utirsé auparavant dans les spectromènes à source externe pour admettre les ions dans
la cellule [41]. une séquence typique de piégeage suspendu est représentée figure
suivante.

Potentielde
piégeage

v..
ptege

ov

Figure IIl.26 : Séquence. {Pe de piégeage suspendu. Le délai duranr lequel lepiégeage est suspendu doitê'tre optiimi'sé;" i;ôti; des poouiationl-i-.'n;n,,""

Cette méthode présente I'avantage de simplifier grandement la calibration des spectres
en minimisant la contribution du terme associé à la densité ionique dans l,expression
mathématique reliant la fréquence à la masse. L'inconvénient est que les populations
d'ions échantillonnées ne sont pas nécessairement proportionnelles au populations
initiales, une information est donc perdue.
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La technique du piégeage suspendu ne doit donc être utilisée que lorsque l,on a un
indice important d'un effet d'espace de charge (décalage en masse, difficulté
d'étalonnage) ou à titre de confirmation pour déceler des composants mineurs d,un
mélange' De plus' il faut toujours veiller à garder pour référence un spectre acquis sans
suspension de piégeage.

La figure III.27 illustre le potentiel de la méthode du piégeage suspendu en ce qui
concerne la détection de magnésium à très raible teneur (12 ppm) dans un alliage de
zinc. Cet alliage contient divers élémens dans les proportions suivantes : Mg : 12 ppm
(plutôt en surface), Al : 150 ppm, cu : 1700 ppm, Ti : 750 ppm. Les ions Mg+ n'étaient
pas détectés dans les conditions standard d'analyse, même après éjections des ions du
zinc. La méthode nous a permis de déceler la présence de magnésium dans
l'échantillon. Les conditions optimisées pour ce spectre étaient : laser 266 nrnfocalisé
(-tog w cm-2) ; potentiel de piégeage 2Y; suspension du piégeage pendanr l0 ps ;
éjection des ions dans la gamme demlz 31,5 à 6g,5 par balayage de fréquences;
excitation et détection large bande ; 8 kilo-octets de points pour la détection ;
accumulation de 30 interférogrammes. Tous les paramètres de la séquence utilisée sont
regroupés en annexe A (Tableau A.4).

I
g
Ë
â

Figure l[l.27 : Spectre de masse en désorption laser d'un échantillon de zinccontenant 12 pp* de magnésium obtenu pù ta méthode de piésease rui*na-ùavec éjecrion_des ion_s dans la gamme'de mtz 31,5 à oaii.-iâir;tï6 ;;
(irradiance 109 tù/.cm-2;. eiégeagJ suspendu pendant l0 ps.
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on détecte encore les ions du zinc malgré l'éjection appliquée. En raison de la grande
abondance de ces ions, une éjection complète nécessite un balayage de radiofréquence
encore plus lent, ce qui a pour effet d'exciter les oscillations de piégeage des ionsintéressants et les signaux du magnésium ne sont plus détectés.

Le spectre obtenu montre l'ion Ar+ et les ions correspondant à Mg+ avec desabondances relatives de 27,8 Vo et g,g3Vo (z+y1rr. Ces abondances ne sonr pas enaccord avec Ia composition de I'alliage. Pour expliquer cette différence, on peut
invoquer une différence de répartition des comptsés (le magnésium est plus ensurface) ou encore une influence plus grande de l'éjection sur les ions Al+.

4. "Refroidissement,, des ions

Pour que l'étape d'excitation soit efficace, il faut que les ions de même masse
réagissent au champ d'excitation de la façon la plus homogène possible. pour cela, il
est nécessaire d'avoir des distributions de rayons initiaux les plus resserrées possibles
donc des énergie cinétiques minimales.

Nous avons vu que l'étape d'ionisation présente l'inconvénient, notammenr pour
I'ionisation laser de créer de larges distributions d'énergies cinétiques. Il est possible de
diminuer ces écarts en utilisant la relaxation par frottements. Il s,agit d,introduire ungaz de collision qui va entraîner une relaxation des ions vers le centre de la cellule.
cependant, comme nous I'avons vu dans I'effet de la pression résiduelle sur lepiégeage, de telles collisions vont également générer une diffusion du mouvement
magnétron et entraîner la perte d'ions, ce qui ruine I'intérêt d,une telle méthode.

certaines études montrent que pour des ions beaucoup plus massifs que les neutres, si
le temps d'interaction entre les ions et les molécules neutres est suffisammenr court,
une amélioration des spectres est possible par cette méthode. Il est meme possible par
ce biais de procéder à plusieurs mesures sur la même population d,ions t42l .

Néanmoins, I'introduction d'un gaz de refroidissement permet d,atteindre le but
recherché lorsqu'il est couplé à I'utilisation de I'excitation quadripolaire azimutale
comme nous allons le voir.
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5. Axialisation des ions par refroïdissement
et excitation q uadripolaire azimutale

L'axialisation par refroidissement et excitation quadripolaire azimutale est consid éré à
juste titre comme la plus grande innovation en FTMS de ces l0 dernières années. Cette
méthode permet en effet des gains de sensibilité et de résolution inespérés en réduisant
de façon sensible les distributions de rayons initiaux des ions.

L'excitation quadripolaire azimutale est réalisée dans la cellule cubique en branchant le
signal d'excit'ation à une paire d'électrodes opposées er un signal identique mais
déphasé d'un angle æ à I'autre paire d'électrodes [43]. Les quatre électrodes parallèles
au champ sont donc utilisées dans ce mode d'excitation (les deux plaques émettrices et
les deux plaques réceptrices).

Figure III.2E : Représentation de la conversion entre les mouvementscvclotron et Eragnétron lors d'une excitàiion i1ïàdtipôià-itô'Lirîriare a rafiéquence ol.. D;a"preJ(MI:-- 
-

On peut montrer que dans ces conditions il existe trois fréquences d'excitation qui
provoquent un effet à long terme sur le mouvement des ions [43] : 2(ù+,216._ et
(Dc=(Ù+*(D- Cette dernière fréquence a une influence tout particulière, en effet une
excitation quadripolaire à la fréquence crc entraîne une perpétuelle conversion entre les
modes d'oscillation cyclotron et magnétron- C'est à dire que, tant que l,excitation est
appliquée sur les quatre plaques, le mouvement cyclotron des ions va augmenter tandis
que le magnétron diminue et vice et versa (voir figure lu.2g).

Le grand intérêt de cette conversion est que contrairement au mouvement magnétron
dont I'amplitude augmente à la suite de collisions avec des neutres, l,amplitude du
mouvement cyclotron, quant à elle, diminue (voir Chapitre III partie I). Comme il a étê
monfé que le mouvement cyclotron décroît plus rapidement que ne croît le

w
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magnétron, lors des collisions, on a globalement un regroupement des ions excités
autour de I'axe de la cellule. Cette méthode est actuellement en cours d'implantation
sur notre instrument.

VI. Exemples suivis d'optimisation de spectre

Afin de mieux cerner les problèmes qui peuvent se poser lors de I'analyse par LD-
FTMS, nous proposons ici deux exemples suivis. Nous verrons comment, suivant les
cas, on peut améliorer la réponse en faisant varier certains paramètres de façon
judicieuse.

Des échantillons de dicoronène synthétisé par pyrolyse de coronène nous ont été
fournis par Mme Christine Joblin du CESR de Toulouse afin de les caractériser par
désorption laser. Ces échantillons se présentent sous forme d'aiguilles rouges
mélangées à des suies (voir figure m.29).

Ces aiguilles adhèrent très peu au porte-échantillon et nous avons donc choisi de les
fixer en les pressant sur une feuille d'indium. L'indium étant malléable, les aiguilles
s'enfoncent dans la surface. La feuille d'indium ainsi prépuée a êté trutée comme les
autres échantillons.

Figure IIl.29: Photo à la binoculaire (grossissement 119x : I cm=151 pm) de
l'échantillon de dicoronène sur indium. On distingue des amas d'aiguilles de
dicoronène (a). Les résidusjaunes (b) sont des restes de coronène non pyrolysé.
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Les paramètres de la séquence employée tout au long de cet exemple sont regroupés
dans Ie tableau III.3. L'étude a été réalisée en configuration échantillon exrerne (voir
partie III du présent chapitre) et le laser excimèr e à 248 nm a été utilisé pour
I'ionisation.

Dans un premier temps, il est nécessaire de trouver I'irradiance optimale pour désorber
et ioniser le composé. L'indium est tout d'abord détecté et domine le spectre jusqu'à
des irradiances proches de 8 106 !V cm-2. En dessous de ce seuil, c'est le pic mlz 596
correspondant au dicoronène qui prédomine. L'optimisation du paramètre irradiance
n'est pas aisée en raison des très grandes disparités que I'on observe entre différentes
zones de l'échantillon. Comme il s'agit d'aiguilles de faibles dimensions, on ne peut
pas définir avec précision I'irradiance efficace. Nous parlerons donc de I'irradiance
rapportée à la surface (supposée plane) de I'impact.

Tableau III.J; Itiste des paramètres utilisés pour-l'optimisation de la séquenced'analyse. Les lettres se rapportent aux spectrè de la figure m.lô

Paramètre Std (a) b c d e f
Voienu (V)l 2 2 2 2 2 2
V.."" (V)2 ) 2 3 3 3 3
DLi (ms)3 100 100 100 100 100 100
SWR (Hzlus)4 2540 2s00 2200 2500 3000 2500
AT"^" (dg)s 0 0 0 0 0 0
Basse fréq (H216 2076 4000 4000 4m0 4000 9270
Haute fréq (kHz)7 2666 2666 467 400 200 200
T.*" (Ps)8 t2t9 1219 2tr 159 85 76
vaco(kHz)g 5333 s333 g4l,i 800 4r0.3 202,5
ATr." (dg)to 5 5 6 18 l8 t2
NDP (l(ssæ1yl I 32 u r6 & 64 64
T6s1(ms)12 6,15 t2.29 t7.4r 81,92 1 \ q  1 4 ? t?  sR

75113 1x 1x 1x 1x lx l x

I Potentiel de piégeage..2' Potenli:l de la plaque source pendant I'ionisation (l ms). 3. Délai après l,impact laser.4' Vitesse de balayge d" S(Srffeep Rate).-5.Atté_nuâtion du signal d'excitarion. 6. rrJqJence limite bassed'excitation. 7. Fréquence limite haute d'excitation. 8 Durée totalJd'excitation. 9. Fréquence d'acquisition. 10.Attén-uation de réception du signal. I l. Nombre de point d'acquisition. 12. Durée d'acquisition. 13. Nombre deremplissage de zéros.
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Dans les conditions standard, c'est entre 3 et 5 106 w .ro-2 que I'on note un signal
maximal du dicoronène. Nous avons choisi de nous placer à environ 4,6 106 W cm-2
pour des raisons pratiques. A cette irradiance, les aiguilles sont peu affectées par le
laser et de nombreux impacts peuvent être effectués au même endroit avec une
variation d'intensité acceptable (environ 20 Vo). Ceci nous évite de rechercher
constamment des zones optimales. Un seul impact est suffisant pour obtenir un signal
intense et il n'est donc pas nécessaire d'avoir recours à des accumulations.

Evaluons à présent la qualité des spectres obtenus dans les conditions standard (voir
tableau III.3. colonne a). Dans ces conditions, on note que les pics correspondant au
massif isotopique du composé ne sont pas résolus (voir figure III.3O.a). En fait, dans
ces conditions, la détection est très brève (6,15 ms) et la résolution est limitée par le
nombre de points d'acquisition (résolution théorique à la masse 600 : environ 400). Le
fait d'augmenter le nombre de points d'acquisition a pour effet d'augmenter le temps de
détection et donc la résolution. Nous passons à 65536 points de détection. Avec ces
paramètres, il devrait être possible de discerner les pics du massif isotopique
(résolution théorique supérieure à 800 à la masse 600). Cependant, il n'est toujours pas
possible de les séparer (voir figure ltr.30.b).

Nous nous apercevons que sur un exemple très simple (le composé s'ionise et est
détecté très facilement) des problèmes de détection peuvent survenir. Nous allons donc
examiner le signal plus en détail afin de déterminer les causes de cette perte de
résolution.

Tout d'abord, en observant un interférograrnme typique obtenu dans les conditions
standard (voir figure m.31), on note un fait singulier : au lieu de diminuer pendant la
détection, le signal augmente vers 5 ms. Il pourrait s'agir du mouvement magnétron
que I'on observe parfois, mais le fait qu'il soit systématiquement maximal à la fin de
l r i n t a rFÉrnn râmmÂ nama f  r l r an  Ân r r+o -  T l  ^ ^ *L f ^  - 1 " ^  - - ^L^L l ^  ^ , , ^  l ^  ^ : - - ^ l  À . r - - ^ -+^Irrrrvrrvrv6rqruuw yvr.urvr lJwrl lJLrrJlvr rl ùttlllulg pruù ptwucrurE gug tç ùrËuarr il 'uËluçutç

après quelques millisecondes en raison du couplage entre deux nuages d'ions qui se
mettent à tourner à la même fréquence.

98



Chapitre Ill. : LD/FT-ICR-MS

16.164.0

Partie 2. Implications pratiques

Figure III.3I : Interférograrlme obtenu dans les conditions standard lors de
I'analyse du dicoronène.

Comme nous I'avons noté précédemment, plusieurs phénomènes peuvent nuire à la
résolution :

- en premier lieu la relaxation inhomogène qui consiste en un déphasage
progressif du paquet d'ions. Cette relaxation est plus prononcée lorsque la
pression résiduelle augmente ou lorsque de nombreux ions sont présents
(phénomènes de répulsion). C'est peut être notre cas car le aomposé s'ionise
facilement.

- deuxièmement, des phénomènes de couplage de nuages ioniques peuvent se
produire lorsque plusieurs nuages d'ions de fréquences très proches sont
présents simultannément dans la cellule. Nous nous trouvons dans ce cas à
présent : on cherche à détecter les ions de masse 597 et 598 correspondant au
massif isotopique du dicoronène en présence de I'ion 596 majoritaire. Les
abondances théoriques de ces deux ions dûs à la présence de l3C dans la
molécule sont respectivement de 53Vo et l4%o.

Pour modérer la relaxation inhomogène, il convient de limiter la densité ionique. Pour
ce faire, on peut par exemple diminuer le potentiel de piégeage. Cette approche n'a pas
porté ses fruits dans notre cas. En effet, pour des potentiels de piégeage plus faibles, le
signal diminue brusquement. Ceci est sans doute dt à une trop grande énergie
- t - 2 - 2  - - - -  l - -  : - - -  - c -  - - - 2 -  - - -  l -  l - ^ - -  T Y -  - - - g -  ^ ^ - ^ ! ^ r ^  ! '  - ^ * - -  l ^  - l - - . - ^  - l ^urrrËrrquç utrs rults LuIlIl€s Par rt' lilstrr. rJrr auuç uruyçu uuuùlùrç 3r Purrt'r rZ1 Praqus uç

piégeage source à un potentiel plus élevé pendant I'ionisation, ce qui a pour effet
d'empêcher une partie des ions d'entrer dans la cellule (porte-échantillon externe).
Cette méthode, utilisée seule, n'est pas assez efficace pour résoudre le problème.
Néanmoins, le signal résultant est plus faible, et nous allons maintenir ce paramètre à 3
volts pour les essais suivants.
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Notons que les phénomènes que nous avons invoqués pour expliquer notre perte de
résolution se produisent après excitation et nécessitent un certain temps avant que leur
effet ne prédomine. Nous avons donc la possibilité de réduire le temps de détection
eUou d'excitation. Réduire le temps de détection n'est pas une alternative judicieuse car
cela signifie également réduire la résolution et ceci nous éloignerait de notre but. Etant
donné que I'on n'observe aucun ion dans la gamme des hautes fréquences, nous allons
réduire la bande passante pour diminuer ainsi le temps d'excitation et augmenter la
résolution. En effet, détecter avec une fréquence d'acquisition plus basse permet
d'augmenter le temps de détection pour un nombre de points donnés.

La figure III.30 (c,d et e) montre l'évolution du spectre pour différents temps
d'excitation et différentes bandes passantes de détection. Parallèlement à une
amélioration de la résolution, on constate une diminution du rapport signal sur bruit
pour des bandes passantes de plus en plus réduites. En fait, la détection s'effectuant sur
un temps plus long, on détecte davantage de bruit et le signal est perdu petit à petit.
Les spectres c, d et e correspondent à des temps d'excitation de 211 ps, 159 ps, et
85 ps et des durées de détection de 17,4 ms, 82 ms et 160 ms respectivement.

Nous avons finalement obtenu,le spectre de la figure trI.3O.f en mode direct avec une
excitation de 76 ps et une détection pendant 324 ms. Sur ce spectre, les pics du massif
isotopique du dicoronène sont bien séparés (résolution environ 10000) et les intensités
relatives des pics sont proches des intensités théoriques.

B. Exemple de l'hltdroryatraz.ine

Nous allons nous intéresser maintenant à un des composés qui a êté étudié dans le
cadre de l'évaluation de la LD-FTMS pour I'analyse de pesticides adsorbés sur
membrane d'extraction. Il s'agit d'un échantillon d'hydroxyatrazine en solution dans
l'éthanol déposé sur un support en acier inoxydable. Ce composé pose peu de
problèmes lors de I'analyse mais nous le proposons pour décrire une expérience
typique de LD-FTMS. Nous ne chercherons pas ici à obtenir une résolution élevée
mais nous verrons comment la présence de certains ions majoritaires peut gêner
fortement I'observation des ions intéressants et comment y remédier.

La séquence par laquelle nous avons cornmencé est une séquence standard : ionisation
laser, délai variable, excitation et détection large bande. Les variations des paramètres
pour I'optimisation des conditions sont regroupées dans le tableau III.4.
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Tableau tII.4 : Liste des paramètres utilisés pour I'optimisation de la séquence
d'analyse. Les lettres se rapportent aux spectrè de la figure lll.32.

Paramètre a b c d e f

V.iao" (V)l 3 2 2 2 2 2
V*."" (V)2 3 2 2 3 2 4

DLi (ms)3 r00 100 100 100 100 100
Susp.Trap (ps)a 0 0 0 0 25 0
SWR (H/ps)s 3240 3200 2600 2600 26W 2600
AT.,. (dB)6 0 0 0 0 0 0
Basse fréo (Hz\1 2076 2076 2076 2076 2076 2076
Haute fréo ftHz)8 2666 2666 2666 2666 2666 2666
T.*" (Ps)9 12t9 12T9 T219 t2t9 t219 r219
V"".,(kHz)10 5333 5333 5333 5333 5333 5333
AT."" (dn)t t ) ) 6 t8 18 T2
NDP (Koctet)12 32 32 32 32 32 32
Ta.t(ms)13 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15 6 .15
7çy14 l x 1x 1x lx 1x lx

I Potentiel de Biégeage. 2. Potentiel de la plaque source pendant I'ionisarion. 3. Délai après I'impacr laser.
4. Durée de la suspension du potentiel de piégeage. 5.Vitesse de balayge de RF (SWeep Rate). 6 Atténuation du
signal d'excitation. 7. Fréquence limiæ basse d'excitation. 8. Fréquence limite haute d'excitation. 9 Durée totale
d'excitation. 10. Fréquence d'acquisition. ll. Atténuation de réception du signal. 12. Nombre de point
d'acquisition. 13. Durée d'acquisition. 14. Nombre de remplissage de zéros.

La première étape de I'analyse consiste à optimiser le paramètre irradiance pour
détecter les ions qui nous intéressent. A très forte irradiance (108 à 109 W.cm-2) ffès
peu d'ions sont détectés. il s'agit principalement d'ion élémentaires provenant du
support (Fe*) ou d'impuretés (Na+, K*). Sur l'écran de contrôle, on observe une
importante ablation de l'échantillon à chaque impact laser. Pour détecter les ions émis,
une augmention ciu potentiel de piégeage par rapport aux conditions standard est
nécessaire (énergie cinétique des ions importanre). De plus, le balayage de
radiofréquences doit être effectué plus rapidement (large distributions de rayons
initiaux). Nous nous plaçons donc à un potentiel de piégeage de 3V et à une vitesse de
balayage de radiofréquence de 3200 Hzlyts.
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Dans ces nouvelles conditions, I'hydroxyatazine est détectée vers 106 W cm-2. A cette
irradiance, I'ablation n'est plus visible à l'écran. La fragmentation semble très faible et
de nombreux adduits se manifestent (voir figure IIl.32.a). On distingue notamment les
ions [M+Na)+ (m/2220), [M+ç1+ @/2236) ainsi que d'autres adduits [M-H+2Na]+
(mlz 242) et [M-H+Na+K]t (mlz 258) où un sodium s'est substitué à un hydrogène
(probablement celui de la fonction hydroxyle). Sur le spectre correspondant, on note
un dédoublement des pics. Ceci est dt à des inhomogénéités de champ électrigue de
piégeage. Ces inhomogénéités peuvent avoir deux origines : un potentiel de piégeage
trop élevé ou une densité ionique nop importante.

La diminution du potentiel de piégeage permet de réduire cet effet néfaste mais au prix
d'une diminution de moitié du rapport signal sur bruit. Le spectre représenté figure
trI.32.b a été acquis avec un potentiel de piégeage de 2 volts. On distingue toujours des
adduits fortement majoritaires et le dédoublement des pics n'est pas entièrement
éliminé.

Pour tenter d'augmenter le rapport signal sur bruit, nous allons augmenter la puissance
de I'excitation en diminuant la vitesse de balayage de radiofréquences. A 2600 Hzllts,
le rapport signal sur bruit est comparable à celui que I'on avait à 3 V et 3200 Hzllts
(voir figure tII.3Z.c). On observe malheureusement toujours le dédoublement des pics
et les adduits sont encore intenses. Réduire encore le potentiel de piégeage n'est pas
une solution à ce problème car cela mène à une diminution irrémédiable du signal.

Le dédoublement des pics observé provient probablement d'une saturation de la cellule
par les adduits qui se forment lors de I'interaction entre le laser et la cible. Nous allons
donc tenter de limiter la densité ionique dans la cellule en augmentant temporairement
le potentiel de piégeage située devant le porte-échantillon lors de I'ionisation.

Lorsque la plaque de piégeage est portée à 3 volts pendant I'ionisation (durant 1 ms), la
forme des pics est grandement améliorée (voir figure [I.32.d). En fait, ce potentiel
empêche une partie des ions formés d'entrer dans la cellule. Les ions qui ont une
énergie cinétique trop basse pour passer la barrière de potentiel sont perdus.

Une autre méthode à notre disposition pour diminuer la densité ionique dans la cellule
est celle du piégeage suspendu (voir Partie 2.V .C.3 du présent chapitre). En effectuant
une suspension du piégeage pendant 25 ps, on obtient un spectre où le dédoublement
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de pics n'est plus observé (voir figure lII.3Z.e). On remarque que ce spectre ressemble

beaucoup à celui obtenu par augmentation temporaire du potentiel de piégeage devant

l'échantillon (voir figure III.32.d). Pourtant,dans un cas, les ions sont empêchés

d'entrer et dans I'autre on en laisse échapper une partie après piégeage.

En augmentant encore le potentiel pendant I'ionisation (4 volts), il est possible de

diminuer fortement la densité des ions adduits dans la cellule et de détecter de façon

plus sensible les fragments de la molécule cible (voir figure lII.3z.t).

La question qui se pose maintenant est de savoir lequel de ces six spectres rend le

mieux compte de I'analyse. En fait, tous ou aucun selon ce que I'on recherche. Si le but

de I'analyse était de déterminer de façon exacte la quantité d'hydroxyatrazine se

trouvant sous forme cationisée par la sodium en surface de l'échantillon, la réponse est

: aucun spectre ne permet de se prononcer. Par contre, si I'on cherche à trouver les

voies de fragmentation de cette molécule, tous les spectres en rendent bien compte

(sauf le second). I-e spectre f permet de mieux distinguer que le pic à mlz 156 ne

correspond pas au massif isotopique (dû au l3C) du fragment 155. Néanmoins, sur tous

ces spectres, la mesure de masse exacte permet de leur assigner les formules

respectives [MH-CrH6]+ et IMH-CNOHI+ avec une elreur en masse inférieure à 2

millièmes d'unité de masse. Nous reparlerons plus en détail de ce mécanisme de

fragmentation dans le chapitre IV consacré à l'étude de la désorption laser des

pesticides sur membranes d'extraction.
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Partie 3. AméIiorations de
notre instrument

La microsonde laser FTMS du laboratoire est un prototype qui avait été conçu pour
I'analyse de matériaux. L'orientation récente vers.des problèmes d'analyse organique,
notaffient en ce qui concerne les molécules biologiques par Désorption Laser Assistée
par Matrice (MALDI), ont rendu nécessaires certaines modifications de I'instrument.
Les deux principales améliorations qui ont été apportées à I'appareil pendant ces trois
années sont le changement de I'informatique d'acquisition et la modification de la
configuration de la source d'ions.

Le système "Odysseytt"

Depuis quelques années, la société Finnigan FTMS qui commercialise des
spectromètres de masse à transformée de Fourier, a développé une informatique de
contrôle de I'instrument, d'acquisition et de traitement des données basée sur un
système UNIX. Cene nouvelle installation permet I'utilisation de I'excitation SWIFT.
Elle offre également une interface graphique plus aisée à utiliser, notament en ce qui
concerne la programmation des séquences. En effet, I'ancien système nécessitait une
programmation en langage FORTRAN. De plus, la gamme dynamique de I'instrument
est élargie vers les fréquences plus élevées et la vitesse d'éxécution est largement
augmentée par I'utilisation de processeurs massivement parallèles à accès ultra-rapide.

Etant basée sur une architecture de type UNIX, la nouvelle station de travail nécessite
une administration du système beaucoup plus subtile. Néanmoins, l'utilisateur de base
n'a aucun besoin d'avoir des connaissances d'UNIX car I'environnement de travail,
basé sur le système OPENWINDOWSTM est très simple d'utilisation, la majorité des
opérations se faisant à la souris. Le but de cette partie n'est pas de résumer le guide de
I'utilisateur d'Odyssey mais de donner un aperçu du fonctionnement et des potentialités
de ce système. Nous allons dans un premier temps donner une vue générale du
système informatique en le comparant au système NICOLET 1280 qui était en service
auparavant. Nous velrons ensuite les différent logiciels de contrôle de I'instrument,
d'acquisition et de traitement des données avant de nous intéresser à la maintenance du
svstème.
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l. Les fonctions de l'informat'rqut d'un système FTMS

La vocation essentielle du système informatique est de fournir une interface entre
I'opérateur et I'instrument. Il doit pennettre à I'utilisateur de visualiser et contrôler les
paramètres de la séquence d'analyse ainsi que le résultat de I'acquisition des données.
La seconde tâche du système est de contrôler I'intégrité du système grâce à une série
de capteurs (iauges de pressions, thermocouples) et de systèmes asservis (vannes,
résistances d'étuvage). L'ensemble de ces fonctions est assuré par différents modules
interconnectés. L'architecture du système Odyssey est différente de celle de I'ancien
système NICOLET 1280 comme nous allons le voir par la suite. Elle intègre de
nouvelles fonctions qui augmentent les possibilités de I'appareil.

2. Que faisait le système NICOLET 1280 ?

Le système 1280 est constitué d'une unité centrale couplée à un générateur de
fréquences. Des interfaces avec le "Vacuum Computer" et le "Cell Controller" permet-
tent le contrôle de I'instrument. Toutes les opération mathématiques ainsi que I'afficha-
ge et le traitement des données sont effectués par I'unité centrale. L'architecture
monotâche et monoutilisateurs de cette unité constitue une limitation non négtigeable.
De plus, I'excitation SV/IFT n'est pas disponible sur la version dont nous disposons. La
figure III.33 illustre les fonctions du système 1280 et de ses modules.

L'unité centrale constitue I'interface entre I'utilisateur et I'instrument au moyen d'un
clavier et d'un écran. Un générateur de fréquence analogique est utilisé pour produire
la tension d'excitation requise par Ia séquence programmée sur I'unité centrale. Cette
tension est ensuite passée au controleur de cellule qui la transmet à la cellule par
I'intermédiaire de I'amplificateur d'excitation. Le courant image reçu est passé par le
préampiificateur d'excitation, ampliiié par ie contrôleur cie cellule et passé au conver-
tisseur analogique numérique (fréquence maximale d'acquisition 5,333 MHz) de I'unité
centrale. Cette dernière accumule le signal dans une mémoire à accès rapide d'une
capacité de 256 kilo-octets. C'est également I'unité centrale qui exécute la transformée
de Fourier et les différentes opérations mathématiques sur le signal résultant avant
d'afficher le résultat. L'ordinateur de contrôle du vide permet le maintient de I'intégrité
du système en relation avec le programme VAC de I'unité centrale.

106



Chapirre III : LD/FT-ICR-MS

Générateur de
fréquences

Vac Computer

Contrôle de I'intégrité
de I'instrument

Vide
Cryogénie

Température

Ouverture/fermeture
des vannes

Opérateur

I
I
T

12E0 Unité
Centrale

Partie 3. Améliorations instrumentales

Génération des courants
d'alimentation de

la cellule et des triggers

Cell Controller++

Affichage et contrôle des
paramètres de Ia séquence

Affichage des spectres
Impression des spectres
Stockage des spectres
Aide à I'interprétation

des spectres
Gestion du déroulement

de la séquence
Acquisition des données

Accumulation des données
Traitement mathématique

des données

Fig9r-e III.33 : Diagramme des fonctions du système MCOLET 1280 et de ses
modules.

3. Que fait le système Odysseyw ?

Le système Odyssey est basé sur une autre répartition des tâches entre les modules le
composant (voir figure m.34). L'accent a été mis sur I'interface machine-utilisaæur qui
se compose d'une station de travail basée sur une architecture UNIX. Ceci permet un
contrôle beaucoup plus aisé de la séquence par un système d'interface graphique
pilotable à la souris. De plus, des logiciels de mise en page et d'aide à I'interprétation
de spectres sont disponibles sur la station. Le système Odyssey est multitâche et multi-
utilisateurs. Il devient donc possible par exemple d'imprimer des spectres tout en
continuant d'effectuer des acquisitions, ou encore d'utiliser I'aide à I'interprétation de
spectres tout en éditant un fichier de données. Nous verrons ultérieurement les
différents programmes que I'utilisateur a à sa disposition pour programmer les
séquences, les éxécuter et interpréter les données résultantes.
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Figure III.34 : Diagramme des fonctions du système Odyssey et de ses
modules.

Les paramètres de la séquence programmée sur la station de travail sont passés à
l'électronique d'acquisition de la "Tour" Odyssey qui gère le déroulement de I'expé-
rience. La "Tour" se compose d'une unité centrale qui peut être considérée comme une
station de travail autonome, d'un système de processeurs massivement parallèles ultra-
rapides et d'un convertisseur analogique numérique (CAN) capable d'opérer à une
fréquence de 8,000 MHz. C'est dans cet appareil que se situe la grande innovation par
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séquence et servir d'interface avec I'utilisateur ; le "dialogue" avec I'opérateur n'est
plus limitê par I'acquisition des données. La "Tour" est connectée au "Vacuum

computer" qui comme précédemment contrôle I'intégrité de I'instrument. Une connec-
tion avec le "SWIFT cell Controller" permet de générer les tensions d'excitation et de
recevoir le signal qui est ensuite converti par le CAN. Le processeur de la "Tour" est
capable de stocker I'interférogramme tout en calculant sa transformée de Fourier et de
passer les deux types de données à la station de travail pour affichage. L'opérateur n'a

+
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donc plus besoin d'attendre la fin d'une séquence d'acquisit ion et le calcul de
transformée de Fourier pour avoir I'information sur les pics présents et leurs intensités.

La station de travail Odyssey est équipée de plusieurs logiciels qui remplissenr
diverses tâches. Ces logiciels sont stockés dans I'arborescence UNDK dans le dossier
/usr/share/ftms/lib/sun4.Ils ne doivent bien entendu pas être modifiés par les
utilisateurs. Il est possible de personnaliser ces logiciels au moyen de fichiers de
préférences. Les logiciels du système Odyssey sont conçus pour manipuler des fichiers
d'instructions en langage TCL. Pour plus de précisions sur le langage TCL, le lecteur
pourra se reporter à la notice d'utilisation du système Odyssey.

L Le logiciel de programmation de séquences
et d'acquisition : "controller,,

Ce logiciel est le lien essentiel entre I'utilisateur et I'instrument. Il permet de
programmer tous les paramètres d'une expérience grâce à une interface graphique
pilotable à la souris et de déclencher I'acquisition. Il permet en outre la visualisation et
le stockage des données sous formes de spectres ou d'interférogrammes. Il utilise
quatre routines : commander qui est un interpréteur de commandes ; dfs qui permet
l'échange des données entre la station et la "Tour" ; tower_rpc_in et tower_rpc_out
qui reçoivent et émettent les informations de ou vers la "Tour". Ces trois dernières
routines étant lancées en arrière plan, elles n'apparaissent pas à l'écran. Il est clair que
le logiciel "controller" coopère largement avec le programme de la "Tour" pour
accomplir I'acquisiton de données sur I'instrument.

L'unité de base manipulée par le logiciel pour une acquisition est le "segment de
temps" (time slice). Chaque "segment de temps" décrit l'état du spectromètre pendant
un temps donné. Durant un "segment", I'appareil est configuré pour remplir une tâche
particulière cornme I'ionisation,'l'excitation ou la détection des ions. Une séquence est
définie par un certain nombre de "segments de temps" mis bout à bout. Elle peut être
rêpétêe plusieurs fois pour augmenter le rapport signal sur bruit. Un scénario (script)
est I'ensemble des séquences utilisées pour contrôler I'instrument lors d'une expérience
donnée.
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On définit par "événement" (event) le temps pendant lequel un paramètre individuel
reste constant. Par exemple, si la plaque de piégeage source reste au même potentiel
pendant toute une séquence, il y a un seul événement pour cette plaque. Chaque
itération d'une séquence s'appelle un passage (scan). Le nombre de passages est
toujours spécifié pour chaque séquence. Si un scénario est constitué de plusieurs
séquences, plusieurs passages seront décomptés pour le balayage complet du scénario.
Un tour (run) est I'exécution d'un scénarfo (contenant une ou plusieurs séquences) un
nombre quelconque de fois pour acquérir les données.

2. Le logiciel d'édition de formes d'ondes SWIFT : "swe"

Ce programme permet l'édition et la sauvegarde de formes d'ondes SWIFT (voir Partie
Z.ITI.C. du présent chapitre) qui seront utilisées par le logiciel "controller" pendant une
séquence d'analyse. En pratique, on charge un spectre obtenu au préalable en mode
d'excitation classique dans la fenêtre du "swe". Ce spectre de référence permet
d'identifier les fréquences des ions à exciter ou éjecter. Une interface graphique permet
de définir les zones d'excitation ou d'éjecton à la souris.

3. Le logiciel d'analyse des spectres : "analyzer"

Les fonctions de ce logiciel sont la mise en page et I'impression de spectres suivant
différents formats définis par I'utilisateur. Il permet également de calibrer I'instrument,
c'est à dire de calculer et stoquer les paramètres de la loi d'étalonnage qu'utilise le
logiciel "controller" pour effectuer la conversion fréquence/masse.

4. Le logiciel d'aide à l'interprétatian des spectres :
" sp ectral interpr eter "

Ce logiciel procure une aide à I'interprétation à travers différents modules qui
permettent de calculer les masses monoisotopiques des composés, de définir leur
distribution isotopique ou encore de calculer les formules problables d'un ion donné
connaissant sa masse et les atomes le composant.

5. Les logiciels de conversion de ft.chiers

Ces logiciels permettent de modifier des fichier de façon à les rendre compatibles avec
différents logiciels. Le logiciel le plus utilisé est le convertisseur 1280-Odyssey qui
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permet de convertir un spectre acquis sur le système 1280 en un spectre Odyssey qui
pourra être traité par le prograrnme ,,analyzer,,.

6. Le logiciel de contrôle de l'intégrité de l'instrument ,,vac,,

Ce logiciel est le seul qui, malheureusement, n'est pas basé sur une interface graphi-
que. Il permet I'affichage et la modification des paramètres physiques de I'instrument.
Il est utilisé pour déclencher des séquences de pompage, pour ventiler I'appareil ou
encore pour opérer un étuvage afin d'éliminer les contaminations dans I'appareil.

Comme nous I'avons précisé, le système Odyssey est basé sur une architecture de type
UNIX : système d'exploitation SUN OS 4.1.2. C'est grâce à ce système d'exploitarion
que la machine est aussi performante" Cependant, comme tout se paye, le système
nécessite une maintenance très soigneuse pour en optimiser le fonctionnement. Les
tâches de I'administrateur système sont nombreuses et ne pourront être détaillées ici. Il
s'agit en premier lieu d'un travail de surveillance du système pour en assurer la
sécurité, d'installation des ressources et d'archivage des modifications effectuées.
L'administrateur doit veiller au bon usage du système en usant des commandes de
contrôle et des restrictions d'accès dont il a la maîtrise totale, c'est lui et lui seul qui a
la possibilité de créer des comptes utilisateurs (et de les annuler). Il doit veiller
également à I'utilisation de la mémoire permanente et aux sauvegardes sur supports
amovibles ; cette tâche est essentielle notamment dans le cas qui nous intéresse car les
fichiers de spectres sont volumineux et les disques sont très rapidement saturés.
L'administrateur a la permission d'accès à toutes les zones du système et à toutes les
commandes UND(. Il convient néanmoins d'en user avec précaution, car certaines de
ces commandes ne demandent pas de confirmation et ont un effet immédiat et
inécupérable sur les fichiers qui en font I'objet. Nous avons regroupé en annexe B une
liste (non exhaustive) des commandes nécessaires à I'administrateur svstème.

II. La confïguration géométrique
de la cellule source

La cellule initiale qui équipait I'instrument acquis par le laboratoire était prévue pour
une ionisation par faisceau d'électrons. Le couplage de I'instrument avec des lasers a
rendu nécessaire de concevoir un nouveau type de source dans laquelle un échantillon
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solide pouvait être inséré. Cette source avait la particularité de contenir le porte-
échantillon comme le montre la figure III 35.a. Le grand avantage d'un tel système
était de pennettre I'analyse d'échantillons massifs, ce qui était le but recherché dans le
cadre de I'analyse des matériaux. Les récents progrès en matière de désorption laser,
notament la désorption laser assistée par matrice, couplée à la FTMS ont permis de
dégager qu'un des facteurs limitant la sensibilité et la résolution est l'inhomogénéité du
champ électrique dans la cellule. La configuration adoptée lors de la conception de la
microsonde générait un potentiel fortement.assymétrique dans la cellule comme le
montre la figure III.35.a. De plus, la plaque de piégeage de la source devait être rerirée
en même temps que l'échantillon, et son placement était donc sujet à des variations qui
rendaient le champ dans la cellule peu reproductible. Il a donc été décidé très récement
de changer la configuration de la source en installant une nouvelle plaque de piégeage
fixe et en plaçant le porte-échantillon juste derrière cette plaque. Cette disposition
pennet d'obtenir un potentiel plus symétrique dans la cellule comme le montre la
fïgure III.35.b.
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configuration avec échantillon interne porté au potentiel de piégeage (a) et avec
l'échantillon externe au potentiel0 V(b).

Une étude pour évaluer I'impact du changement de configuration est en cours. Nous
pouvons cependant déjà émettre quelques premières observations. La sensibilité
semble être amoindrie au premier abord lorsque I'on travaille à I'aide des séquences
optimisées pour I'ancienne configuration. En effet, il est désormais nécessaire d'utiliser

a) b)
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des potentiels de piégeage et des intensités d'excitation plus élevées. Les études encours nous indiquerons si la sensibilité a réellement souffert du changement.

D'autre part, à présent que I'échantillon n'est plus porté au potentiel de piégeage, laquestion de la valeur du potentiel de la plaque source pendant l,ionisation se pose. Eneffet' ne vaut-il pas mieux garder un potentiel nul pour permetfe aux ions d,entrerdans la cellule ? Il semblerait que le problème ne doive pas réellement être posé en cestermes' En effet, l'étude des pyrolysats de coronène a laissé entrevoir une améliorationdes spectres lorsque la plaque de piégeage source était placée à un potentiel supérieuraux autres plaques pendant I'ionisation. Deux phénomènes peuvent àtre invoqués pourexpliquer ce comportement : en premier lieu, le passage des ions au ftavers de l,orificede la plaque portée à un potentiel élevé entraîne la refocalisation des ions vers l,axe dela cellule' permettant ainsi d'avoir une meilleure réponse à l,impulsion d,excitation.Deuxièmement, la plaque de piégeage située devant l'échantillon peut empêcher unepartie des ions d'entrer dans Ia cellule et éviter ainsi la saturation par les ionsabondants' cet effet peut être comparé à celui du piégeage suspendu et l,exemple deI'hydroxyatrazine traité dans la partie précédente l,illustre clairement.
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Conclusion

La spectrométrie de masse à transformée de Fourier connaît à I'heure actuelle un
intense développement. Ceci est dû principalement à ses capacités de très haute
résolution en masse et la possibilité qu'elle offre d'étudier plusieurs générations d'ions
successives (MSn;. Le couplage de cette technique d'analyse avec I'ionisation laser
date d'à peine plus d'une décennie mais les applications sont déjà nombreuses et
variées. De I'analyse de surface à I'analyse de produits biologiques par MALDI, la
LDÆTMS n'a plus à prouver ses qualités. Cependant, on a trop souvent tendance à
faire une confiance aveugle dans les résultats donnés par un instrument doté d'une
telle puissance informatique. Il faut garder à I'esprit que de nombreux facteurs influent
sur les spectres obtenus et être extrêmement prudent dans I'analyse des résultats.

Tout au long de ce chapitre, nous avons tenté de donner au lecteur un large aperçu
sur cette technique afin de mieux cerner les problèmes susceptibles de se poser lors
d'une analyse et de pouvoir trouver la solution adaptée à chaque échantillon. Car
chaque analyse en LDÆTMS est différente et il n'est pas, à I'heure actuelle,
envi sageable d' automatiser I'optimisation des paramètres.

Les développements récents de la technique nous ont amenés à effecruer différentes
modifications sur notre microsonde. Nous avons présenté ici le changement de
I'informatique d'acquisition et la modification de la configuration de la cellule source.
Ce dernier point a soulevé le problème du potentiel de piêgeage de la plaque de
piégeage de la cellule source lors de l'étape d'ionisation. Certains des exemples
évoqués ont montré que ce paramètre a une influence considérable sur les résultats
obtenus.

Nous allons à présent évaluer les performances de la LDÆTMS dans un nouveau
^ ^ - + ^ i ' + ^  E -  ^ f f ^ +  - ^ " ^  ^ 1 1 ^ - ^  ô ^ - + Â -  l ^  - l - ^ - - ^  - -  l ! - - - r l - -  r ^ - - -  l -  -  -  - ^ :  - :  J -  -v\,ulç^Ls. Lill Et.lsrr u\ruù <rrl\rllù ùçùrsl ral !.çPutrDç çu uttùulPtluu lasgl' uc PcsLlçlugs

adsorbés sur supports d'extràction en phase solide. A notre connaissance cette
approche n'avait pas encore été tentée.

n4



Bibliographie

tll Lawrence, E.O. et Edlefsen, N.E. .Scien ce 1930,72,376_377
tzl Hipple, J.A. ; Sommer, H. et Thomas H.A. phys. Rev. rg4g,76, rg77_rg7g
t3l wobscha[, D. ; Graham, J.R. Jr. et Marone, D. phys. Rev 1963, ]31, 1565_157r
I4l Gal, J.-F. Int- J. Mass spectrom. Ion proc. 1996 Sous presse
t5l wobschalr, D. ; Frugge, R.A. et Graham, J.R. Jr. J. chem. phys. 1967,47, 40gl
t6l 

F;:i}}Yp, 
J'L' ; Anders, L.R. et Baldeschwieler, J.D. J. Am. chem. soc. 1967,

I7l Bowers, M.T. ; E eman, D.D. et Beauchamp , J.L. J. phys. chcm. 196g, z2,35gg
t8] Futrell' J'H' extrait de "Gaseous 

-ion-chemistry_and Mass spectrometry,' Ed. J.H.Futrelt, John Wiley & Sons, N"*-_voiù i'iiia,-{zl_tzg
t9l Mclver, R.T. Jr. Rev. Sci. Instrum. 1970,41, S5S
tlOl comisarow, M.B. et Marshal, A.G. chem. phys. Leu. 1974,2s, zg2-zg3
llll comisarow, M.B. et Marshall, A.G. J. Mass spectrom. 1996,3I, sgl_5g5
Il2l Buchanan, M.v. et Hettich, R.L. Anar. chem. !gg3,65, 245A_2sgA
l13l Marshail, A.g_gr !er-d^uq, F.R. "Fourier Transform in NMR, optical and MassSpecrromerry,', Elsevier Sciéntifi ;. A.rd.J"ii îdqo
I'r4l 

$T*"t' 
A'G' et schweikhard , L. Int J. Mass spectrom. Ion proc. lgg2, I Ig/I Ig,

t15l Holliman, c.L. ; Rempel, D.L. et Gross, M.L. Mass spectrom. Rev. 1994,/j, 105_

ll6l Guan, s. et Marshall, A.G. Int J. Mass spectrom. Ion proc.lggs, 146,26r_296.
l'l7l schweikhard, L. et Marshall, A.G. "/. Am. soc. Mass spectrom. rgg3,4, 433-4s2.
tl8l Marshall, A.G. er Grosshans, p.B. Anat. chem. rggr,63,2rsA-22gA
ll9l 

iffi_îia:'D' 
; Kerley, D.L. ; castro, M.E. et Russel, D.A. Anat. chem. tgtg,6I,

t20l Comisarow, M.B. l. Chem. phys. lg7g,69, 4097-4104
I2ll Ledford, E.B. J5.-;phlde{, !.; White,I._L. ; Spencer, R.B.; Kulkarni, p.S. ; WilkinsC.L. et Gross, M.L. AnaI.' Chàm. Itbb,];.'îiz-_ioa
t22) Guan, S. et Marshall, A.G. J. Chem. phys.lgg3,6, 44g6_4493
I23l 

irï:tX:r?N 
; Miluchihin, N.v. et Inoue, M. Int J. Mass spectom. Ion proc.l99s,

f 1 Â l  \ I t ^ - -  l f  - . r r  rLL+t wangr ivr. ei rvlarshail, A.G. Int J. Mass spectrom. Ion proc.lggg, 100,323_346
l25l 

f;osshans, 
P'8. et Marshall, A.G. Int J. Mass spectrom. Ion proc.l990, 100,347-

126l wang' T'c'L' et Marshall, A.G. Int J. Mass Spectrom. Ion proc.l9E6, 6g,2g7-3ol
t27l Laude, D.A et Beu, S.C. Anal. Chem.lgEg, 6I, Z4ZZ_2427
l28l 

Lifriii 
D'L' ; Grese, R'P' et Gross, M.L. Int J. Mass spectrom. Ion proc.1990,

l29l Muller, J.F. Spectra 2000 lgE7, 15,23_30.

l15



l30l Mclver, R.T.Jr.; Hunrer, R.L. et Baykut, G. Anar. chem. r9g9, 6I,4gg_4gr.
t3ll 

XHlt,'A.c. 
; wung, T.c.L. et Ricca, T.L. r. Am. chem. soc. r9g5, 107, 7893_

t32l Huang, J.; Tiedemann, p.vy'.;.lu!r-d,. D.p.; Mclver, R.T. et Hemminger, J.C. Int J.Mass Spectrom. Ion proc.lgg4, I3i, ti_ii.--.-'
t33l Lobstein, N., Thèse de l'université de Metz,30 mars 1995.
I34l comisarow, M.B. er Melka, J.D. Anar. chem. rg7g,5I, zrgg-2203.
t35l Guan, S ; Marshall, A.G. et wahl, M.c. Anar.'chem. rgg4,66, 1363_1367
136l wang, T.c.L. ; Ricca, T.L. et Marshail, A.G. Anar. chem. 19g6, sg,2g3s_2g3g
I37l Decouzon, M.-; GaI, J.-F. ; HgTglol,_M. ; Maria, p.-c. ; Murrell, J. et Todd, J.F.J.Rapid Comm Mass Spectrom. tigi,jb,îqi:;îi-'
t38l 

Siil'r],o;:ùIarshall, 
A.G. et schweikhar d, L. Rapid comm. Mass spectrom..

t39l Martinovic, S.; Masselon, C. et.Muller, J.F. En préparation
t40l 

|;:f;:rtl:' 
c'; Verdun, F.R. er Muller, r.F. rnt J. Mass spectom. ron proc.1986,

I41l Hunr, D.F.i Shabanowitz, J.; Mclver, R.T.Jr;Hunter, R.L. et Syka, J.E.p. Anal.Chem. t9ES, 57, 765-768
L42l 

Hli_Hbl.*. 
rHenry, K.D. et Mclaffertv, F.w. J. Am. chem.soc. 1990, r12,

I43l 
;râ:tilfït, 

L.; Guan, S. et Marshail, A.G. rnt J. Mass spectom. ron proc. rss2,
I44l Becker, S.; Bolen,_G.; Kern, F.; Buge, H.J.; Moore, B.^g^.i Sayard, G.; schweikhard,L. et Stolzenberg, H. rnt J. Ma.is si;;;;;. i;; pr;". 1990, gg, s3-77.

l16
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supports d'extraction
en phase solide



Chapitre IV :Application de la LD/FTMS à t,analyse de pesticides.. Introduct ion

Introduction

L'analyse de résidus de pesticides dans les eaux s'effectue classiquement par
chromatographie en phase gazeuse ou liquide couplée à des détecteurs spécifiques.
Ceci implique en amont une phase de séparation et de préconcentration des espèces à
analyser.

L'extraction en phase solide est couramment utilisée pour isoler les pesticides présents
dans les eaux. Les taux de rétention sur les membranes d'extraction sont élevés pour
de nombreux composés mais des difficultés d'élution peuvent se produire [l]. Ces
problèmes peuvent nuire gravement à la sensibilité des analyses.

La désorption laser couplée à la spectromérie de masse est particulièrement bien
adaptée à l'étude de molécules organiques adsorbées. On peut citer I'analyse de
protéines sur des membranes de polyéthylène [2], d'ADN sur film de nitrocellulose [3],
de monocouches d'alcanes thiols sur film d'or [4] ou de biomolécules sur gel d'agarose
[5]. Dans le domaine de I'analyse de pesticides, elle a êté utilisée pour I'analyse de
I'imazaquin sur des feuilles de soja [6] ou encore de pesticides organophosphates sur
de I'herbe [7].

Dans ce contexte, nous allons à présent évaluer la possibilité de désorber à I'aide d'un
faisceau laser des pesticides adsorbés sur support d'extraction liquide/solide et de les
analyser par FTMS.

Dans un premier temps, nous nous intéresserons plus particulièrement à I'atrazine et
son métabolite hydroxylé afin de dégager les conditions requises pour ce rype
d'analyse. Nous élargirons ensuite nos investigations à d'aurres types de pesticides de
caractéristiques variées.
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Chapitre IV :Application de la LD/FTMS à l,analyse de pesticides.. Partie 1. Base de l'étude

ce travail a débuté par l'étude de l'atrazine et son métabolite hydroxylé,
I'hydroxyatrazine. Dans ce contexte, nous avons défini les objectifs et les moyens à
mettre en oeuvre pour évaluer les possibiûtés d'analyse directe par désorption laser sur
support d'extraction.

En premier lieu, il a êté nécessaire d'évaluer la rétention des deux composés sur les
supports sélectionnés, puis de tester leur réponse en désorption laser directe des
standards déposés sur le porte-échantillon. Des tests de faisabitité de la désorption sur
membranes de silice greffée c13 ont ensuite été réalisés.

Travaux préliminaires

Le rendement de rétention est une mesure du pourcentage de composé retenu sur la
phase et le rendement d'élution colrespond au pourcentage de produit récupéré dans
l'éluat.

Les taux de rétention et d'élution de I'atrazine et de son métabolites sur silice greffée
C13 sont regroupés dans le tableau IV.l Les conditions opératoires sont les suivantes :
extraction sur cartouche de 250 mt de solution (à 5 pglml), et élution par 4ml de
méthanol.

Tableau IV.l : Rendements de rétention et d'élution des deux composésétudiés (concentration 5 pglmr, élution far ie mgttranorl.

Atrazine 100 100 100
49 49

on remarque que toute I'hydroxyatrazine n'est pas complètement éluée à l,aide de 4 ml
de méthanol. Il est néanmôins possible d'augmenter le pourcentage élué en augmennnr
le volume utilisé.

Partie 1. Base de l'étude : l,atrazine et
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Chapite IV :Applicatiott de la LD/FT^4S à l,atulyse d.e pesticides.. Partie l. Base de l'étude

D'après les travaux de s' Nélieu [l], ce phénomène pourrair être Iié à Ia faiblesolubilité de I'hydroxyatrazine dans le méthanol: quand une quantité érevée decomposé est retenue ou lorsque le volume d'éluant est faible, Ie facteur déterminantl'élution n'est plus la rupture des interactions avec la phase mais la solubilité dansl'éluant' ceci constitue une des justifications à l'utilisation de méthodes comme ladésorption laser qui permeftent d'éviter l,élution des composés.

Les spectres en ionisation par faisceau d'électrons (EI) ont été effecrués pour comparerles mécanismes de fragmentation à ceux obtenus par ionisation laser.

L Atrazine

Figure fV.l : Spectre de masse de l,atrazine par EI.

Le spectre EI de I'atrazine est bien connu et la dissociation induite par collision aperrnis à certains auteurs d'attribuer tous les fragments observés [g]. cependant, danscet article, aucune structure n'est proposée pour ces ions. De même, les auteurs neproposent aucun mécanisme de fragmentation.
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La figure IV'l représente le specffe de masse de |atrazine par EI. En raison de ra
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Figure fV.2 Fragmentation de l,atrazine par EI.

2. Hydroryatrazine

Le spectre cie I'hydroxyatrazine (voir figure rv.3) en EI présente des ions résultant defragmentadons similaires à celles évoquées dans le cas de l,atrazine. . La différencenotable entre les deux composés est que l,on n,observe jamais de perte du groupement
i:ï:iî*?#.porré 

par re cvcre J-in, arors que ra perte de cr esr conshtée dans re
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Chapitre IV :Apptication de la LD/FTMS à l,analyse de pesticides.. Partie l. Base de l'étude
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Figure IV.3 : Spectre de masse de l,hydrox yataznepar EI.

Les voies de décomposition que nous proposons pour l'hydroxyatrazine sontreprésentées figure IV'4' Les mécanismes correspondant sont regroupés en annexe.
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Chapitre IV :Application de la LD/FTMS à l,analyse de pesticides.. Partie l. Base de t'étude

La désorption/ionisation laser fait intervenir une étape d'absorption du rayonnement
incident par l'échantillon. Afin de mieux appréhender les spectres de masse obtenus
par cette technique, il est donc souhaitable de disposer des spectres d'absorption des
composés analysés. Etant donné que notre instrument est couplé à des lasers émettant
dans I'ultra-violet, les spectres d'absorption UV des deux composés ont été réalisés
dans l'éthanol (voir figure IV.5).

En ce qui concerne l'atrazine, on note deux tansitions principales aux longueurs
d'onde 221.8 et2&.4 nm, colrespondant aux transitions æ-+æx des liaisons C=N non
équivalentes du cycle.

Pour I'hydroxyatrazine, plusieurs transitions non résolues sont visibles autour de
220 mn. Leurs intensités sont environ 4 fois plus faibles que pour I'atrazine.
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Figure tV.5 : Spectres d'absorption UV de l'atrazine et de I'hydroxyatrazine.

Le tableau IV.2 résume les coefficients d'absorption molaire, obtenus par mesure de
d'absorbance à longueur d'onde fixée, des deux composés aux différentes longueurs
d'ondes disponibles pour I'ionisation laser. En raison de I'instabilité des lectures
d'absorbance en-dessous de 200 nm, nous ne pouvons pas déterminer le coefficient
d'absorption molaire à 193 nm.

.l-----.-.)
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Partie 1. Base de l'étude

Tableau I_Y.2: coefficients d'absorption molaire (1. mol-l cm-l) de I'atrazine
et de son métabolite dans l'éthanol à différentes longueurs d'ondes.

E2Æ., E2Gcn t3sso-

Atrazine (2,55 l0-s M) 3678 3678 0
Hvdroxvatrazine ( 104 M) 6227 1245 0

On note que les deux composés présentent une absorption non négtigeable à 248 nm,
on peut donc envisager d'utiliser le laser excimère pour leur ionisation.

Les expériences sont conduites sur des échantillons de poudres déposées sur porte-
échantillon en aluminium à I'aide de la microsonde laser FTMS à géométrie en
réflexion.

Le porte-échantillon présente un aspect rugueux avec en particulier la présence de
stries d'usinage. Ces défauts ont un effet bénéfique pour I'accrochage des composés en
surface mais sont plutôt gênant pour la désorption laser car I'irradiance est moins bien
contrôlée. La longueur d'onde utilisée est 248 nm.

Il s'agit de déterminer les conditions optimales d'analyse pour chacun des composés
afin de disposer d'une séquence fiable pour les détecter sur les supports d'extraction.

Les spectres présentés ont été acquis en mode d'ionisation positive car les taux
d'ionisation sont en général inférieurs en mode négatif. Ceci impose I'utilisation de
potentiels de piégeage plus élevés (en valeur absolue) ce qui nuit à la précision en
masse des mesures.

En raison de la pression de vapeur saturante relativement élevée de I'atrazine (4 10-s
Pa à 20oC [9] comparé à la pression de la chambre d'analyse : 6,7 10-6 Pa), le risque
d'évaporation de l'échantillon n'est pas impossible. On peut donc envisager des
problèmes de détection pour ce composé. Toutefois, en ce qui concerne la désorption
sur membrane, il est possible que cet effet soit moins marquant en raison de
I'adsorption du produit sur les sites de la silice greffée.

t23
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j Chapitre IV :Application de Ia LD/FTMS à I'analyse de pesticides.. Partie l. Base de l'étude

l. FTMS à 248 nm - Atrazine

En règle génêrale,les produits organiques sont détectés à des irradiances moyennes
(. 102 W cm-2) alors que les spectres en ionisation laser à 248 nn de I'atrazine se

caractérisent par la présence du pic pseudo-moléculaire [M+FI1* @]2216 et 218) dès

les irradiances élevées (2 lO9 W cm-2). Ce pic est accompagné d'un fragment

fortement majoritaire àmlz 180 ainsi que d'adduits d'intensités faibles. Le fragment

mlz 180 est attribué à la perte de HCI par la molécule protonée. On note que la perte

de Cl'n'est pas observée à partir de I'ion moléculaire en ionisation électronique.

Lorsque I'irradiance diminue, le pic pseudo-moléculaire devient majoritaire et les pics

d'adduits se manifestent plus fortement. Ces adduits sont issus de recombinaisons entre

des molécules neutres et les ions issus de la surface. Ce phénomène s'accentue

particulièrement à inadiance moyenne (entre 106 et 107 W. cm-2),lorsque le délai

entre I'ionisation laser et I'excitation des ions augmente.

Une autre particularité des spectres obtenus est que I'intensité du pic pseudo-

moléculaire s'accroit même à haute irradiance (2 tOg W.cm-2) lorsque le délai après

I'ionisation laser est de quelques secondes au lieu des quelques millisecondes utilisées

habituellement.

Le spectre en désorption laser à 248 nm de I'atrazine de la figure IV.6 a été obtenu

dans des conditions d'irradiances fortes (>5 tOe W cm-2 , diamètre d'impact environ

15 pm) et avec un délai avant excitaton inhabituellement long (4 secondes).

Ce specre montre un pic pseudo-moléculaire majoritaire, quelques adduits et très peu

de fragmentation. On distingue en faibles proportions I'adduit [2M+H1+ et ses

fragmenls [2iv1+ti-iicl]+, [2M+ii-2FICli | à ruiz 431,395, Ét 36Û.

Les seuls ions observés de masse inférieure à [M+H]+ sont m/z 180 et 198. Ce dernier

correspondant à la substitution du chlore par un hydroxyle sur la molécule protonée

qui conduit à I'hydroxyatrazine protonée. Cette substitution, sans doute due à la

présence d'eau résiduelle dans le spectromètre, se produit par réaction ion/molécule.

Ceci est favorisé par le délai important entre I'impact laser et I'excitation des ions.

L'hydroxy atrazine protonée peut également rêagir avec I'atrazine pour former I'ion

[(2M+H;-C1+OH]+ parfois dêtecté àmlz 413.
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Clupitre IV :Application de la LD/FTMS à l,analyse de pesticides.. Partie l. Base de l'étude
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Figure IV'6 : Spectre de masse de I'atrazine par désorption laser à 24g nm.Irradiance 7'108 w.cm-2. Délai de 4 secondes aïant excitation. L,insen monrreun spectre acquis dans les memes conditions avec un aerai ae ioo mî'

A des irradiances faibles (. l0o w cm-2), aucun signal de l'atrazine n,est détecté mêmelorsqu'un long délai avant excitation est employé. ceci sera expliqué de façon détaillépar la suite dans le paragraphe consacré à l'étude de la désorption laser des pesdcides àpartir des supports d'extraction.

Par rapport à I'ionisation par faisceau d'élecrons, l'ionisation laser procure des spectresoù la fragmenhtion est très réduite mais qui sont compliqués par la présence d,adduitset de leurs fragments.

2. FTMS à 248 nm - Hydroryalrazine

Le composé n'est pas détecté à haute irradiance ce qui est classique en désorption laserde composés organiques.

A irradiance moyenne (vers 2 lo7 w cm-2), les spectres sont dominés par de nombreux
fragments. on observe les pics suivants: mlz 156, r55, r33, r27, u3. on détecte
égalementavecdesintensitéstrèsfaibleslesions mlz 97,g6,73,7r,69,sg,4/ et43.
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Cltapitre lV :Application de la LD/FTMS à l'analyss de pesticides.. Partie l. Base de l'étude

Les fragments principaux (mz 155 , 127 et t l3) sont attribués à une perre de NCOH et
à la perte conjuguée de ce fragment et d'ethène ou de propène. Ceci est confirmé par la
mesure de masse exacte. Il est à noter que ces ruptures sont très minoritaires en EI
alors que les ions correspondant sont systématiquement les plus intenses dans les
spectres par désorption laser. Nous proposons figure IV.8 un mécanisme pour ces
fragmentations :

fftz

Figure IV.7 : Spectre de masse de l'hydroxyatrazine sur aluminium par
désorption laser à 248 nm. lrradiance 106 W.cm-2

L'ion de masse 156 correspond au fragment [MH-CrHo]+. Cette fragmentation ainsi
que la plupart des autres sont équivalentes à celles observés par EI.

Lorsque I'irradiance diminue le pic pseudo-moléculaire [M+F{1+ @tz 198) augmenre
et I'on observe des adduits de sodium et cle Fotassir-lm" Vers 7 [06 W cnn-2, [e pic rn/z
198 devient majoritaire et la fragmentation diminue (voir figure IV.7). A partir de
8 lOs w cm-2 il devient difficile de discerner des fragmenrs. Le pic [M+Ft1+ esr dérecré
jusqu'à une irradiance d'environ 5 105 W cm-2.

Qualitativement, on peut affirmer que les spectres d'hydroxyatrazine par désorption
laser sont nettement plus simples que ceux de l'atrazine. En effet, très peu d'adduits de
recombinaison sont observés et leur intensité est toujours faible comparé au pic
[M+tl1+. De plus, la variation du délai avant excitation ne cause pas de
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Chapitre IV :Application de la LD/FTMS à I'anal-vse de pesticides.. Partie l. Base de l'étude

bouleversement du spectre, tout au plus peut-on observer une diminution du signal due

à une perte d'ions.
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Figure IV.E : Proposition de fragmentation pour I'hydroxyatrazine en
désorption laser à 248 nn.

Par rapport à I'EI, les spectres de désorption laser se caractérisent par I'absence de

certains fragments. En particulier, les ions colrespondant aux pertes de CzH+ ou de

CH+ à partir de I'ion pseudo-moléculaire [M+H]+ ne sont pas significatifs, même à

irradiance moyenne.
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fI. Etude de Ia désorption laser FTMS
sur support d'extraction

Les études préliminaires ont révélé que l'atrazine et son métabolite sontconvenablement retenus sur les silices greffées c1g et que reurs spectres de masse pardésorption laser directe sont obtenus de façon fiable. La faisabilité de la désorptionlaser sur support a donc été étudiée.

La désorption laser s'effectuant à la surface du support, le choix du conditionnement
est un paramètre important. Notre choix s'est porté sur les disques d,extraction audétriment des cartouches pour plusieurs raisons :

Il est possible d'envisager d'utiliser une cartouche pour l'extraction puis de vider laphase pour I'analyser par désorption laser. Il est cependant beaucoup plus simple dedécouper une portion de membrane et de Ia fixer directement sur le porte-échantillon.

En outre, dans le cas des cartouches d'extraction, les grains oe sitiæ ne sont pasmaintenus par un réseau. Il serait donc à priori difficile de récupérer les grains les pluschargés après ouverture de la cartouche. Parallèlement, I'extraction de composéscolorés sur des disques a démontré qu'ils sont retenus dans les premiers 50 pmd'épaisseur et la désorption laser est donc envisageabre [r].

L Estimation des intedérences possibres dues à Ia membrane

Dans un premier lieu, il a étê né,cessaire d'effectuer l'analyse de membranes témoinspour s'assurer qu'il n'y a aucune interférence avec les pics des composés étudiés. LestémOins utilisés SOnt des membfanes sur !eenrre!trc .!!1Â --"r .-!,.._-.__ ,,._!.__
percorés. 

"'--"1:'-'as:Lr ùiri içûvuËiius iuu r-rii ocâu "uiua_pure" ont été

ces membranes sont' comme nous I'avons vu précédement, constituées de particules
de silice greffée emprisonnées dans un réseau très dense de microfibres de teflon. Lesgreffons sont des chaines hydrocarbonées à 18 atomes de carbone. Le rapport teflonsur silice greffée esr d'environ lT%o en poids [10]
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Figure IV.9 : Réseau tridimensionnel de la
(ÇraH_:zOSi). Masse moyenne :297,5g g/mol.tzc, t6g, r:FIy :297,26 u.-

silice et phase greffée C1g.
Masse monoisotopique p851,

A haute irradiance (3 tOs wcm-2) (voir figure IV.ll), les spectres de la membranesont dominés par les pics dus au silicium (si+, sioH+, siF+). on distingue égalementle pic de I'ion cF+ avec une faibre intensité er res agrégats [sic2H1+ et [sic2H3]+.L'ion cF+ est le seul ion caractéristique du teflon à être détecté.

Lorsque I'irradiance diminue (entre 108 et 5 106), on voit apparaître d,autres agrégatsionisés du silicium (du type si*cnHr en particulier) ainsi que des ions d,autresélémenm (impuretés) présents à l'état de traces (Na*, K+, Ba+, Fe+ Ni+, Ti+) qui ne sontpas détectés systématiquement. L'intensité de ces agrégats du silicium augmente parrapport à celle des impuretés lorsque I'irradiance diminue dans la gamme précitée. cesagrégats sont issus de recombinaisons entre la silice et les chaînes carlronées desgreffons (voir figure IV'10). on ne détecte par contre aucun pic qui permetted'affirmer qu'il y ait des recombinaisons entre la phase greffée et le teflon.

A des irradiances inférieures à 4106 w.cm-2, aucun pic n'est plus détecté. A cesirradiances' le seuil d'ablatioMonisation de la membrane n'est pas atteint et il sembledonc possible de désorber des produits sans craindre d,interférences.
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Figure Iv'10 : sPectre de masse de la membrane d'extraction en désorptionlaser à 248 nmpour une irradiance d,environ 107 W.cm-2.

2. Microscopi.e électronique à balayage
de membranes après ablation laser

Afin de déterminer les modifications morphologiques de la membrane, et ainsi d,avoirune idée des sites de désorption des molécules adsorbées, nous avons effectué desessais d'ablation laser de la membrane à différentes irradiances.

une membrane n'ayant subi aucun raitement préalable est fixée sur un porte-
échantillon FTMS et recouverte d'une grille de microscopie électronique àtransmission' cette grille permet de localiser les différents impacts à la surface de Iamembrane' La membrane est ensuite insérée dans la chambre d,analyse et soumise àdiverses irradiations qui correspondent aux conditions favorables soit pour la détection
de I'atrazine soit pour celle de son métabolite :

Point d'impact nol : I impact laser focalisé (l0r W.cm_2)
Point d'impact no2 : 100 impacts laser à faible irradiance (106 w.cm-z)

La membrane est retirée du porte-échantillon après irradiation en prenant soin de nepas bouger la grille de repérage. L'ensemble membrane et grille subit tout d,abord deuxmétallisations successives (carbone, puis Au/Pd) avant d'être introduite dans le MEB
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et observé en mode d'électrons secondaires. L'expérience a été
membranes et les résultats obtenus sont comparables.

repetee sur quatre

Pour le point  d ' impact nol '  on dist ingue clairement un cratère d 'une vingtaine de
micromètres de profondeur dans la membrane (voir f igure IV.l l). L'analyse FTMS
corespondante montre les ions que nous avons décrit au paragraphe précédent.
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Iigy.r. tv.ll : Spectre de masse résultant
rrradrance sur une membrane d'extraction et
généré.

d'un seul impact laser à haute
photographie MEB du cratère

En ce qui concerne le point d'impact no2, aucune altération de la surface n,est observée
au MEB' De plus, aucun ion n'est détecté par FTMS en mode positif puisque nous
nous trouvons nettement en dessous du seuil d'ablation / ionisation que nous avons
évalué précédement à environ 4106 w.cm-2. on peut donc raisonnablemenr estimer
que le seuil d'ablatio' tle la nrernbrane se situe autou r de'z luo w.cm-z.

3. Désorption laser des composés adsorbés

Après avoir déterminé les interférences dues à la membrane et les conditions oprimales
de désorption des deux composés, la désorption laser à partir de disques d,extraction a
pu être ér'aluée à 248 nm.
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Clnpitre IV :Application de la LD/FTMS à I'anal.vse de pesticides.. Partie l. Base de l'étude

La figure IV.L2 montre les spectres obtenus pour les deux produits adsorbés sur

membrane C1g. Les concentrations des solutions extraitcs sont de l0 pg/ml.

2t10

Figure IV.12 : Spectre de masse par désorption laser à 248 nm de I'atrazine (a)
et l'hydroxyatrazine (c) sur membrane d'extraction C1g. L'insert (b) montre un
spectre en mode hétérodyne dans la gamme de masse de I'ion [M+H]+ de
l'atrazine.

Les deux composés sont aisément détectés et identifiés en utilisant les paramètres

déterminés précédement : irradiance êIevêe et long délai pour I'atrazine et irradiance

faible et délai court pour son métabolite. On distingue dans les deux cas le pic pseudo-
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moléculaire [M+HJ* Gnlz 216 et mlz 198) ainsi qu'un fragmenr caracÉrisrique (m/z180 et mlz 156 pour l'atrazine etlhydroxyatrazinerespectivement).

Lors de I'analyse des standards, il est apparu que les deux molécules cibles nécessitentd'utiliser des conditions opératoires très différentes. Il en est a. *e*. pour l,analysedes composés adsorbés sur membranes d'extraction. ces considérations nous ontamenés à examiner de façon plus approfondie deux paramètres : I'irradiance et le délaientre I'impact laser et I'excitation des ions. Nous avons ainsi pu mettre en évidence desmécanismes d'ionisation distincts pour les deux composés.

Partie l. Base de l'étude

I'atrazine et de

L Ende du paramètre irradiance

La figure IV.l3 montre la variation du signal des ions [M+H]* de
I'hydroxyatrazine en fonction de I'irradiance sur l,échantillon.
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Figure IV.13 : Signal de I'ion pseudo-moléculaire de l,atrazine et deI'hydroxvatrazine surï.mbt"n. 
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Il apparaît que I'atrazine adsorbée sur la membrane ne s'ionise qu,à irradiance élevéealors que son analogue hydroxylé est détecté dans des conditions beaucoup plus

* *
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douces' c'était déjà le cas lors de I'analyse des shndards. Malgré les conditions trèsrudes employées' I'atrazine ne se fragmente pas beaucoup alors que dans les mêmesconditions' son méhbolite présente un spectre où ne figurent que des fragments et desions issus de la membrane.

2. Etude du délai d,ionisation

Lors de l'étude des standards par désorption laser, nous avons observé d,importantesmodifications des spectres de l'atrazine suivant le délai entre l,impact laser e[I'excitation des ions' Pour l'hydroxyatrazine, au contraire, l,allure des spectres étaitconservée. En effet, comme le montre la figure IV.l4, le signal de l,ion pseudo-moléculaire de l'atrazine augmente pendant un temps très long (environ 4 secondes ici)comparé à I'hydrox yatrazine.

En ouEe' ce délai dépend de la taille de la membrane et de la pression résiduelle dansIe spectromètre. Le graphe de la figure IV.l4 a êté Éalisé avec une portion de 5 mm x5 mm de membrane et à une pression résiduelle de g,210-6 pa. pour des coupes demembrane plus réduites ou pour de pressions résiduelles plus élevées, le tempsnécessaire pour avoir un signal maximal d,atrazine augmente.
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Figure lv.l4 : signar de |ion pseudo-molécuraire de |atrazine et deI'hydroxyatrazine adsàrues sur ;;;bË" en tonéiionà"ierui enrre lionisarionet I'excitation des ions. Les irradiances utilisées sont de 5 lOE et 106 w cm_2pour I'atrazine et pour I'hydro*yut -i* respectivement.
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Chapitre IV :Application de la LD/FTMS à l,analyse de pesticides.. Partie l. Base de l'étude

Des études ont monré que l'émission de neuûes et d'ions peut continuer pendant
plusieurs millisecondes après une irradiation laser de quelques nanosecondes Il l].
Cependant, il n'a jamais été rapporté qu'elle pouvait durer plusieurs secondes. Les
résultats concernant I'atrazine ne cadrent donc pas avec ces observations. Il est donc
probable que I'atrazine sublime dans la cellule malgré les interacrions avec la silice
greffée et y est ionisée par les ions du type SiCnH issus de I'ablation de la membrane.
alors que I'hydroxyatrazine s'ionise par un phénomène de désorption/ionisation laser
classique. Dans le cas de I'atrazine, la désorption laser semble même ne jouer qu,un
rôle mineur comme nous allons le voir au paragmphe suivant.

3. Confirmation des mécanhmes d,ionisation

La pression de vapeur saturante de I'atrazine est de 4 10-s Pa à 20.c [g] comparé à la
pression de 6,7 10-6 Pa qui règne dans la chambre d'analyse. Ceci conforte I'hypothèse
d'un mécanisme en phase gazeuse. Nous ne disposons malheureusement pas de la
valeur correspondante pour I'hydroxyatrazine. Cependant, une expérience réalisée à
I'INRA nous a permis de montrer que cette pression de vapeur saturante est nettement
inférieure à celle de I'atrazine.

Il s'agit de comparer la volatilité de I'atrazine et de son métabolite en soumeftant
500 pg de produit à un vide de 5,26.10-a Pa pendant 10 minutes. L'expérience esr
menée dans I'enceinte d'un spectromètre de masse quadripolaire. Les ions obtenus
après désorption thermique et ionisation électronique sont détectés et leurs intensités
comparées. Les calculs sont effectués sur le courant ionique total ainsi que sur la
sonrme des deux ions principaux de haute masse 2151200 et lg7/182 (pour I'atrazine et
I'hydroxyatrazine respectivement) en utilisant le programme d'intégration de surface et
de hauteur automatique de I'instrument. Quel que soit le mode de calcul utilisé, on
c f f ns fâ fê  n t r e  l e  c i c?no l  r l o  | t o f - oz i n^  ^ ^ f ,  : - ç l ; - . - -  \  t rm  . r -  !  .--'-':Àrc+LL 

ï-L i- srËii-r uç r.iuitôlus (;5[ rnlefieUf à J'/o tic sa vaieuf initiaie apfèS i0
minutes de séjour dans la source, alors que celui de I'hydroxyatrazinereste inchangé.

D'autres indices confirment une ionisation en phase gazeuse de I'atrazine. Lorsque
nous fixons sur le même porte échantillon une membrane traitée à I'atrazine et une
membrane vierge, il est possible de détecter le pic moléculaire de I'atrazine même
lorsque le laser est pointé sur la membrane vierge. La désorption laser n'est donc pas
nécessaire pour le passage du composé en phase gazeuse. Celui-ci s,évapore
continuellement et s'ionise par réaction avec les ions provenant de la membrane. on
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peut envisager notamment des réactions avec les agrégats ionisés du type SixCnHm+,
ce qui expliquerait que I'ion détecté soit [M+H]+.

D'autre part, la molécule est détectée sur n'importe quel type d'échantillon pendant
plusieurs heures après I'analyse d'une membrane chargée, pour peu que I'on travaille à
haute irradiance et avec un long délai après I'impact laser. Il existe donc un risque de
contamination croisée d'échantillons et de détection de faux positifs. Par conséquent, il
apparaît que la méthode de désorption laser FTMS sur membrane d'extraction est
limitée par la volatilité des composés à analyser. Dans la suite de l'étude, nous nous
limiterons aux cas favorables de molécules ayant une pression de vapeur saturante
inférieure à 6,7 10-6 Pa.

III. Détection de I'hydroyyatrazine sur membrane :
les problèmes posés par la limite de solubilité

Nous venons de voir que la désorption laser sur membranes d'extraction permet de
détecter des produits adsorbés mais reste limitée par la volatilité des produits à
analyser. Nous avons voulu dans un deuxième temps étudier le seuil de détection de la
technique dans le cas de I'hydroxyatrazine.

En raison de la faible solubilité de I'hydroxyatrazine dans I'eau (5,9 pglml à pH 7),
différents protocoles sont testés. Dans une premiere série d'expériences, des solutions
d'hydroxyatrazine sont directement extraites sur membranes. Le second protocole
comporte un étape de filtration de la solution mère sur un filtre de nitrocellulose.

En effet, nous nous sommes aperçus que la molécule est présente à l'état de
microcristaux dans la solution mère et qu'elle risque de se retrouver déposée sur la
membrane et non pas adsorbée sur la phase. Ceci peut avoir pour conséquence une
erreur systématique sur les déterminations des rendements globaux d'extraction car
une partie du composé n'est peut-être pas adsorbée.

Des membranes contenant des quantités variables d'hydroxyatrazine sont analysées
dans les conditions optimales de délai et d'irradiance que nous avons déterminées sur
les échantillons standard. Pour les membranes les plus chargées (10 pg/ml et I pg/ml),
un signal intense de I'ion pseudo-moléculaire est détecté même après un grand nombre
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d'impacts au même point de la membrane. Etant donné que cette dernière n,est pas
endommagée dans ces conditions d'irradiance (<106 w cm-2), il semble bien que
I'hydroxyatrazine soit adsorbée sur des sites très proches de la surface. on peut
éventuellement penser à la présence de microcristaux déposés sur la membrane.

Le signal de I'ion [M+HJ* est enregistré pour les différentes concentrations. Le tableau
IV.3 regroupe les résultats obtenus.

Tableau Iv.3 : signal (en unités . arbitraires) de lion [M+u1+ 6"I'hydroxyatrazine pour différentes concentrations oe râ soùt on exuiute.

Concentrationa 10 1 0.1 0,05 0,01
Signal [M+Hl+ 24,5+1,3 2È2,1 13,3t2.0 7,81{,9 5,0t0,9

a : concentrations exprimées en pg/ml.

A 0'001 ptg/ml, aucun signal provenant du composé n'est détecté,nous estimons donc
le seuil de détection à 0,01 pdml.

La figure IV-15 montre la variation du signal en fonction de la concentration de la
solution de départ. on constate sur ce graphe que la tinéarité n'est pas très bonne et que
la précision ne pennet pas de déterminer la concentration.

Figure IV.15: Variation du.signal.de I'ion [M+H]+ de I'hydroxyatrazine enfonction de la concentration de É solution de àepurt.
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Pour mieux distinguer les différentes concentrations, nous avons tenté d'évaluer le
nombre total d'impacts laser nécessaires à une perte totale de signal de I'ion [M+U1+.
Le tableau IV.4 regroupe les résultats enregistrés.

Tableau IV.4 : Nombre de tirs laser successifs au même point d'une membrane
permettant la détection de I'ion [M+H]+ de I'hydroxyatrazine.

Concentrationa 10 I 0,1 0,05 0.01
Nombre de tirs 1800 165 34 16 2

a : concentrations exprimées en pg1ml.

On note qu'à lui seul, le nombre de tirs efficaces ne permet pas non plus de déterminer
avec précision la gamme de concentration de la solution de départ, notamment à
faibles concentrations. Afin de pouvoir tenir compte du signal et du nombre de tirs
efficaces, nous avons représenté le signal absolu (signal muttiplié par le nombre de tirs
efficaces) en fonction du nombre de tirs effectués (voir figure IV.l6).
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{igure IV.lq : Signal absolu de l'ion [M+H1+ de I'hydroxyatrazine en foncrion
du nombre de tirs au même endroit d'une membraire pour diverses quantités
adsorbées. Irradiance 106 W cm-2. Délai avant excitation 100 ms.

On note que cette approche pennet de mieux séparer les différentes concentrations.
Cependant, une analyse nécessite un étalonnage dans la gamme de concentrations
étudiée et il faut admettre que la précision n'est pas toujours très bonne. La méthode
permet néanmoins d'avoir une idée grossière de la concentration des solutions de
départ dans la gamme de 0,01 à 10 pg/ml lorsque la solution mère n'esr pas filtrée.
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Lorsque les solutions mères sont fïltrées avant extraction, le seuil de détection est net-

rement plus élevé. En effet, il est impossible dans ces conditions de déceler Ie produit à

faible irradiance. Pour le détecter, il est nécessaire d'employer des irradiances moyen-

nes juste en dessous du seuil d'ionisation de la membrane elle-même (3 tO0 W.cm-2).

Dans ces conditions, le rapport signal sur bruit est plus faible et la fragmentation du

composé est plus forte (voir figure IV.17).

En ce qui concerne le nombre d'impacts laser accumulés au même point, on remarque

qu'il n'est pas possible de détecter le signal du composé adsorbé plus de 20 fois au

même endroit.
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Figure IV.17 : Spectre par désorption laser à 248 nm de.l'hydroxyatrazine
adlorbée sur memËrane dbxtraetion (après filtration de la solution).

De plus, I'analyse du filtre de nitrocellulose utilisé pour filtrer la solution montre une

importante quantité d'hydroxy atrazine. Il est possible, sur ce filtre, d'utiliser les

irradiances faibles qui nous avaient permis de détecter la molécule cible sur les

membranes lorsque les solutions n'étaient pas filtrées. En plus de retenir les cristaux en

solution, il esr également possible que le filtre de nitrocellulose ait joué le rôle de

support d'extraction, ce qui expliquerait d'une autre façon la perte de sensibilité

considérable lors de I'analyse de la membrane.
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Partie 2. Extension de l'étude à d'autres
com

Nous avons pu constater que la désorption laser directe de I'hydroxyatrazine adsorbée
sur membrane d'extraction liquide solide est possible. Il est clair cependant que la
méthode est limitée par la volatilité des composés à analyser (atrazine). De plus, il
convient de filrer les solutions avant extraction pour éviter les interférences dues aux
micro-cristaux déposés sur la membrane.

Nous avons tenté d'étendre la méthode à la détection d'autres pesticides. Les critères de
choix de ces nouvelles cibles sont les suivants :

1. Etre convenablement retenus sur les membranes utilisées.
2. Etre aisément ionisés par désorption laser directe sur supporr

d'aluminium et détectés par FTMS.
3. Et si possible avoir une pression de vapeur saturante compatible avec le

vide qui règne dans la chambre d'analyse.

Les trois molécules sélectionnées sont la fluméquine, I'isoprofuron et le flutriafol.
Leurs caractéristiques sont résumées dans le tableau II.l au chapitre II. Ces trois
composés sont très différents de par leurs structures et leurs applications en
agriculture.

Tout comme dans le cas de I'atrazine et de son métabolite, les trois produits ont été
étudiés par spectrophotométrie UV pour déterminer leur absorbtion aux longueurs
d'ondes des lasers d'ionisation. La figure tV.18 représente les spectres d'absorption UV
des trois composés.

Pour la fluméquine, le spectre est composé de nombreux pics plus ou moins bien
résolus. On note un maximum d'absorption à 248 nm. L'isoproturon quant à lui
présente deux bandes caractéristiques du groupement C=O et du cycle benzénique.
Son absorption est également intense à 248 nm. Le flutriafol enfin monre une

Données préliminaires

A. Spectres UV des composés

r.
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l Chapirre lV :Application de la LD/FTMS à I'analyse de pesricides. Partie 2. Exlension de l,étude

absorption intense autour de 203 nm, mais une faible absorption dans la gamme de 24g
nm.

- t - t t

Tigu"g ry.lE : gPectres d'absorption UV de la fluméquine (a), de I'isoproruron(b) et du flutriafol (c).

Le tableau suivant résume les coefficients d'absorption molaires des trois composés à
certaines longueurs d'ondes utilisables pour I'ionisation laser. Il n'est pas possible de
déterminer I'absorption des produits à 193 nm en raison de fluctuations importantes
des mesures dans cette gamme.

Tableau IV.S : Coefficients d'absorption molaires (l mol-l cm-l) des troispesticides dans l'éthanol.

Ezg o- t2c6 o,o tlsso-
Fluméquine (4,04 l0-5 M) t8225 2554 300
lsoproturon (3,41 10-5 M) 17r22 1502 0
Flutriafol (104 M) 446 72s 0

de silices greffées Cu

Les rendements de rétention sur membrane d'extraction C18 ont été évalués pour les
trois composés. Les volumes percolés étaient de 100 ml à la concentration de
l0 pg/ml. Les résultats des analyses du filtrat par HPLC ont permis de déterminer les
rendements de rétention regroupés dans le tableau IV.6. Les trois composés sont
convenablement retenus sur les membranes que nous utilisons.

t4l



clrapirre IV :Applicatiott de la LD/FTMS à I'analyse de pesticides. Partie 2. Extension de l,étude

Tableau IV.6 : Rendements de rétention des trois molécules sur membraneCrs.

Composé Eo reaenu
Fluméquine

Isoproturon

Flutriafol

98,3
100
100

lI. Réponse comp?rée des standards en spectrométrie
de masse par différentes techniques diionisation

L lonisation parfaïsceaa d,électrons (EI)

Le spectre de masse par EI de la fluméquine est représenté figure IV.t9 :

. o 6 0 ô r æ

a
o
o

q
ttÊ
I

teo z@
rnlz

Figure IV.l9 : Spectre de masse de la fluméquine par EI.

La molécule comporte un seul azote,les pics de masse impaire 261 et2l7 sont donc
des ions radicaux correspondant respectivement à M+. et [M-co 2l+. , ce dernier est
probablement formé suivant un réarrangement de Mclafferty. Les autres fragments

La fluméauine

c

A

B
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Chapitre IV :Application de la LD/FTMS à l'analyse de pesticides. Partie 2. Extension de l'étude

sont issus de ces ions. Le pic m/2244 résulte de la perte d'un radical 'OH par l'ion 261.
Le pic 202 correspond à la perte du radical 'CHr par I'ion mlz2I7.

Les voies de fragmentation de la fluméquine sont regroupées en figure IV.20. Les
mécanismes corespondant sont regroupés en annexe.

-coz

@ rntz2rT

Figure IV,20 : Voies de fragmentations de la fluméquine par EI.

2. Ionisation chimique

En ionisation chimique par NFII, Ie spectre observé se earaeiérise par un pic pseudo-
moléculaire abondant (pic de base) et la quasi-absence de fragments (voir figure
rv.21)

Le pic à mlz 279 résulte de I'adjonction d'un ion NtI4* à la molécule intacte. Seuls les
fragments 244 et 217 sont observés avec des intensités très faibles (< 2Vo). Le
mécanisme invoqué ici pour [e pic 244 peut être une déshydratation.
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En ce qui concerne le pic 217, il apparaît encore à une masse impaire et devrait donc
comporter un nombre impair d'électrons si I'azote est inclus dans ce fragment. Le
départ d'un radical .COOH peut être invoqué ici.

s
o
o
E
6
It
tr
3

mlz

Flgure lV.zl : Spectre de masse de la
(NHr).

fluméquine par ionisation chimique

3. Désorption laser à 24g nm

p^248 nm, la désorption laser de la fluméquine donne des spectres caractérisés par une
fragmentation forte, même lorsque I'irradiance la plus faible est employée. ceci
s'explique par I'absorption rès intense de ce composé à la longueur d,onde utilisée. Les
principaux fragments observés sont à mlz 244, ZLB, ZOZ et 176. L,ion pseudo-
moléculaire [M+H]+ apparaît dans des conditions d'irradiance moyenne (vers
6 106 w' cm-2) mais son intensité ne devient appréciable qu'au dessous de l06lv cm-2.
Son signal augmente alors graduellement lorsque I'irradiance décroît jusqu,à
I'irradiance minimale que I'on peut atteindre après défocalisation du faisceau (environ
3,5 105 W cm-2) (voir figure N.ù)"

Les principaux fragments observés sont issus de I'ion pseudo-moléculaire ; l,ion à m/z
244 pat un processus de déshydratation, et le 218 par une décarbonylation comme le
montre Ia figure rY.23.Le pic 244 était présent également en EI et en ionisarion
chimique.
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80.0

60.0

M+H-HrOl.

[M+H-CO'J*
€.0
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[M+H-COr-CHJ*
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ftradiance : -3.5 lOs W cm',

ilËiË"i':3da':1:,iffi1iïen désorption raser à 248 nm de ra numéquine

- HrO->

- COo->

#'Ë;"i'T*3, i i.îîi: des rragments 244

mtz2l8

et 218 de la fluméquine par
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l chapitre IV :Application de ra LD/FTMS à r'anaryse d,e pesticides. Partie 2. Extensian de l,étude

L'ion mlz 217 est détecté avec une intensité faible par rapport à I'ion mtz 2lg.On peut
invoquer la fragmentation de I'ion moléculaire qui est également susceptible d,avoir été
formé par ionisation laser. La perte de Co2, qui se produit égalemen t par EI est
nettement majoritaire en désorption laser.

Le fragmentmlz 218 conduit à I'ion mtz202 parperte de méthane. Il s,agit d,une
fragmentation analogue à celle observée par EI (perte de .cH3). L,ion mlz 202 se
décompose par la suite en I'ion mtz 176 par élimination d'acétylène. Ce mécanisme
n'est par contre pas observé en EI. Nous proposons figure IV.24 un mécanisme
possible pour ces fragmentations.

- CHo->

Figure 1v.24: Mécanismes de formation des fragments 202 et 176 de lafluméquine par désorption laser à 24g nm.

L lonisation parfaisceau d,électrons (EI)

Le spectre de masse de I'isoproturon par EI est représenté figure IV.25. Le pic 206
correspond à I'ion moléculaire M+'. Le fragment l9l résulte de la perte d'un radical'CH3, le 146 de la perte consécutive de (CHs)zNH. Le pic 9l est celui de l,ion
tropylium CtHt* etle72 colrespond très probablemenr au fragment (CH,)zNCO+.

- C"H"->

m/2218 mlz202

rnlz 176
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Nous proposons figure IV .26les voies de fragmentations de I'isoproturon par EI. Les
mécanismes correspondant sont regroupés en annexe.
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Figure IV.25 : Spectre de masse de l'isoproturon par EI.
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Figure l\1.26 : Fragmentation de I'isoproturon par EI.



j
Chapitre IV :Application de La LD/FTMS à I'analyse de pesticides. Partie 2. Extewion de l,étude

2. Ionisation chimique

En ionisation chimique, I'ion pseudo-moléculaire [M+H]+ est majoritaire comme le
montre le spectre représenté figure N.27.

a
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50 æ tæ t2o t* 
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r5o tæ

{tgg." 1V.27 : Spectre de masse de I'isoproturon
(NHr).'

zæ

par ionisation chimique

Le pic 224 rêsulte d'un adduit de NI{o+. Les mêmes rypes de fragmenrarions que
précédemment sont observées avec des intensités beaucoup plus faibles, la différence
principale étant I'ion parent. L'ion l9l provient de la perte de CH+ , les ions 146 et72
sont sans doute des reliquats d'ionisation électronique.

3. Désorption laser à 248 nm

A haute irradiance (t 104 W cm-2) les spectres obtenus se caractérisent par la présence
des fragments à mlz 189,146, 134,72 et|'absence du pic pseudo-moléculaire. Les ions
mlz 189 et 134 sont interprétés comme étant respectivement [MH-Hzo]+ et [MH-co-
HN(CHs)zl+. Les ions 146 et72 sont des fragmens de I'ion pseudo-moléculaire M+'
comme le démontrent les spectres en EI (voir plus haut). Ces ions correspondent
respectivement à IM-HN(CH3)2-'CH3]+ et [(CH3)zNCO]+.

I
t!7
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Chapitre IV :Apptication de la LD/FTMS à l'analyse de pesticides, Partie 2. Extension de l'étude

Irradiance : -7 1,05'lV cm't

tM+H-HN(CH3)rCOl*
[M+H-Hp].

Figure fV.2E : Spectre de masse en désorption laser à 248 nm de I'isoproturon
déposé sur support d'aluminium.

A partir d'une irradiance moyenne (2 tOt W cm-2), on observe l'émergence du pic

pseudo-moléculaire [M+H]+ ainsi que du pic moléculaire M+'. L'obtention du pic

moléculaire en désorption laser est caractéristique des molécules comportant un cycle

aromatique. Il est rarement observé pour d'autres composés. Dans la gamme

d'irradiance moyenne apparaîssent également de nombreux adduits ([M+Na]+,

[M+K]+, [M+Al]+ entre autres) et ceux-ci dominent le spectre jusqu'à des inadiances

relativement faibles (environ 106 W cm-2).

0.0f
1æ.0

mlz 134

mlz 189

Figure 1V.29: Mécanismes de fragmentation proposés pour les
134 de l'isoProturon.
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l Chaphre IV :Application de la LD/FTMS à l'analyse de pesticides. Partie 2. Extension de t,,étude

Les signaux des ions moléculaire et pseudo-moléculaire augmentent jusqu'à atteindre
un mildmum vers une irradiance d'environ 7 105 w.--2 (voir figure lv.2g). A cette
irradiance, on peut encore observer les fragments 146 et 189 de faible intensité ainsi
que de nombreux adduits. On peut imputer la fragmentation à une irradiance aussi
faible à la forte absorption du composéà248 nm tout comme pour la fluméquine.

Dans le cas de I'isoproturon, on note une légère évolution des spectres lorsque te délai
entre I'ionisation et I'excitation augmente. En effet, on observe des pics d'adduits plus
intenses à long délai. On peut encore invoquer ici un problème de tension de vapeur
car I'isoprofuron se situe à la limite de volatilité (3,3 10-6 Pa à 25"C comparé à la
pression résiduelle de I'appareil : 6,7 10-6 Pa) d'autant plus que la température à
I'intérieur de I'appareil éxcède les 25'C. De ce fait, il est possible que l'échauffement
de la surface du porte-échantillon dt aux impacts laser répétés provoque une
évaporation du pesticide qui est alors disponible en phase gazeuse pour réagir avec les
ions produits lors de I'impact laser.

I. Ionisation par faisceau d'électrons (EI)

Le flutriafol présente une forte tendance à la fragmentation en EI comme le montre le
spectre de la figure IV.30 :

Les fragments 219 et 83 proviennent de la perte de la moitié triazole avec rétention de
la charge sur le radical ou sur I'oxygène. L'ion mlz 95 provient également de I'ion
moléculaire via une simple fragmentation en alpha du site d'ionisation. [æs ions m/z
164 et 138 résultent quand à eux d'une recombinaison entre la moitié triazole et un
phényle fluoré. L'ion 138 donne ensuite le fragment majoritaire à mlz 123.

Nous présentons figure IV.31 les voies possibles de fragmentation du flutriafol par

ionisation électronique. Les mécanismes que nous proposons pour expliquer ce
fragmentations sont regroupés en annexe.
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'*l

Figure IV.30 : Spectre de masse du flutriafol par EI.
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Figure IV.31 : Voies possibles de fragmentation du flutriafol par EI.
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Chapitre IV :Application de la LD/FTMS à I'analyse de pesticides.

2. Ionisation chimique

Partie 2. Extension de l,étude

s
o

É
3

Comme le montre la figure IV.32,le spectre du flutriafol en ionisation chimique se
caractérise par la présence du pic pseudo-moléculaire [M+H]+ (mlz 302) et une
fragmentation très limitée. On distingue néanmoins quelques pics dont un résulte d'une
perte de HzO (mlz 284). Ce type de fragmentation n'est pas observé en EI (absence du
pic [M-('OH)]*). Les autes fragments sont identiques à ceux de I'EI sauf I'ion mlz 85
qui pourrait provenir d'une substitution de NH3 sur la moitié triazole pour donner l'ion

[CzHsN+]+ représenté ci-dessous.

*Tt,
N

/ - ' -N

il _.il
Figure I-3 : Structure possible de l'ion mlz85 du flutriafol.

3. Désorption laser à 248 nm

Les spectres de flutriafol à 248 nm se caractérisent par l'émergence du pic pseudo-
moléculaire [M+H]+ (mlz 302) et des adduits de sodium (mlz 324) et de potassium

Eâ

ll

< l

I A

Figure lV32: Spectre de masse du flutriafol par ionisation chimique (NH:).
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Chapitre IV :Application de la LD/FTMS à I'analyse de pesticides. Partie 2. Extension de l,étude

(m/z 341) à forte irradiance (108 W cm-2). Le pic [M+H1+ devienr majoritaire dès les
irradiances moyennes (107 w cm-2).Les fragments 284, 233,2rs, 123 et 70 sont
souvent observés avec des intensités faibles. Les trois premiers fragments sont très
probablement issus du pic pseudo-moléculaire après perte d'eau (mtz284). de la moitié
triazole C2H3N3 @lz 233) ou perte combinée des deux fragmenrs (mtz 2I5). Nous
proposons figure IV.35 un mécanisme de fragmentation possible.

L'ion mlz 284 est observé également en ionisation chimique mais pas en EI alors que
la perte de la moitié triazole n'est observée qu'en désorption laser. Les ions à mlz IZ3
et 70 sont attribués respectivement à [FC6H+CO]+ et [CzH+N3]+. Ils sont tour deux
observés en ionisation chimique mais pas en EI. L'ion [M+FIJ* présenæ une intensité
maximale pour une irradiance de I'ordre de 106 W cm-2 (voir figure IV.34). A des
irradiances plus faibles, le signal est très rapidement indétectable. Cette observation
ainsi que la détection du pic [M+F11+ à haute irradiance sont compatibles avec la faible
absorption de flutriafol à la longueur d'onde utilisée pour I'ionisation.

Inadiancc : -106Wcm't
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Figure IV.34 : Spectre de masse en désorption laser ù248 nm du flutriafol
déposé sur support d'aluminium.

M+Kt*
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Chapitre IV :Application de la LD/FTMS à l,analyse d.e pesticides. Partie 2. Extension de l,étude

- H"O->

mlz=284

-i>

I
OFI F

mlz233

Tigq"g {v.35: Proposition de mécanismes de formation des ions 2g4 et 233 duflutriafol par désorption laser à 2aS nm.

III. Désorption laser directe des
membranes imprégnées

A 248 nm, seule la fluméquine a été détectée sur membrane C1s et cela à une
irradiance moyenne (environ 3 106 w cm-2). Dans ces conditions, les spectres
montrent le signal de I'ion pseudo-moléculaire [M+Ft]+ ainsi qu,une fragmentation
abondante (voir figure IV.36). Les fragments sont identiques à ceux détectés lors de
I'analyse du standard. A des irradiances plus élevées, les spectres sont dominés par des
ions provenant de la membrane. Aucun signal n'est détecté pour des irradiances
inférieures à 2 106 W cm-2. Le pesticide est détecté de façon fiable uniquemenr pour
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Chapitre lV :Applicariott de la LD/FTMS à I'analyse de pesticides. Partie 2. Extension de l,étude

des concentrations de I pglml et O,Spg/ml mais aucun signal n'est observé à des
concentrations plus faibles. Environ 20 tirs laser au même endroit sont nécessaires
pour une perte complète du signal du pesticide et il semble n'y avoir aucune
corrélation avec la quantité extraite pour les deux concentration détectées.

M+H€Orl'

M+X-Up1'

[M+H{û'{HJ'

r50.0
ttrlz

Figure-IV.36 : Spectre de masse en désorption laser à 248 nm de la fluméquine
adsorbée sur membrane Cta.

A cette longueur d'onde, les autres molécules n'ont pas été détectées après extraction
sur membrâne C18 que ce soit en mode positif ou négatif, quelles que soient les
conditions d'irradiance. C'est un fait troublant si I'on considère la facilité de détection
des standards. Pour tenter d'expliquer ce phénomène, diverses hypothèses ont été
émises et testées lors d'une étude des paramètres de désorption.

t. Absorption UV

Une des explications possible de la non-détection de l'isoproturon et du flutriafol serait
une différence d'absorption UV de ces molécules comparées à I'hydroxyatrazine et à la
fluméquine. Le tableau [V.7 résume les coefficients d'absorption molaire à 248 nm
obtenus pour chacun des produits.
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Chapitre IV :Application de la LD/FTMS à L'analyse de pesticides. Panie 2. Extensian de l,étude

A 248 iln, on se trouve proche d'un maximum d'absorption pour la fluméquine er dans
une zone de faible absorbance pour le flutriafol. En revanche, en ce qui concerne
I'hydroxyatrazine et I'isoproturon, on se trouve dans des zones de forte variation de
I'absorbance.

Tableau lY.7 : Coefficients d'absorption molaire (l mol-l cm-l) à 248 nm des
composés étudiés dans l'éthanol.

Molécule Ezn

Hydroxyatrazine

Fluméquine

Isoproturon

Flutriafol

6227
r8225
17122

446

On note que, si I'hypothèse d'un absorption trop faible peut-être défendue en ce qui
concerne le flutriafol, qui absorbe faiblement à248 nm, elle n'est pas valable dans le
cas de I'isoproturon, qui absorbe presque autant que la fluméquine et nettement plus
que l'hydroxyatrazine, mais n'est pas détecté non plus sur la membrane. D'autre part
I'isoproturon et la fluméquine ont montré des tendances similaires lors de l'étude des
standard en raison de leur absorption à la longueur d'onde du laser.

2. Partage entre phase mobile et phase statinnnaire

Une autre raison qui permettrait d'expliquer les différents comportements des
molécules étudiées est que les processus de rétention sur la membrane ne sont pas les
mêmes.

Le coefficient de partage eau/octanol est une caractéristique qui rend compte des
phénomènes de partage entre une phase polaire et une phase apolaire (voir tableau
IV.8). Il sert en général en chromatographie liquide haute performance et au calcul des
rendements d'extraction liquide/liquide. En effet, en solution diluée, le partage d'un
composé entre les deux phases peut s'écrire :

r56

* "=P* tueau

avec Co"l et C"au les concentrations du soluté dans I'octanol et dans I'eau.
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Chapitre IV :Application de Ia LD/FTMS à I'analyse de pesticides. Partie 2. Extension de l'étude

Ce coefficient est relié à I'enthalpie libre de transfert du soluté entre la phase mobile et
la phase stationnaire suivant l'équation suivante :

Ln -ç*l - - p3., - pftro 
= - aGP.un.r.n = rn(p^^.

Csro ) RT RT 
^^'\^ oct

Le processus de partage entre une phase aqueuse et une phase apolaire est également
invoqué dans le cas de I'extraction liquide/solide en phase inverse. La phase apolaire
étant ici la phase stationnaire contenue dans la membrane.

Tableau IV.E : Coefficients de partage octanoUeau et enthalpies libres de
transfert des pesticides étudiés.

Molécule log P6çja Po"t ^Gl?1,*"
Atrazine

Hydroxyatrazine

Fluméquine

Isoproturon

Flutriafol

2,21,-2,75

r,4l-1,75

r,47

2,25

2,3

162-562

26-56

29

178

zffi

-12,7 ù-15,7 kJ/mol
-8,1 à -10 kJ/mol

-8,4 kJ/mol
-12,8 kJ/mol
-13,2 kJ/mol

a. Poct : coefficient de partage octanol-eau.

En ce qui concerne nos composés, on note que I'isoproturon, le flutriafol et I'atrazine
ont une affinité beaucoup plus forte pour la phase apolaire que la fluméquine ou
I'hydroxyatrazine. Le transfert du soluté de la phase aqueuse vers la phase greffée est
donc à priori plus facile pour les trois premiers composés. Ils devraient logiquement
être plus disponibles en surface lors de I'irradiation laser. Ceci ne concorde pas avec
les résultag observés en tout cas en ce qui concerne le flutriafol et I'isoproturon (pour

I'atrazine, nous avons vu que d'autres phénomènes interviennent). Le processus de
partage n'est pas le seul susceptible d'intervenir lors de la rétention des composés sur

membranes. Pour la fluméquine et I'hydroxyatrazine, notafllment, on peut invoquer

une rétention plus rapide en surface en raison de leur hydrophobicité. Ces deux

molécules se fixent dès qu'elles ont la possibilité de quitter la phase aqueuse alors que

les autres composés vont combler les sites vacants plus en profondeur dans la

membrane. Ce processus est schématisé figure IV.37 pour la fluméquine et

I'isoproturon

r57
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Figure 1V.37 : Hydrophobicité et partage entre la phase mobile et la phase
stationnaire sont les deux phénomènes responsables de la rétention des
composés. Lorsque c'est le premier qui domine, les molécules sont plus
disponibles en surface pour y être ionisées lors de I'impact laser.

Nous avons essayé de vérifier cette hypothèse en soumettant des membranes chargées
de pesticides à des irradiations prolongées dans une cellule d'ablation laser.

Le but est de caractériser les différences des quantités de pesticides désorbés lors de
I'interaction laser/membrane pour les différents composés étudiés. Une membrane
chargée de I mg de pesticide (hydroxyatrnzine, fluméquine, isoproturon ou flutriafol)
est déposée sur un porte-substrat situé à I'intérieur d'une cellule d'ablation laser sous
vide (pression résiduelle de I'ordre de 10-6 Ton). Un faisceau laser (diamètre 3 mm,
longueur d'onde 248 nm, irradiance sur la membrane 106 W cm-2) vient en frapper la

surface un certain nombre de fois (100 ou 1000 impacts). La membrane est ensuite

soumise à une étape d'élution et l'éluat est analysé par HPLC.

Les expériences dans la cellule d'ablation laser ne nous pennettent pas de nous
prononcer quand à une différence flagrante des processus de désorption à248 nm pour

les quatre composés. Dans certains cas, la quantification des produits par HPLC donne

des quantités supérieures après 1000 impacts laser que pour les membranes non
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inadiées' En fait, il semble que la méthode ne soit pas adaptée à nos besoins. En effet,l'élution suivie de I'analyse HPLC est loin de donner une sensibilité suffisante pourquantifier les doses de produits désorbés par le laser. Le problème qui se pose est celuide la taille de I'impact laser : en effet celui-ci n'est que de 3 mm de diamètre, ce quireprésente environ 57o de la surface utile de filtration (16 mm de diamètre). ceciimpose de détecter des différences très faibles par HpLc. MalheureusemenL avec lelaser excimère, il ne nous a pas été possible d'obtenir.une irradiance de 106 W cm-2 surune surface plus importante en raison de I'absorption du hublot de la cellule d,ablation.

La seule molécule qui possède une forte affinité pour la phase apolaire et qui a étédétectée est I'atrazine. cependant, nous avons pu monter que le processus d,ionisation
en phase gazeuse n'implique pas de désorption laser du pesticide. pour tenter d,évaluer
la désorption laser de I'atrazine, nous avons analysé une membrane congelée dans
l'azote liquide ; la congélation ayant pour but d'éviter que le composé ne s,évapore
dans la cellule' cette membrane a été fixée sur un système isolant en polystyrène qui
permet de limiter les transferts de chaleur du porte-échantillon vers la membrane. Un
contrôle après analyse àÉvélêque la membrane était encore à très basse température.

Dans ces conditions, I'atrazine n'apas été détectée non plus àz4gnm, et ce quels que
soient I'irradiance et le délai entre I'impact laser et I'excitation. L,hypothèse que le
processus de désorption laser sur membrane est gouverné par les coefficients de
partage octanol-eau semble donc se confirmer avec ce composé. Il est évident
cependant que d'autres tests seraient nécessaires afin d'évaluer I'influence exacte de ce
paramètre.

Pour prouver I'hypothèse d'une absorption en profondeur des composés non détectés, il
a donc été nécessaire de trouver un autre moyen. Le couptage d'un laser Nd-yAG avec
la microsonde FTMS nous permet d'utiliser une longueur d'onde (355 nm) et une
irradiance plus élevées. Dans ces conditions, il devrait être possible d,obtenir une
augmentation de I'ablation dè la membrane et peut-être de détecter les produits
adsorbés plus en profondeur. En effet, I'augmentation de longueur d'onde se raduit par
un accroissement de l'échauffement lors de I'interaction. De plus, le temps d'impulsion
du laser Nd-YAG étant 6 fois plus court que celui de I'excimère, des irradiances plus
élevées sont disponibles à surface constante. Tout ceci concoure à obtenir une ablation
plus intense lors de I'interaction.
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l. Ablation de la membrane à 355 nm

L'analyse de la membrane à 355 nm a permis de détecter essentiellement les mêmes
ions qu'à 248 nm (voir figure IV.38). On détecte encore les ions Si+, SIOH+, SiF+ à
haute densité de puissance (2 t0l0 W cm-2) et les mêmes agrégats qu'à 248 nm dont
I'intensité augmente lorsque I'irradiance diminue. Cependant, on note une exaltation de
I'intensité des ions dus aux impuretés présentes dans la membrane. L'ion Fe+
notamment est détecté de façon systématique.

A cette longueur d'onde, le seuil d'ablation/ionisation de la membrane a été estimé à
environ 3 107 W cm-2. Cette augmentation par rapport aux résultats obtenus à 248 nm
(seuil d'ablation/ionisation environ 10 fois plus élevé à 355 nm) peut s'expliquer par
une absorption moindre du rayonnement incident. Les spectres UV en réflectance de la
membrane montrent en effet qu'une proportion moindre du faisceau est réfléchi à
248 nm par rapport à 355 nm (voir figure IV.39).
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Figure tV.39: Spectre UV en réflectance d'une membrane vierge.

Les résultats obtenus ne sont pas incompatibles avec un taux d'ablation plus étevé de la
membrane à 355 nm. En effet, bien que celle-ci absorbe moins bien à cette longueur
d'onde, I'augmentation de la gamme d'irradiance permet de détecter les mêmes ions
qu'à 248 nm. De plus, I'omniprésence des ions issus des impuretés suggère Ia présence
d'un plasma chaud. La longueur d'onde 355 nm pennet en effet d'obtenir une
irradiance environ l0 fois plus élevée à surface constante.

2. Désorytion lnser à 355 nm des pestbides adsorbés

L'utilisation du laser Nd-YAG triplé permet de détecter les composés non détectés à
248 nm sur membranes d'extraction à partir de solutions de concentration 10 pglml. Il
est cependant nécessaire d'employer de hautes irradiances et les spectres se
caractérisent par des taux de fragmentation élevés.

La fluméquine donne lieu à des pics de cationisation intenses mais un signal faible de
I'ion [M+H]+ (voir Figure IV.40.a). Comme nous I'avons vu, la cationisation peut être
le résultat de réactions ion/molécule dans la zone "frontière" proche de la surface créée
par l'impact laser. Les ions Na+ et K+ sont vraisemblablement issus de pollutions de
surface qui sont ionisées par effet thermoionique. Le fait que, des trois composés, la
fluméquine présente les plus forts taux de cationisation confirme encore I'hypothèse
d'une adsorption plus proche de la surface pour cette molécule.

r6 l



Cltctpitre IV :Application de la LD/FTMS à I'analyse de peuicides. partie 2. Extension de l,étude

Les spectres de masse de I'isoproturon et du flutriafol montrent des ions [M+g1*
intenses et des pics de cationisation d'intensité plus faible (voir figure IV.40.b et c). On
distingue également des fragments caractéristiques de ces produits qui avaient été
détectés à248 nm sur les standards.
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A cette longueur d'onde, les 3 molécules n'absorbent que très faiblement (voir tableau
IV.5) mais ont été détectées. La faible absorbance peut être un avantage ici, car elle
permet d'éviter la fragmentation complète des molécules analysées.

Les résultats indiquent qu'il est préférable d'utiliser des irradiances élevées pour
détecter les pesticides adsorbés. Ceci est cohérent avec un taux d'ablation/désorption
plus élevé dû à I'irradiance et à la longueur d'onde utilisée (processus thermiques
favorisés). Cependant, la fragmentation intense des composés est préjudiciable à la
sensibilité de I'analvse.

Parallèlement à nos travaux, des expériences sur des échantillons semblables ont été
réalisées par Bristow et coll tl2l à I'aide d'une trappe ionique couplée à un laser à
azote (337 nm). Les auteurs ont utilisé une matrice d'acide dihydroxybenzoïque qui est
très utilisée en désorption laser assistée par matrice (MALDI) pour limiter la
fragmentation des molécules cibles. La fluméquine, I'hydroxyatrazine et le flutriafol
ont ainsi été détectés avec des taux de fragmentation réduits. Cependant, la présence
des ions de la matrice a constitué une gêne surtout aux faibles concentrations. La
sensibilité concernant la fluméquine a été estimée à 0,5 pgml dans la solution extraite.
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Conclusion

La première partie de l'étude concernant I'atrazine et son métabolite nous a permis
d'évaluer les possibilités de la méthode ainsi que certaines de ses limitations. Si les
deux composés sont détectés aussi bien en désorption laser directe que lorsqu'ils sont
adsorbés sur des membranes d'extraction, ils présentent des mécanismes d'ionisation
très différents. Ces disparités s'expliquent principalement par les différences de
tension de vapeur. La méthode est donc applicable de préférence sur des composés
qui ne s'évaporent pas dans la cellule du FTMS. Dans le cas contraire, on ne peut pas
exclure la contamination croisée d'échantillons et donc la détection de faux positifs.
D'autre part, la filtration des solutions avant extraction peut être envisagée dans le cas
de composés faiblement solubles pour éviter d'analyser les composés déposés en
surface de la membrane.

Les essais effectués avec la fluméquine, I'isoproturon et le flutriafol nous ont permis de
déterminer leur réponse en désorption laser à.248 nm. Les processus de fragmentation
observés ont été comparés à ceux obtenus par ionisation par faisceau d'électrons et
par ionisation chimique. Nous avons constaté ensuite que lorsque ces composés sont
adsorbés sur des membranes d'extraction, seule la fluméquine est détectée à 248 nm.
Si les coefficients d'absorption molaires des trois molécules ne rendent pas bien
compte des différences de comportement en désorption laser sur membranes, il semble
que celui-ci dépende davantage du coefficient de partage octanoUeau. En effet, on
note que les composés qui ne sont pas détectés ont une affinité plus grande pour la
phase stationnaire. Des essais sur des membranes d'atrazine [dont le log(Poct) est
comparable à ceux de I'isoproturon et du flutriafoll congelées montrent que cette
molécule n'est pas désorbée non plus lors de I'irradiation à 248 nm. D'autres
o - - Â - i o - ^ a a  a n n #  * Z ^ - * ^ i - a  o a r r l . ^ i f ^ L l a o  ^ a r . -  A ( n n n o -  a . r a a  n r Â a i c i n n  r r n a  f a n â o n o a
|lraPVlMr9wat at\rIIL llv(lllllllrllllt Èt\rtltl(flltlVrVat yLtur swlraalru 4vvv yrwwlùl\rll suv Lvllssuvv

en ce qui concerne la conélation entre le log(Poct) et le comportement en désorption
laser sur membrane d'extraction. Les essais entrepris à 355 nm ont permis de détecter
les trois molécules sur membranes. Comme à cette longueur d'onde, I'ablation de la

membrane est augmentée, cela confirme une adsorption plus profonde des composés

non détectés à 248 nm. Néanmoins, dans ces conditions, la fragmentation des
composés à analyser est importante. Bristow et coll ont montré que ces taux de

fragmentation peuvent être réduits en utilisant une matrice absorbante à [a longueur
d'onde du laser d'ionisation.
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Le couplage de la spectromérie de masse à transformée de Fourier avec .ionisationlaser date d'à peine plus d'une décennie et ses apprications se déveroppent rapidement..De nombreux domaines de la chimie anatytique'peuvent ên.e concernés. Les résultats
,""t":"J"ï i;ï:iï:,ffi: 

d'un grand nombre ae paramètres donr 'influence n,esr pas

Après avoir passé en revue les bases physiques des phénomènes impliqués lors deI'analyse par LDÆTMs, nous avons tenté de décrire précisément les difficultés quipeuvent se poser et les solutions qui peuvent êûe mises en oeuvre. Malgrés tout, il estimpossible de décrire tous les cas possibles car chaque analyse en LDÆTMs estdifférente' En fait' c'est le plus souvent la compréhension des phénomènes physiquesqui permet de faire face aux difficultés imprevues, et ceci nécessite d,observer avecbeaucoup d'attention les informadons apportées par res spectres : forme des pics,mesures des masses exactes, intensité du signal.

Les évolutions de la technique ont rendu nécessaires cer&aines modifications de nofteinstrumentation' Ainsi, pendant ces ,,ois ans de thèse, nous avons procédé auchangement de I'informatique d'acquisition et nous avons modifié Ia configuration dela cellule source' La nouvelle informatique d'acquisition permet un traitement plusrapide de I'information mais son grand avantage réside dans la simplicité deprogrammadon des séquences d'analyse- Les .onrJquroces de Ia modification de lacellule source n'ont encore pas toutes été êvaluées. cependant, nous avons soulevé àplusieurs reprise I'importance d'un nouveau paramètre : le potentiel de Ia plaque depiégeage source pendant l,ionisation.

Dans un deuxième temps' nous avons évalué les possibilités d,appliquer cefte méthodepour I'analyse de composés adsorbés sur membranes d'exfaction en phase solide.

La première partie de l'étude concernant l'atrazine et son métabolite nous ont permisd'émettre certaines réserves' En effet, si les deux composés sont détectés aussi bien endésorption laser directe que lorsqu'ils sont adsorbe, ,o, des membranes d,extraction,ils présentent des mécanismes d'ionisation très différents. L,hydroxy atrazines,ionisepar un mécanisme de désorption/ionisation habimer arors que l,atrazine s,évapore dansla cellule même sans I'intervention du faisceau laser. La méthode est donc appricabrede préférence sur des composés qui ne s'évaporent pas dans la cellule du FTMS. Dansle cas contraire' on ne peut pas exclure la contamination croisée d,échantillons et donc
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Ia déFction de faux positifs' D'aufe part, la filtration des solutions avant ex*actionpermet' dans le cas de composés peu solubles, d'éviter les interférences de cristauxdéposés en surface de la membrane.

Les essais effectués avec la fluméquine, l'isoproturon et re flutriafor sous forme destandards nous ont permis de comparer leur mécanismes d,ionisation par faisceaud'électrons' ionisation chimique et désorption laser. Nous avons cons[até ensuite queIorsque ces composés sont adsorbés sur des membranes d,exhaction, seule lafluméquine est détec tée à 248 nm. si les coefficients d'absorprion moraires des roismolécules ne rendent pas bien compte des différences de comportement en désorptionIaser sur mernbranes' il semble que celui-ci dépend du coefficient de partageoct'anoueau' En effet' seuls les composés dont l'affinité pour la phase stationnaire estpeu élevée sont détectés à 248 nm. Des essais sur des membranes congerées d,atrazine[dont Ie log(Poi est comparable à ceux de l'isoproturon et du flurriafol] monfent quecette molécule n'est pas désorbée non plus lors de l'irradiation à z4gnm. D,autresexpériences sont néanmoins souhaitables pour dégager avec précision une tendance ence qui concerne la corrélation enûe le log(poca ,itr-ro*portement en désorption lasersur membrane d'extraction' Les essais entepris à 355 nm ont permis de détecter lestrois molécules sur membranes. comme à cette longueur d,onde, l,ablation de lamembrane est augmentée, cela confirme une répartition plus en profondeur descomposés non débctés à 24g nm.

cette étude nous a permis de déterminer que si la désorption laser et l,analyse parspectromérie de masse de composés adsorbés sur supports d,extracdon est possible,elle dépend en particulier du type d'interaction enûe Ia molécule cible et la phase.Dans certains cas' il est nécessuir" d'r.ployer des densités de puissance laser relati-vement élevées pour accéder à I'intérieur de la membrane, ce qui conduit à ra fragmen-tation des composés désorbés. ces travaux ont donné lieu à deux publications u,21.
Il est clair cependant que des travaux ultérieurs seront nécessaires pour mieux cernerI'influence des paramètres d'adsorption (hydrophobicité; coefficient de partage). A cetégard' il serait souhaitable d'étenàre l'étude à un. plus grande variété de composés.D'autre part' il serait possible d'améliore, Iu ,ensibilité et la reproductibilté de laméthode en utilisant des séquences d'accumulation des ions ou encore en procédant aubalayage d'une surface de membrane plus importante. on peut également envisager dechanger de phase pour privilégier l'adsorption o* rapport au partage.
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Annexe A

Chapitre III. Partie 2.1.8.3. Page72

Tableau A.l : paramètres de
fluméquine sur aluminium.

Paramètres d,es séq ue nces

Ia séquence uti l isée pour l,analyse de la

Paramètre Valeur
Configuration Porte-échantillon interne
Laser d'ionisation Excimère:248 nm
Accumulation 10 impacts
Potentiel de oiéeease (V) 0.75
Délai avant excitation (ms) 100

Excitation

Vitesse de balavaee de RF (Hzlus) 3200
Atténuation de la RF (dB) 0
Fréquence limite basse (Hz) 2t16
Fréquence limite haute ftHz) 2666,667
Temps d'excitation (us) 838

Détection

Fréquence d'acouisition (kHz) 5333.334
Atténuation du sienal (dB) 20
Nombre de ooints 6s536
Durée de détection (ms) 12.29
Nombre de zéro aioutés lx

Chapitre III.Partie 2. IV.D. Page 86

Tableau A.2 : Paramètres de la séquence en mode hétérodyne utilisée pour la
détection du pic moléculaire du dicôronène.

Paramètre Valeur
Configuration Porte-échantillon inrerne
Laser d'ionisation Excimère:248 nm
Accumulation Non
V plaque source pdt ionisation (V) 3
Potentiel de piésease (V) 2
Délai avant excitation (ms) r00

F'wr.ittofin-

Vitesse de balavaee de RF (Hzlus) 24t0
Atténuation de la RF (dB) 0
E J ^ . ' ^ - ^ ^  l i - i r ^  L - - ^ -  / I r - \r rs\tuvtn \r rlrllrlg Uir"sùg t.È1tZ I vz tu
Fréquence limite haute ftHz) 2@t96
Temps d'excitation (us) 80

Détection
en mode
Hétérodyne

Fréquence de référence (Hétérodvne) (Hz) 7980s
Gain du sienal mixé (dB) 0
Fréquence d'acquisition (Hz) 5319
Atténuation du sisnal (dB) 6
Nombre de points 8t92
Durée de détection (ms) 1540.056
Nombre dezéroaioutés lx
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Chapirre III. partie 2. V.B. page g9

Tableau A'3 : Paramètres de Ia séquence utilisée pour étudier les réactionsentre I'acétophénone et les ions Mg*.

Paramètre Valerrr
Configuration- Porteéchantilln
Laser d'ionisation Nd-YAG :266 nm
ACCUmuIaUon

Non
Potentiel de piégeage (V) 1,5

Sélection Mg+

vrtesse de balayase de RF (Hz/ts\ 500
ra[enuatrôn rle lâ Pl- /.lEl\ 0
Fréquence limite basse (FIz) 6670r
f,requence limite haute (kHz\ 1507,4
temps d'excitation (ps) 2R8J
Pression dans le cellule (Torr) 5 l0-7
Temps de réaction (s) 0,05 à l0

Excitation

v[esse de balayage de RF (HzlUs) 2(n0
Atténuation de la RF (dB) 0
Fréquence limite basse (Hzj 23298
Fréquence limite haute ,lrrHz,l

2666,6
lemps d'excitation (us) t323

Détection

Frequence d'acquisition (kFIz) 2000
anenuation du signal (dB) 30
Nombre de points (Kocret) 64
Durée de détection (ms) 32,77
nombre de zéro ajoutés lx
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Chapitre III. Partie 2. V .C.3. page 92

Tableau A.4 : Paramètres de la séquence urilisée pour la détection de Mg+dans un alliage de zinc.

Chapitre III. Partie l.I.D.l .page lZ5

Tableau A.5 : Paramètres de la séquence utilisée pour la détection de I'atrazine
sur aluminium.

Paramètre Valeur
Confizuration -furte-échantillon i nterne
Laser d'ionisation Excimère 248 nm
Accumulation l0x
Délai après ionisarion (ms) 4000
Dafaqt ia l  Ja  - iÉ-^^ - -  z r  / t^ vlvllarvr sw ptvEvalËv t Y , 2

Excitation

Vitesse de balavase de RF (Hzlu-s) 2000
Atténuation de la RF (dB) 0
Fréguence limite basse (Hz) 4000
Fréquence limite haute (kHz) 2666.6
Temps d'excitation (us) 133 I

Détection

Fréquence d'acouisition (kFIz) 5333
Atténuation du sisnal (dB) l0
Nombre de points (Koctet) 32
Durée ile détection (ms) 6.  l5
Nombre de zéro aioutés lx

Paramètre Valeur
Configuration Porte-échantillon inrerne
Laser d'ionisation Nd-YAG :266 nm
Accumulation 30x
Potentiel de piéseaee (V) 2
Suspension du piéeeaee (us) l0

Ejection Zn+

Vitesse de balayaee de RF (Hzlus) 50
Atténuation de la RF (dB) 0
Fréquence limite basse (Hz) 682tt3
Fréquence limite haute (kHz) 1483,4
Temps d'excitation (us) r6026

Excitation

Vitesse de balayaee de RF ffizlus) 2000
Atténuation de la RF (dB) 8
Eréquence limite basse (Hz) 467224
Fréquence limite haute (kHz) 2566,6
Temps d'excitation (us) t094

Détection

F'téquence d'acquisition (kHz) 5333
Atténuation du sienal (dB) l0
Nombre de points (Koctet) 8
Durée de détection (ms) r.54
Nombre de z&o aioutés lx
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Nous donnons ci-dessous une liste non exhaustive des commandes et fichiers utiles àI'administrateur d'un système uNIX. Il est impossible de donner ici toutes Ies optionsdisponibles pour chaque commande. Nous *gge.oi, au Iecteur d,utiliser l,aide enligne disponible par la commande ,,rnan,,.

Nom
man
login
logout
whoami

TYpe Définition
commande Manuer en ligne (.taper man Nom_de_commande)
commande Ouverture d'une session
commande Fermeture d'une session
commande Défini sous quel userid ra session courante est

ouverte
commande Teste la connection avec un système distant
comrnande ouverture du protocole de fansfert de fichiers avec

un système distant
commande ouverture d'une session sur un système distant
commande ouverture d'une connection avec un système distant
commande passer en mode "super-user,, (root)
commande Changer le mot de passe
fichier Liste des userid autorisés sur le sysrème
commande Liste les userid actuellement en session
commande Nettoie l'écran du terminal
commande Définit les options d'un terminal
commande Liste le contenu du répertoir courant
commande Donne le chemin d'accès du répertoire courant
commande permet le déplacement dans rarborescence
comrnande Liste le contenu d'un fichier
commande Liste le contenu d'un fichier page par page
commande Ecliteur de texte
comrnande Recherche d'une chaîne dans un fichier
comrnande Définit le masque des autorisation pour la création de

f,rchiers
commande Change les autorisations d,un fichier
commande Change I'userid propriétaire d,un fichier
commande Change le groupe propriétaire d,un fichier
comrnande Crée un fichier - répertoire
commande Déplace un fichier dans le même système de fichiers.

Aussi utilisé pour changer le nom d'un fichier

plng

ftp

rlogin
telnet
su
passwd
/etc/passwd
finger
clear
stry
Is
pwd
cd
cat
more
vi
grep
umask

chmod
chown
chgrp
mkdir
mv

BI
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cp
rÏn
link
unlink
tar
dfs
/etclfstab
mount
umount
letclmtzb
fsck

mlds

/etc/export

lPc
/etc/printcap
lpstat
/usr/bin/instaly
add_user
/usrlbir/instalU
add_ftms_user
ps
halt

boot

rêçêf

commande
commande
commande
commande
commande
commande
fichier
commande
commande
fichier
commande

commande

fichier

commande
fichier
commande
commande

commande

commande
commande

commande

^ ^ - - - - J _çuuultiulut

Crée une copie d'un fichier
Supprime un fichier
Création d'un lien logique enEe fichiers
Suppression de lien logiques
Création ou lecture une sauvegarde sur cartouche
Donne la liste et la disponibilité des fichiers sysrème
Liste des fichiers système montés au démarrage
Monæ un fichier système (le rend accessible)
Démonte un fichier système
Liste des fichiers système actuellement montés
contrôle et réparation éventuelles des fichiers
système
création de fichiers systèmes (installation de
nouveaux périphériques de stoquage)
Liste des fichiers systèmes dont I'exportation vers des
systèmes distants est autorisée.
Gestionnaire d'imprimantes
Liste des périphériques d'impression
Donne l'état de I'imprimante
Ajouæ un utilisateur du C-shell ou de openwindows

Ajoute un utilisateur des logiciels Odyssey

Donne la liste des processus en cours d'éxécution
Suspend I'exécution du système d'exploitation. Cette
commande est suivie de boot ou de reset
Ne s'utilise qu'après halt. Redémarre le système
LJNIX après avoir effectué une série de tests.
Ne s'uiilise qu'après halt. simule un cycre intemrpteur
on/off. Réinitiatise le système
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Atrazine (2/4)
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Atrazine (314)
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Atrazine (414)

Mécanismes de fragmentation.
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Hydroxyatrazine (U3)
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Hydroxyatrazine (2/3)

csHeNsO

csHeNsO

c7Ht3N5O

csHsN4O

Mécanismes de fragmentation.

c4H?N4o

t:

OH
I

t)l^w

"r*^;''!fI
rn/z 127

-('CHNH)
-_+

rnlz l5S

OH

rnlz 155

OH
H1,^.- - --/ \-

-Ér\ | ll-/ \1 --^ ^ -ClFk

\ i S- 
-NHz -->

H

rn/z lg3

OH
I

ryAr.l
f l |=[^y9 'czHc.

(5\n
LJ

rnlz l4O

OH
I
I

N^w
I  d  -NH_

ttTNAwANH,

mtz t27

OH

ruA*
f i l

Hrt{^rÊNrH,

rntz 127

OH

r,Â*
td

HrlvÂwAwH,

mlz t27

H

F'
oA*
f i l

tr*^llÂ)9 -(.cHNg

w'
caHsN5o

caHsNsO

caH4N4O

caH4N4O

Ll)

G

OH

lnÂ*(oA*",
mlz ll2

caH5N5o

T

OH
I

N^N
I l

HrNÂtt/
{-

mtz ll2



Annexe C

Hydroxyatrazine (3/3)

Mécanismes de fragmentation.
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Fluméquine (1/1)
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Isoproturon (1/l)

Mécanismes de fragmentation.
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Flutriafol (1/l)

Mécanismes de fragmentation.
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Apodisations et "zero fïlling,'

Fonctions d'apodisation f(t) [avec T = temps d'acquisition]
Blackman Harris 3 terms :

Blackman Harris 4 terms :

Gaussian:

Hamming :

Hanning:

Kaiser-Bessel:

Kaiser-Bessel4 terms:

Triangle:

Quarter sine wave :

*oIrs[3's(2:-r)]2

,54 -0,+Ocos(f

Is(3,5r)
avec h(x une fonction de Bessel d'ordre zéro modifiée

Effets de I'apodisation et du "reEplllg?d_pqr des zéros ;",l.*i
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R.ésurné
La désorption/ionisation laser couplée à la
spectrométrie de masse à transformée de
Fourier est une technique d'analyse en plein
développement dont les applications en ana-
lyse de surfaces sont particulièrement pro-
metteuses. Il s'agit cependant d'une méthode
extrêmement sensible aux conditions opéra-
toires. Après avoir défini les phénomènes
physiques sous-jacents! nous avons, à travers
des exemples d'applications, mis I'accent sur
les implications pratiques des phénomènes
microscopiques dont il faut tenir compte lors
d'une analyse.

La faisabilité de cette méthode pour I'analyse
de pesticides adsorbés sur supports d'extrac-
tion a été évaluée pour la prernière fois. Cinq
composés de structures très différentes et
d'applications variées en agriculture ont été
analysés sous forme de standard par spec-
trométrie de masse classique et les modes de

fragmentation comparés à ceux obtenus par
désorption laser à 248 nm. L'analyse des
membranes utilisées a permi,s.de dpterminer
les interférences possibles et d'évaluer la pro-
fondeur d'ablation à ditférentes ir4adiances.
Les essais concernant I'atrazine et Èon méta-
bolite hydroxylé adsorbés sur mpmbranes
d'extraction ont conduit à proposerideux rné-
canismes distincts d'ionisation : un lrocessus
d'ionisation en phase gazeuse comparé à une
désorption vraie. De plus, à 248 nrh, les dif-
férents composés analysés sur mpmbranes
ont montré des comportement très différents
qui sont mieux expliqués par leur cgefficients
de partages octanoVeau respectif$ que par
leur absorption à la longueur d'onde utitrisée.
L'utilisation d'un laser Nd-YAG triplé a
permis de détecter les composés qui posaient
des problèmes à 248 nm et de confirmer I'hy-
pothèse d'une adsorption plus profonde dans
la membrane

Mots clés : Pesticides: membranes d'extraction en plwse solide; désorptior{ionisarton laser;
Spectrométrie de mnss:e par résonance cyclotronique à transformée de Fourier.

Abstract
Laser desorption/ionisation coupled with
Fourier transform mass specrtornetry is an
ever growing technique with promising ap-
plications in the field of surface analysis"
However, this method is very sensitive to the
experimental parameters. Through this worlq
after having defined the physical ohenome-
nons invoked in the process, we ha'se put the
stress on the practical implications of the mi-
croscopic processes which have to be taken
into account during the analysis. Several
examples illustrate this dernonstration.

The feasability of the method for the analysis
of pesticides adsorbed on solid phase extmc-
tion membranes has been evaluated for the
first time. Five compounds with very diffe-
rent structures and various applications in
agriculture have been analysed by classical
mass spectrometry and their fragmentation

products have been cornpared to those obtai-
ned by laser desorption at ?48 nm wave-
length. The analysis of the membrane by
laser desorption has allowed us to evaluate
the possible interferences and the atrlation
depth at various irradiances. The experiments
concerning atrazine and its metabolite have
allowed us to propose twodistinct ionisation
mecanisms : gas phase ionisation versus
"true" desorption. Morcover, at the 248 nm
wevelengttr" the various compounds, adsorbed
on membranes have shown very different
behaviors which are better explained by their
respective octanoUwater partition coefficient
than by their absorbance at the laser wavc-
length. The use of a tripled Nd-YAG laser
has allowed the detection of the cornpounds
which couldn't be detecæd ̂t248 nrn and to
confirm the hypothesis of a deeper adsorp-
tion of these compounds into the membrane.

Keywords : Pesticides; solid-phase extaction mernbranes; Iaser d.esorptionlionizfltian;
Fourier transfonn ion cyclotron resonance moss spectrometry.

Title : Inser ablation/ionization mechanisms of pesticides adsorbed on membranes sludied. by
F ourie r t ransfo rm mas s spe cffomet ry.


